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KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 18/07/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

    Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ SERVİSLERİNDE    KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	PORT İĞNESİ 20G 15 MM
	200
	ADET
	
	

	2
	PORT KATATERİ 4,5 F
	5
	ADET
	
	

	3
	PORT KATATERİ 5F
	5
	ADET
	
	

	4
	PORT KATATERİ 6F
	5
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID : 38 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]TITANYUM / EPOKSi KOMBINASYONLU ARTERIYEL PORT -KATATER SETi
URUN OZELLIKLERI

1. Port Titanyum / Epoksi kombinasyonlu yekpare olmalidir.
2.
a. - Port 12.5 mm ¢apinda slikon membranli olmalidir.
-Port agirligi 8 gr, i¢ hacmi 0.5 ml, 32x26,5 mm ebadinda, yiiksekligi 12 mm olmalidir.

-Katater, 800 mm uzunlugunda 6.5 F, i¢ ¢ap1 1.05 mm, dis ¢ap1 2.2 mm olmalidir. --

Katater 6lii alan1 en fazla 0.008 ml/cm olmalidir.

b. -Port 9,5 mm ¢apinda slikon membranli olmalidir.

-Port agirhgi 4.7 gr, i¢ hacmi 0.25 ml, 30x22 mm ebadinda, yiiksekligi 10.6 mm

olmalidir.

- Katater 900 mm uzunlugunda 5 F, i¢ ¢ap1 1.1 mm, dis ¢ap1 1.7 mm olmalidir. Katater

olii alan1 en fazla 0.010 ml/cm olmalidir.

c. - Port 7.6 mm ¢apinda silikon membranli olmalidir.
- Port agirh@i 3 gr, uzunlugu 22 mm, genisligi 18 mm, yiiksekligi 8.7 mm, i¢ hacmi 0.15
ml olmalidir.

- Katater uzunlugu 800 mm, 4.5 F, i¢ cap1 0.8 mm, dis ¢ap1 1.5 mm olmalidir. Katater 6lii

alani en fazla 0.005 ml/cm olmalidir.

d. - Port 12 mm ¢apinda slikon membranli olmalidur.
- Port agirlig1 9 gr, i¢ hacmi 0.5 ml, 35x27 mm ebadinda , yiiksekligi 13,2 mm olmalidir.

- Katater, 800 mm uzunlugunda, 7,5 F, i¢ ¢ap1 1.5 m ',ﬂdl$ capt 2.5 mm olmalidir.

Katater 6lii alani en fazla 0.018ml/10cm olmalidir.
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[image: image2.jpg]3. Uggen sekli ile yerlestirilme kolayligi ve algak profile ile hasta konforu saglanmalidir.

4. Katater, uzunluk isaretli, silikon ve radyoopak olmalidir.

5. Katater 5 ile 10 bar arasi basinca dayanikli olmalidir. X-Ray goriiniirliigii ve MR uyumlulugu

olmalidir. Intima hasarina karg1 yuvarlatiimis katater ucuna sahip olmalidir.

6. Kataterin emniyetli tespiti igin iizerinde ii¢ tespit halkali olmalidir.

7. Basingli contrast madde enfeksiyonlarina uygun olmali ve bununla ilgili CE sertifikasi

mevcut olmalidir.

8. Pediatri, Geriatri ve ince damarlarda ve uzun sureli tedaviye uygun olmalidir.

9. Iimplantasyon aksesuari olarak, seldinger ponksiyon kaniilii ve ayrilabilir ponksiyon
kaniilii, J u¢lu kilavuz tel, ayrilabilir introducer, tiinel ignesi, 10ml enjektdr, damar kaldirici,

iki adet konneksiyon halkasi, (20G) kanatli (enjeksiyon line’l1) ve iki adet kanatsiz (22G) diiz

ozel bileyli silikon membrani bozmayan kaniil olmalidir.
10. Port ve kateter konneksiyonu kolay, emin ve basinca dayanikli olmalidir.

I'1. Kullanim klavuzu ve/veya ambalaj iizerindeki bilgiler Tiirkge, Ingilizce veya Almanca

dillerinden en az birinde yazili olmalidir

12. Ambalaj iizerinde son kullanma tarihi, lot no, sterilizasyon tarihi, iiriiniin igerigi hakkindaki
tiim bilgiler sekille ve yazi ile (aksesuarlarin materyalleri, G-mm vs. cinsinden biiyiikliikleri vs.)

belirtilmelidir. Ayrica son kullanma tarihi 2 yildan az olmamalidur.
13. Ambalaj geri doniisiim 6zelligine sahip olmali ve tizerinde belirtilmelidir.

14. Uluslarasi Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarina sahip olmalidir ve CE ambalaj iizerinde

belirtilmelidir.

Dog.Dy/ Mustata ARGUN
Coclk Kaydiyoloji Uzmani ‘
Uzm. DENariban KARADOGA ip. Tegg. No: 105117 \
Cocuk Hematgloji ve Onkoloji Uzman A Editim e Aragtirma Hastanes

996 Dr.Tes.No 114724

eri Egilim ve\Arastirma Haslanee
-

Ka




[image: image3.jpg]PORT-KATETER SiSTEMi iLE KULLANILAN KORUMALI KANUL URUN
OZELLIKLERI

1. Kaniil, 6zel bileylenmis minimal kesme ve az oranda dilatasyonu saglayan
atravmatik uglu olmalidir. Haindl’a gére 6zel bileyli sekli, iki basamakli biley; birinci
basamak keskin, ikinci basamak 6zel teknikle yuvarlatilmis olmalidir.

2. Igne yaralanmalarini ve enfeksiyon riskini ortadan kaldirmak amaciyla igne ucu,

igne porttan ¢ikarildiktan sonra kendiliginden otomatik olarak kilitlenen koruma
aparatli olmalidir.

3. Kullanimi standart port ignesi ile ayn1 olmalidir.
4. Basingl kontras madde enjeksiyonlarina uygun olmalidur.

5. Istendigi anda infiizyonu durdurmaya yarayan renk kodlu klembi olmalidir.
Kullanimda giivenligi saglayan klemp iizerinde maksimum “psi” bilgisi yer almalidir.

6. Fiksasyon aparati/giivenlik mekanizmasi sadece portun iizerini tam kapatacak
sekilde olmalidir. Port tizerinde kapladigi alan yaklagik 2,5 cm olmali ve ponksiyon

alaninin kolayca kontrol edilebilebilmesi i¢in seffaf olmalidir. Cildin hava almast icin
tizerinde 2 adet delik olmalidir.

7. Kanatlar kolaylikla tutulabilir &lgiilerde, yumusak ve tutuldugunda birbiri icine
giren kiigtik ¢entikli olmalidir. Bdylece daha giivenli bir uygulama saglamalidir.

8. Port iizerine giivenli bir sekilde sabitlenebilmesi igin, ponksiyon yapildiktan sonra
cilt izerindeki igne yiiksekligi en fazla 1,3 cm olmalidir.

9. Port lzerine yerlestirildikten sonra istenmeyen hareketi engellemek igin port
kanatlari ile giivenlik mekanizmas 6zel klips sistemi ile birbirine bagli olmalidir.

10. Hasta konforu i¢in igne kanatlari altinda non-absorbent pad olmalidir. Hastanin
tedavisini konforlu bir sekilde siirdiirebilmesi ve ignenin cilt tizerindeki yiiksekligini
arttirp ignenin porttan ¢ikmasina engel olmast igin bu pad’in kalinlig1 en fazla 1,5 mm

olmalidir.
11. Uriin Latex ve DEHP icermemelidir. /

12. Enjeksiyon line’l1 olmalidir.

13. Uriin skalas::

/'/]
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14. Kullanim klavuzu ve/veya ambalaj iizerindeki bilgiler Tiirkge, Ingilizce veya
Almanca dillerinden en az birinde yazil1 olmalidir

15. Ambalaj iizerinde son kullanma tarihi, lot no, iiriiniin icerigi hakkindaki tiim
bilgiler

belirtilmelidir.
16. Ambalaj geri doniigiim 6zelligine sahip olmali ve iizerinde belirtilmelidir.

17. Uluslarasi Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarina sahip olmalidir ve CE
ambalaj lizerinde belirtilmelidir.

18.0rnek numune olarak gosterilen port ignesi tarafimizca uygun goriildiikten sonra
adinda-LOT numarasinda bir degisiklik olmadan tarafimiza teslim edilecektir.

19. Istemi yapilan her boyuttaki igneden (20G-15mm , 20G-20mm , 20G-25mm) 2 ser
adet numune olarak getirilecektir.
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