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       KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ        

                                                                   

 






          KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 29/08/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  ORTOPEDİ SERVİSİNDE KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ÇİFTLİ TRANSDUCER SET
	50
	ADET
	
	

	2
	TEKLİ TRANSDUCER SET
	50
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 151 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]CIFTLI TRANSDUCER SETi TEKNiIK SARTNAMESi

KONU:KAYSERI| SEHIR HASTANESI YENIDOGAN YOGUN BAKIM

UNITESINE ALIMI YAPILACAK OLAN CiFTLi TRANSDUCER SETi TEKNIK
SARTNAMES|

1) Hastanemizde invaziv basin¢ kanali olan monitérlerde

kullanilmak Uzere basing monitdrizasyonu icin komple settir.

2) Transducer seti ile CVP, arteriyel basin¢ ve PA basinci
Olculebilmelidir.

3) Set icerisinde iki adet tek kullanimlik transducer, bir adet
yitkama unitesi ve iki adet basin¢ hatti bulunmahdir.

4) Serum hatlan Gizerindeki haznenin hacmi 7 ml den kicuk
olmamalidir.

5) Set icerisindeki tim (¢ yollu musluklar tGzerinde sivi akis
yonlerini gosteren isaretler bulunmalidir.

6) iki transducer ayni serum hattindan beslenmelidir. Serum
baglantisi Gzerinde mikrodrip hazne bulunmalidir.

7) Set icersindeki mikrodrip damlatma haznesinden sonra akisi
kontrol etmeye yarayan bir roller klemp bulunmalidir.

8) Transducer Uzerindeki flush sistemi, yan port ve (¢ yollu

musluk; sizinti ve baglanti gevsemelerini 6nlemek amaci ile tek
parca olmalidir.

9) Transducer lzerindeki flush sistemi hem cekmeli lastik hem de
stkmali olmalidir.

10) Sikmali sistem kullaniciya akisi yavastan tam aciga kadar
kontrol etme imkani verecek yapida olmalidir.

11) Set hastaya baglandiginda devamli olarak 3 ml/saat hizda
istendiginde bolus yikama yapabilmedir.

12) Basing hatlarn king olmayacak yapida, luer-lock uygulamali

cok iyi frekans cevabi veren PVC malzemeden Uretilmis
olmahdir.

13) Urtiniin CE belgesi olmalidir.
14) Miyadi en az 2 yil olmahdir.

15) Yuklenici firma monitor adeti kadar sete uyumlu kabloyu
konsinye olarak vermeyi taahlt etmelidir.

16) Uriinin demosu yapilmasi istenmektedir.

17) Basing izleme setinin kabloya giren kismi 4 pinli olmaldir.

18) Son kullanim tarihi gecen setler firma tarafindan yenileri
ile degistiriimelidir.
Uzm. Dr. Ahmet OZDEMIR
Dog. Dr. Q.s’f'nan BASTUG Neonatoloji Uzmani
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_ KONU:KAYSERI SEHIR HASTANESI YENIDOGAN YOGUN BAKIM
UNITESINE ALIMI YAPILACAK OLAN TEKLi TRANSDUCER SETi TEKNiK
SARTNAMESI

1) Hastanemizde invaziv basin¢ kanali olan monitérlerde
kullanilmak Uzere basing monitdrizasyonu icin komple settir.

2) Transducer seti ile CVP, arteriyel basin¢ ve PA basinci
Olculebilmelidir.

3) Set icerisinde bir adet tek kullanimlik transducer, bir adet
yikama unitesi ve bir adet basing¢ hatti bulunmahdir.

4) Serum hatlan Gzerindeki haznenin hacmi 7 ml den kiictk
olmamalidir.

5) Set icerisindeki tim (¢ yollu musluklar Gzerinde sivi akis
yonlerini gosteren isaretler bulunmaldir.

6) Set icersindeki mikrodrip damlatma haznesinden sonra akisi
kontrol etmeye yarayan bir roller klemp bulunmahdlr

7) Transducer Uzerindeki flush sistemi, yan port ve (g yollu
musluk; sizinti ve baglanti gev5emelerm| onlemek amaci ile tek
parca olmalidir.

8) Transducer Gzerindeki flush sistemi hem cekmeli lastik hem de
sikmali olmalidir.

9) Sikmali sistem kullaniciya akisi yavastan tam aciga kadar
kontrol etme imkani verecek yapida olmalidir.:

10) Set hastaya baglandiginda devamli olarak 3 ml/saat hizda
istendiginde bolus yikama yapabilmedir.

11) Basinc¢ hatlan king olmayacak yaplda luer-lock uygulamali
cok iyi frekans cevabi veren PVC malzemeden uretilmis
olmahdir.

12) Urtintin CE belgesi olmalidir.

13) Miyadi en az 2 yil olmalidir.

14) Yuklenici firma monitor adeti kadar sete uyumlu kabloyu
konsinye olarak vermeyi taahtt etmelidir.

15) UrGnin demosu yapilmasi istenmektedir.
16) Basing izleme setinin kabloya giren kismi 4 pinli
olmalidir.
enileri

17) Son kullanim tarihi gecen setler firma tarafindan
ile degistirilmelidir. :
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