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       KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ        

                                                                   

 






          KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 29/08/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ ENDOSKOPİ ERCP  ÜNİTESİNDE KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	PANKREATİK STENT 5 FR / 7 CM
	20
	ADET
	
	

	2
	ENDOSKOPİK HEMOKLİPS YÜKLEMESİZ
	30
	ADET
	
	

	3
	SFİNKTERAM ÜÇ LÜMENLİ 30 MM
	30
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 143 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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Teklif edilen Sfinkterotom asagida listelenen zelliklere sahip olmalidir:

* 1.

14,

10.

11.

12,

13.

Teklif edilen Sfinkterotom ERCP uygulamalarinda giivenli sfinkterotomi yapmak iizere dizayn
edilmis olup, sfinkteretomun kontrollu doku kesebilmesi icin sfinkteretom'un kesme teli
distalde izole (CleverCutCoating) olmaldir.

Teklif edilen Sfinkterotom tek kullanimlik olmalidir.

Teklif edilen Sfinkterotom kilavuz tel, kesici tel ve enjeksiyon liimenleri birbirinden ayri,
Ug limenli olmalidir.

Teklif edilen Sfinkterotom' un ¢alisma uzunlugu 1.700mm olmalidir.

Teklif edilen Sfinkterotom, ¢alisma kanali minimum 2.8mm olan duodenoskopi cihazlari ile
kullanima uygun olmalidir.

Teklif edilen Sfinkterotom 0.035" kilavuz tel ile kullanima uygun olmalidir.

Teklif edilen Sfinkterotom'um konik distal ug kalinligi 4.5Fr ve distal u¢ uzunlugu 7mm
olmaldir.

Teklif edilen Sfinkterotom'um distal ucu rahat kesi yapimina uygun pre-curved seklinde
dizayn edilmis olmalidir.

Teklif edilen Sfinkterotom'un distalinde x-ray altinda miikemmel gorunirliik saglayan

radyopak isaretleyici ve guvenli kesi araligini belirleyen yesil-mavi gorsel isaretler
bulunmaldir.

Teklif edilen Sfinkterotomun kesme teli uzunlugu 25 mm olup, kontrollu doku kesebilmesi
icin kesme teli distalde izole edilmis olmalidir.

Teklif edilen Sfinkterotom'un elcegi sfinkterotom saft ile kompakt olup, iizerinde monopolar
aktif kord baglantisi ve enjeksiyon portu bulunmalidir.

Teklif edilen Sfinkterotom C- Hook, V-Sheath ve V-Marking 6zellikleri entegre edilmis, V-
Sistem duodenoskopi cihazlari ile kullanima uygun olmalidir.

Teklif edilen Sfinkterotom sterilizasyon tarihi ve son kullanim tarihi belirtilmis, steril
ambalajinda olmalidrr.

Tibbi Cihaz Y6netmeligi, Viicuda Yerlestirilebilir Aktif Tibbi Cihaz Yonetmeligi, Viicut Disinda
Kullanilan (in vitro) Tibbi Tani ihazlar Yonetmeligi kapsaminda iiriin teklif eden istekliler,
Tibbi Cihaz Satis, Reklam ve Tanitim Yonetmeligi geregi Satis Merkezi Yetki Belgesini ihale
dosyasinda sunmalidirlar.

Dog. Dr.

uhmehmet B.BERBER

1ve Gastroenteroloji Uzm,
No: 62757 :
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5 f dis capinda olacak.
iki ucunda 2 'ser adet flepleri bulunacak

iki ucunda karsilikl ve stent iizerinde de daginik bir sekilde diizenlenmis drenaj delikleri
bulunacak.

Flexible olacak.

Uriiniin radyoopakligi yeterli diizeyde olacak.
Ucu incelerek sonlanacak.

Egimli olacak.

Stent uzunlugu 7 cm olacak

Stentin toplam uzunlugu etiket iizerinde yazili olacak.
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[image: image3.jpg]ENDOSKOPIK HEMOKLIPS YUKLEMESiZ

(YENIDEN KONUMLANDIRILABILIR KENDINDEN YUKLU ENDOSKOPIK KLiP )

Teklif edilen yeniden konumlandirilabilir yukli endoskopik klipler asagidaki 6zelliklere sahip

olmalidir:

1. Yukli Endoskopik Klipler tek kullanimlik ve orijinal ambalajinda olmalidir.

2. Ykl Endoskopik Kliplerin steril ambalaji tizerinde teklif edilen riiniin markasi, modeli ve CE
marker 'l bulunmalidir; marka, model ve CE marker "I bulunmayan iriinlere uygunluk
verilmeyecektir.

3. Yukli Endoskopik Klip ' lerin bacaklari bikilmeye dayanikli materyalden imal edilmis olup,
genis cene agikhigina ve en az 10 mm bacak boyuna sahip olmalidir.

4. Yikli Endoskopik Kliplerde yeniden konumlandirma amaciyla klip bacaklari birden fazla acilip
- kapatilabilmeli, ayrica klip ucunun dogru konumlandiriimasi icin ug kissmda 360 derece
déniis yaptirilabilmelidir.

5. Yikli Endoskopik Klip ' lerin saft uzunlugu 165 cm + 2.5 cm olmalidir.

6. YUkl Endoskopik Klip ' ler ¢alisma kanali en az 2.8 mm olan endoskopi cihazlari ile kullanima
uygun olmalidir.

7. Teklif edilen Yiiklii Endoskopik Kliple 3 Tesla ve ya daha az Statik manyetik alanlarda giivenli
bir sekilde MRI tarama gerceklestirilebilmelidir.

8. Teklif edilen Yiikli Endoskopik Kliple konumsal yogunluk Glgui alani 1800 Gauss/cm ve daha az
olan durumlarda giivenli bir sekilde MRI tarama gerceklestirilebilmelidir.

9. Teklif edilen Yiiklii Endoskopik Kliple tiim viicut icin ortalama maksimum spesifik emilim oran
(SAR) 15 dakika araliksiz MR taramasi icin 1.5 ve 3.0 Tesla'da 2.0 W/kg olan cihazlarda giivenli
bir sekilde MRI tarama gergeklestirilebilmelidir.

10. Teklif edilen Yukli Endoskopik Klipler, atravmatik &zellikli olmali ve dokuyu kavrarken

yirtmamali; endoskopik isaretleme, 3cm'den kiiglik mukozal ve submukozal defektlerin,
kanayan dlserlerin, 2mm'den kiiciik damarlarin, capi 1.5cm'den kiiciik poliplerin, kolondaki
divertikiillerin hemostaz, jejunal besleme sondalarinin kiiciik bagirsak duvarina yapistiriimasi
/ ankorajinda ve 20mm'den kiigiik sindirim yolu luminal perforasyonlarinin kapatilmasinda
kullanilabilmelidir.
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