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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 06/12/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ YENİDOĞAN YB ÜNİTESİNDE   KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	T PARÇALI RESÜSİTASYON CİHAZI
	9
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 461  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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KONU:Kayseri Sehir Hastanesi LDR Servisi Ve Ameliyathaneye Alim1 Yapilacak olan T
Parcali Resiisitasyon Cihazi Teknik Sartnamesi

1-ResUsitasyon cihazi acik yatak ve transport kuvézlerle birlikte bebek hastalar icin ve ambulanslarda
yenidogan hastalarin nakil sirasinda kullanilmak icin tiretilmis olmalidir.

2-Cihazin lzerinde tasima kolu olmalidir.

3-Cihazin Uzerinde hava yolu basincinin izlenebilecegi -10 ile 80 ¢cm H20 arasinda bir basing
gostergesi bulunmaldir.

4-Cihazi gaz surtimlii olarak calismali ve sebeke elektrigine ihtiyac duymamalidir.

5-Kolay montaj saglanmasi icin , montaj kizagi cihazin arka tarafinda yer almalidir.

6-Cihaz portatif, taginabilir olmali ve agirhgi 1,5 kg gecmemelidir.
7-Cihazda PEEP,CPAP,IMV veya PIP 6zelligi bulunmalidir.
8-Sistem ile PEEP ve siirekli oksijen uygulamasi yapilabilmelidir.
9-Cihazda solunum frekansi otomatik veya manuel olarak yaptirilabilmelidir.
10-Cihaz asagidaki 6zelliklerde olmalidir.
e PEEP/CPAP : 1-9 cmH20
®  Peakinspirasyon basinci : 5-70 cmH20
11-Cihazda basinci limitleyecek glivenlik ayar diigmesi bulunmalidir.
12-Cihazla birlikte 10 adet hasta devresi verilmelidir.

13-Cihazin dusme tehlikesine karsi; 4 adet vakumlu ayagi olmalidir. Vakumlu ayaklari sayesinde
istenilen yere sabitlenebilmelidir. Cihazin ayrica tasima kolu bulunmalidir.

14-Toplam cihaz adeti ile beraber; iki adet 6zel miknatish aplikatérii sayesinde kolay pozisyon
verilebilen, decoupling tiiplerden olusan setin icerisinde istenen boyda bir adet bone ve kanca
seklinde silikon yapiya sahip bir adet prong iceren ncpap seti verilmelidir. Ncpap setine ait orijinal
trdin brostirli ve UBB kodu da teklif ile beraber sunulmaldir.

15-Basing 5-50 cmH20 arasinda, 1 cmH20'luk kademelerle ayarlanmalidir.

16-Cihazla birlikte asagidaki yedek parca ve aksesuarlar verilmelidir.
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[image: image2.jpg]e Tip yuval tasima arabasi 1 adet

e Kullanim kilavuzu 1 adet

17-Teklif veren firmalar cihazin teknik servis hizmetlerini bizzat kendi servisleri ile vermelidir. Teklif
veren firmalarin CE veya TSE belgesi olmalidir.

18-Cihaza gaz girisi 5-15 It/dk arasinda olmali.Gerektiginde oksijen, hava veya harici blender gelen

oksijen -hava karisimi ile calisabilmelidir.

19-Cihaz 10 kg ‘ a kadar yenidogan bebekler icin kullanilabilir olmalidir.

20-Montaji firma tarafindan hastanemizde yapilacaktir.





