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                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 06/12/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	EPİKARDİYAL GEÇİCİ KALP PİLİ (KALP ODACAKLI)
	2
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 473  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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1. Tek odali gecici kardiyak pacemaker sistemi, kalbin tedavi amaclh gecici

uyarilmasi amaci ile kullanilmaldir. AAI, AOO, VVI ve VOO modlarina
programlanabilir.

2. Basic pacing hizi 30-200 ppm arasinda %2 tolerans ile ayarlanabilir.
3. RAP (hizl atrial) pace modunda 80-800 ppm e kadar hizlarda pace edebilir.

4. Cihaz cikis akimi 0.1 -25 mA arasinda ayarlanabilir. Pulse genisligi 1.5 ms
dir.

5. Sistem standart bitln endokardial ve myokardial leadler ile uyumludur.

6. Cihaz uUzerinde programlanmis degerlerin ve cihazin calisma
durumunun(pace/sense)ve uyarilarin(alarm)gorilebildigi LCD ekrana

sahiptir.
7. Cihaz Uzerindeki tUm ayarlar ekran Gzerinden takip edilebilmektedir.

8. Yanlishkla ayar degisikligine karsi plastik koruma bulunmaktadir.

9. Otomatik test islevi ile cihaz acilista tim testleri gerceklestirerek gtvenli
calisma saglar.

10.Parametrelerin kazara degismesini onleyen tus kilitleme 6zelligi
bulunmaktadir.

11.istenmeyen sekilde kapanmayi 6nlemek amaciyla gecici pacemaker’|
kapatmak icin basili tutulmasi gereken glic digmesi bulunmaktadir.

12.Defibrilasyon sokuna karsi koruma bulunmaktadir.

13.Pil degisimi sirasinda 80 ppm, 10 mA ayarda 30 sn kadar cihaz pace
etmeye devam eder.

14 .Elektrostatik koruma bulunmaktadir.

15.Elektromanyetik ve manyetik girisime karsi en aza indirilmis duyarhhk
sayesinde uygunsuz inhibasyonun onune gecebilir.

16.Cihazda Rapid Atrial Pacing (RAP - Hizli Atriyal Pacing) kontrollerinin
Uzerinde istenmeyen kullanimi dnleyen koruyucu kapak bulunmaktadir.

17.RAP kontrollerinin uzerinde uyari etiketi bulunmaktadir.

18.Cihaz geglu elektrodlarin dlrek/baglanabllmeSI ne uygun konnek orlere
sahiptir.
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19.Cihazin hassasligi (sensetive) 0.4 - 20 mV arasinda, veya asenkron olarak
degistirilebilir.

20.Yanlishkla ayar degisikligine karsi plastik koruma bulunmaktadir.

21.2 adet AA pil ile 19 gline kadar kullanilabilir.

22.Batarya durum géstergesi ve tikenme uyarisi bulunmaktadir.

23.Pace sense durum gostergesi bulunmaktadir.

24.Hizh atrial pacing (RAP) disinda normal islem sirasinda 230bpm den daha

hizli bir vuru tespit edilrse pacing islemi sonlandirilir ve bir hata mesaji
goruntulenir.

25.Pace sonrasi 200ms sense sonrasl 120 ms blanking periyod slresi
bulunmaktadir.
26.CE ve FDA onaylarina sahip olmalidir.





