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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 07/12/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ GETAT KLİNİĞİ  BİRİMİNDE KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	OZON JENERATÖRÜ 

(ŞARTNAMEYE GÖRE
SENSÖRÜ HEDİYE EDİLECEKTİR)
	1
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 487  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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1. Sistem, uluslararasi kalite kontrol belgeleri (iSO, TUV, EN, CE, vs..) nden en az birine sahip
bulunmalidir.

2. Turkge kullanma kilavuzu olmalidir.

3. Sistem, butin sistemik ve topikal ozon tedavi uygulamalarini yapmaya elverisli olacak bir
bicimde dizayn edilmis olmali, bu maksada uygun Unite ve parcalardan olusan bir ozon
tedavi sistemi seklinde ozon jenerator Unitesi, vakum pompasi, ozon gazi parcalama unitesi
(katalizor) icermelidir. _

4. Ozon cikis konsantrasyonu 0,1 - 80 mikrogram/ml araliginda olmali, 1 mikrogram/ml’lik
adimlarla ayarlanabilir olmalidir.

5. Sistem ile normobarik medikal ozon/oksijen tedavisi yapilabilmeli ve tim MAHT(Major Oto
Hemoterapi), MIAHT(Minér Oto Hemoterapi) IM(intramskdiler) IA(intraartikiler),
SC(subkutan), R/VI(rektal/vajinal insuflasyon), Bagging(torbalama) metotlar
uygulanabilmelidir.

6. Ayarlar dijital ekran tUzerinden yapilabilir olmalidir. Cihaz, Turkce menu ile kolay kullanilabilir
ve anlasilabilir olmalidir. Uretilen ozon miktari mikrogram cinsinden panelde gérintilenebilir
olmalidir.

7. Vakum ozelligi ile kullanim fazlasi ozon otomatikman aspire edilerek dahili destriktor (ozon
yikici) ile oksijene donustlrilmeli ve boylece istege bagli dinamik veya statik torbalama vb
metotlari uygulanabilmelidir.

8. Gaz konsantrasyonu degisse de gaz c¢ikis hacmi doza gore degismemelidir.

9. Cihaz icerisinde dahili olarak vakum sistemine bagli destriktor (ozonu oksijene geviren
sistem) bulunmahidir.

10.Cihaz, siringa ve vakum cikislarina sahip olmahdir.

11.Cihazin calismasi icin gerekli oksijeni saglayan, elle sokullp takilabilen oksijen regulatéru
bulunmalidir.

12.Cihaz sehir sebeke voltaji ya da uygun voltaj adaptoru ile sehir sebekesinde calisabilir
olmaldir.

13.Sistemde yer alan tum elektronik cihaz Uniteleri en az 2 yil fabrikasyon ve 10 yil yedek parca
ve teknik servis bulundurma garantisine sahip olmalidir. Garanti sturesi boyunca cihazin tamir
ve bakim hizmetlerini saglamaya yetkili tek kurulus Uretici firmadir. Yetkili disinda bir kisi ya
da kurulusun cihazi agcmasi yahut cihaz Gzerinde herhangi bir islem yapmasi cihazin
garantisini sona erdirir.

14.Ariza durumunda, en fazla 72 saat icerisinde miidahale edilmelidir. Uretici firma cihazin
arizasini 30 gun icerisinde gidermekle yukimluddr. 30 gunu asan arizalarin meydana gelmesi
durumunda musteriye Ucretsiz cihaz (ikame) vermekle yukimludur.

15.Sistemin kullanici egitimi Turkce olarak hastanenin gorevlendirdigi sayida personele, firma
tarafindan verilecektir.

16.Cihaz ve aksesuarlari, idarenin gosterecegdi yere istenilen middet icinde tam ve fonksiyonel
calisir halde teslim edecektir. Firma, vermis oldugu egitimi, “Biyomedikal Dayanikli Tasinir
Kullanici Egitimi Formu”nu doldurup belgelendirecektir.

17.1s bu sartnameye konu olan cihazlarin kullanim kilavuzuna uygun kullaniilmamasi sonucu
meydana gelebilecek arizalar ile kargo sirketinde gorecegi hasarlar kullanici hatasi olarak
nitelendirilecektir.

18.Cihazla beraber; 100 ppb kritik ozon degeri asildiginda alarm veren, alarmi gorsel ve sesli
uyari seklinde olan Ozon Sensoru hediye edilecektir.

19.Cihazin UBB kaydi olmali ve bu belgelerin muayne kabul esnasinda sunulmasi gerekmektedir.





