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                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 07/12/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANE   BİRİMİNDE KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	SERBEST ART. END. LİNEER KESİCİ 60 MM (LONG)
	10
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 478  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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1. Disposable olmalidir.

2. Steril orijinal ambalajinda olmalidir.

3. Endoskopik ameliyatlarda ayni anda hem kesme, hem alti sira titanyum
zimba atma isi yapabilmelidir.

4. Endoskopik lineer kesicinin olusturdugu zimba hatti uzunlugu en az 60 mm,

kesi uzunlugu 57 mm olmalidir.

Endoskopik lineer kesicinin safti, her iki yéne 360° rotasyon saglamalidir.

Endoskopik lineer kesici rotasyon bagligi kendinize dogru cekilerek staplerin

artikiilasyon noktasi serbestlestirilir. Bu serbestlestirmeyle staplerin anvili

bir organa veya batin duvarina, veya baska bir alet ile dayandirilarak
istenildigi sekilde 45 dereceye kadar artikiilasyon saglanabilmelidir.

7. Endoskopik lineer kesicinin iki kolundan ilki dokuyu tespit edip gerekirse
yeniden pozisyonlandirma saglayan, digeri de aleti ateslemeye yarayan
ozellikte olmalidir.

8. Endoskopik lineer kesicinin safti capi 12 mm olmali, 12'lik trokar gegcisli
olmaldir.

9. Endoskopik lineer kesici tic asamada 60 mm zimba ve 57 mm kesi hattini
tamamlamali, asamalarin tamamlanmasi stapler {izerindeki indikatérden ve
bigak agzi géstergesinden izlenebilmelidir.

10.Endoskopik lineer kesici Gzerindeki manuel serbestlestirme butonuna
basilarak ategleme ihtiyag duyuldujunda herhangi bir asamada
durdurulabilmelidir.

11.Endoskopik lineer kesicinin saftin uzunlugu 44 cm olmalidir

12.Endoskopik lineer kesicinin distal cene acikigi dokulari kolaylikla manipile
edilebilmesi icin tercihen proksimal en az 8 mm , distal cene acikhgi en az
22 mm olmalidir.

13. Endoskopik lineer kesici en az oniki kez atesleme yapabilmelidir.

14. Endoskopik lineer kesicinin tizerindeki 440A cerrahi paslanmaz celik bicak C
seklinde olup (¢ nokta kontrollind ile diizgiin zmba hattini saglamalidir.
15.Endoskopik lineer kesici vaskiiler, normal, orta/kalin,kalin ve extra kalin
doku kartuglar uyumlu olmali, trokar capi degistirmeye gerek kalmadan

ateslenebilmelidir.

16.Stapler  geneleri yiiksek kompresyon saglamali, rezeksiyon yapilacak
dokuda anvilde yikli kartusa gerekli kompresyon destegini vererek
kartusun ateslenmesi esnasinda diizgiin zimbalama ve kesme hatt
saglamasina destek olmali, dokuyu kacirmamali veya ileriye itmemeli,
ekstra kartus kullanmaya sebep olmamalidir.

17.  Endoskopik lineer kesicinin bos kartus ile calismamasini saglayan bir
emniyet kilit mekanizmasi olmalidir.

18. Stapler tek elle kullanilabilir olmalidir.

19. Latex madde icermemelidir.
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