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                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 17/05/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ 
	200
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID –  1133    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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GECICI HEMODIYALiZ KATATER KiTi

. Katater 2 yada 3 liimenli olmalidur.
. Katater hemodiyaliz, aferez, inflizyon ve santral ventz basinci izlemelidir.
. Kateter femoral, juguler ve subklavien uygulamaya uygun olmalidir.
. Katater 12fr,15,16cm; 14 Fr 20cm boyutlari mevcut olmalidir.
. Kateterin cilt disinda kalan liimenleri kivrik, yumusak, fleksibl olmalidir.
. Katater poliiiretan malzemeden tiretilmis olmaldir.
. Yiiksek negatif basing altinda ¢okiisii 6nlemek icin yeterince sert olmalidur.
8. Kataterin u¢ kismi1 damar travmalarini azaltmaya yonelik olarak ve kink olusmasini énlemek icin
yeterince yumusak olmalidur.
9. Liimenin tizerinde kataterin boyu, uzunlugu ve arter veya ven kanallarinin hacimleri yazili
olmahdir.
10. Katater radyo-opak olmalidur.
11. Katater gerektiginde 400 ml/dk da hemodiyaliz yapabilmelidir.
12.Viicut sicakhgina girdiginde, 400ml/dk akim ile liimenler obstriikte olmamalidur.
13. Kataterin liimen uzantilar silikon malzemeden iiretilmis olmalidir.
14. Kataterin ug kisimda arter ve ven uzantilarinda lazer kesimli genis kenar oyuklarn veya yiiksek
akimi saglamak amaci ile genis kenar bogluklar1 olmalidir.
15. Katater liimen uzantilari renkler ile belirtilmis olmalidir.
16. Kanin viicuttan ¢ikisini saglayan kirmizi renkli liimen arter liimeni, kani viicuda geri déndiiren
mavi renkli liimen ise ven liimeni olarak kullanilmalhdir.
17. Kateterin iizerinde bulunan Y kanadin hastaya sabitlenebilmesi icin, Y kanadin iizerinde siitur
atmaya olanak verecek delikler bulunmalidir.
18. Kit steril olmaldur.
19. Kitin igerisinde bulunmasi gerekenler.
a. 1 adet 12fr Katater
b. 1 adet Introducer igne
c. 1 adet 0,035-0,038 in¢ 70 cm Kilavuz tel
d. 2 adet Dilatér
e. 2 adet Yara Ortiisii
f. 3 adet Liimen kapag1
g. 11 numarali bistiiri
h. 0.2 keskin ug atravmatik
20. Kilavuz tel direng ile karsilastiginda ve ¢ekerken spirallerine ayrilmamalhdir.
21. Yerlestirme veya ¢ikarma islemi sirasinda akis1 durdurmak icin liimenler iizerinde klemp
bulunmalidur.
22. Kateterlerin orjinal ambalajlarinin i¢inde ve ambalajin iizerinde kateterin 6zellikleri yazilmis
olmalidir.
23. Orjinal ambalaj tizerine sonradan yapistirilan etiketler kabul edilmeyecektir.
24. Kateterin icinde kateterin 6zelliklerini belirten Tiirkce kullanim kilavuzu olmalidir.
25. Numune istenip sartnameye gore olanlar kullanimda sorun ¢iktiginda elenecektir.
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