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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 13/06//2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ ÇOCUK YOĞUNBAKIM ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	YÜKSEK FREKANSLI TİTREŞİMLİ VENTİLATÖR DEVRESİ
	2
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1153    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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YUKSEK FREKANSTA TiTRESIMLI VENTILATOR
HASTA DEVRESI TEKNIK SARTNAMESI
(YENIDOGAN VE COCUKLAR iCiN)

KULLANIM AMACI:

Devre, konvensiyonel ventilasyonu saglayamayan yenidoganlar ve g¢ocuklarin
ventilasyon ve opsijenasyon ihtiyaglarini karsilamak iizere kullanilacaktir
(500 gr - 80 kg arasi)

TEKNIK OZELLIKLER:

Devre titresim diyaframatik olarak izole edilmis, hava akisi, frekansi ve I:E orani
ayarlanabilir, havayolu basinci pozitif ortalama seviyede ayarli en az 3 ile 15 Hz. siiper
empoze basing dalgasi saglayabilen, en az 365cc'lik titresimli bir pistonla ¢alisma
yapabilecek olmalidir.

Devre tiimityle % 100 silikondan imal edilmis, seffaf yapida olmalidir.

Ekspirasyon fazi aktif olan cihazlarda ¢alismali ve respirator giigliikleri ve
yenidoganlarda goriilen barotravma durumlarinda da kullanilabilmelidir.

Devre, 3-15 Hz frekansda minimum rezistans yaratacak yapiya sahip olmahdir.

Devre iizerinde yiiksek basing ve diisiik basing i¢in giivenlik valfleri bulunmali, giivenlik
valfleri de silikon malzemeden imal edilmis olmalidir.

Frekans, %inspirator stiresi, ortalama havayolu basinci ve titresim basing amplitiidii
kullanilan cihazda direct olarak ayarlayabilecek yapida olmalidir.

Primer terapdtik etikler biri titresim basing amplitidii ve diger ortalama havayolu basinci
olmak iizere iki kontrolle monitorize edebilecek ekipman bulunmahdir.

Yiiksek basing ve diisiik basing giivenlik valflerini cihaza baglayan ara baglantilar ve
bunlarin konektorleri devre ile birlikte verilmelidir.

Devre lizerinde soniim valfi bulunmali, bu valfi cihaza baglamak igin gerekli baglanti
aparatlar1 devre ile birlikte verilmelidir.

Devre iizerinde humidifier baglantisi igin gerekli baglanti ¢ikisi bulunmalidir.

3100 A Ventilatorler hastanenin ihtiyacina ve talebine gore :

a. Ciplak Set

b. Ciplak set +Water Trap+Tube set kit takimi+diyafram kit takimi+filter +
test balonu ile birlikte verilmelidir.

c. Ciplak set + Water Trap+ Tube set kit takimi + diyafram kit takim1 + filter +
test balonu + reusable chamber+ resusable filitre ile birlikte verilmelidir.

d. Ciplak set + Water Trap+ Tube set kit takimi + diyafram kit takimi + filter +
test balonu + disposable chamber+ disposable filitre ile birlikte verilmelidir.
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Devreyi satan firma cihazin optimal nemlendirme sistemini saglayacak ayarlamalari
yapmak zorundadir.

Devreyi satacak firma SMS 3100/A cihazinin her alt1 ayda bir periyodik kalibrasyon ve
bakimini yapmak zorundadir.

Teklif veren ve teknik servis hizmeti verecek firma ISO 9001 Standartlarina uygun
olmalidir. Bu belge teklifle birlikte verilmelidir.

Teklif veren firmalarin, TSE kurumundan alinmis bulunan hizmet yeterlilik belgesine
sahip teknik servisi olmali, bu belgeler teklifle beraber verilmelidir.

Tekliflerin degerlendilirmesi agisindan bu sartnamenin maddelerine sirastyla cevap veren
"Teknik Sartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazirlanacaktir, Bu belgede yer alacak
cevaplarin da orjinal dokiimanlardaki bilgilerle ayni olmal, farklilik oldugu taktirde
teklifler degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Teklif veren firma teklifi ile birlikte 3100A cihazina uygun numuneyi sunmak zorundadir.
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