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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 27/06/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ RADYASYON ONKOLOJİ SERVİSİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	TERMOPLASTİK BAŞ MASKESİ
 ( STANDART BAŞ MASKESİ)
	25
	Adet
	
	

	2
	TERMOPLASTİK BAŞ  BOYUN OMUZ MASKESİ
 ( STANDART BOYUN MASKESİ)
	25
	Adet
	
	

	3
	TOMOGRAFİ OTOMATİK POMPA  ENJEKTÖRÜ 
(OTOMATİK ENJEKTÖR ŞIRINGA)
	100
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1242    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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STANDART BAS - BOYUN MASKESI TEKNiK SARTNAMESI

1. Bas boyun hastalarinmn 1s1n tedavisi sirasinda, hasta pozisyonu sabitligini saglamak

amach kullanilabilir olmaldir.

Maske, gozenekli, termoplastik malzemeden yapilmis olmaldir.

Termoplastik malzemenin kalinlig1 2,4 mm olmahdir.

Maske, en fazla 75°C’deki suda, 2-3 dakika i¢inde yumusayabilmelidir.

Termoplastik, U-gerceveye iyi yapismig olmali; suyun iginde yumusadiginda

cerceveden ayrilmamalidir.

Termoplastik, hastanin yiiziiniin ve boynunun seklini 3-5 dakikada almalidir.

Maske, sertlestikten sonra minimum daralmaya sahip olmalidir.

Cildi tahris etmeyen, dokuyla uyumlu molekiil yapisina sahip olmali; maske cilde ve

saca yapismamalidir.

9. U-cercevenin iizerindeki sabitleme delikleri, standart ve klinikte kullanilan
baseplate’lerle uyumlu olmalidr.

10. Maskeler, disposable olmali; gerekirse, tedavi sirasinda alkol soliisyonu veya soguk su
ve sabunla dezenfekte edilebilir olmalidir.

11. Maskelerin termoplastik uzantisi en az 4 cm olmahdr.

12. Teklif veren firma teklifleri ile birlikte bir adet numuneyi idareye teslim etmelidir.
Numune teslim etmeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Alim,
numuneler degerlendirildikten sonra numune iizerinden sonuglandirilacaktir.
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1. Bas hastalarinin 1s1n tedavisi sirasinda, hasta pozisyonu sabitligini saglamak amagh

kullanilabilir olmalidir.

Maske, gozenekli, termoplastik malzemeden yapilmis olmalidir.

Termoplastik malzemenin kalinlig1 2,4 mm olmaldir.

Maske, en fazla 75°C’deki suda, 2-3 dakika i¢inde yumusayabilmelidir.

Termoplastik, U-gergeveye iyi yapismis olmali; suyun icinde yumusadiginda

cergeveden ayrilmamalidir.

Termoplastik, hastanin yiiziiniin ve boynunun seklini 3-5 dakikada almalidir.

Maske, sertlestikten sonra minimum daralmaya sahip olmalidur.

8. Cildi tahris etmeyen, dokuyla uyumlu molekiil yapisina sahip olmali; maske cilde ve
saga yapismamalidir.

9. U-cercevenin iizerindeki sabitleme delikleri, standart ve klinikte kullanilan
baseplate’lerle uyumlu olmalidr.

10. Maskeler, disposable olmali; gerekirse, tedavi sirasinda alkol soliisyonu veya soguk su
ve sabunla dezenfekte edilebilir olmalidir.

11. Maskelerle birlikte kullanim kilavuzu verilmelidir.

12. Teklif veren firma teklifleri ile birlikte bir adet numuneyi idareye teslim etmelidir.
Numune teslim etmeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Alim,
numuneler degerlendirildikten sonra numune iizerinden sonuglandirilacaktir.
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OTOMATIK ENJEKTOR SIRINGA SARTNAMESI

1.Enjektér bilgisayarli tomografi cihazimiz ile kullanmakta
oldugumuz ‘Medrad’ marka ‘Vistron Ct' model enjektor
cihazina uyumlu olacaktir.

2.Enjektorler steril tekli paketler halinde olacaktir.
3.Enjektorler en az 350 psi basinca dayanikli olacak ve bu
husus orjinal Griin paketi izerinde yazili olacaktir.
4.Enjektérler 200 MI. kapasitesinde ve seffaf olacaktir. Sinnga
icerisinde kalan havayi gormeye elverisli olmayan, mat olan
sinngalar kabul edilmeyecektir.

5.Her steril enjektér paketi iginde tekli 200ml'lik sinnga,her
birisinde bir adet kontrol valfi bulunan, bir adet 20cm
uzunlugunda spiral baglanti hatti ve J sekilli transfer cubugu
bulunacak ve kontrast madde sisesinden sirngaya otomatik
sivi dolumu yapilabilecektir.

6. Kullanma esnasinda; sinngalar tirnak kisminda, yipranma
ve kinima sonucu kullanimi engellemeyecek sekilde uygun bir
materyalden yapilmis olmalidir.

7. Sinngalann alt kisminda kontrast maddenin enjektor
icerisine akmasini engelleyecek bariyer bulunmalidir.

8. Enjektor Gzerindeki sistem kullanilarak siringa icinde opak
madde olsa bile, cikarilabilecek ve siringa kaldigi yerden baska
bir islem i¢in kullanilabilecektir.

9. Teklif edilen sirngalar, cihazi ireten firmanin {Bayer
Medical Care Inc.) uretimi orijinal sinnga veya uygunlugunu
yazil olarak onayladigi uriinler olacaktir.

10. Sinngalarin ambalaj iizerinden igerigi, uretim ve son
kullanim tarihi, maksimum basing limiti, lot numaras ve steril
oldugu ibaresi bulunmaldir.
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