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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 21/10/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE   KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	KÖPÜK YAPIDA  POLİÜRETAN YARA ÖRTÜSÜ , YAPIŞKANLI   - 10CM X 10CM
(HİDROFİBER FİBRİN SABİTLEYİCİ SİLİKON YAPIŞKAN ÇERÇEVELİ FOAM YARA ÖRTÜSÜ 10CM*10CM)
	50
	Adet
	
	

	2
	KÖPÜK YAPIDA  POLİÜRETAN YARA ÖRTÜSÜ , YAPIŞKANLI   - 12CM X 12CM
(HİDROFİBER FİBRİN SABİTLEYİCİ SİLİKON YAPIŞKAN ÇERÇEVELİ FOAM YARA ÖRTÜSÜ 12.5CM *12.5CM)
	50
	Adet
	
	

	3
	KÖPÜK YAPIDA  POLİÜRETAN YARA ÖRTÜSÜ , YAPIŞKANLI   - 18CM X 18CM
(HİDROFİBER FİBRİN SABİTLEYİCİ SİLİKON YAPIŞKAN ÇERÇEVELİ FOAM YARA ÖRTÜSÜ 17.5CM*17.5CM)
	50
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1564   (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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HIDROFIBER FIBRIN SABITLEYICI SILIKON YAPISKAN GERGEVELI FOAM
YARA ORTUSU
TEKNIK SARTNAMESI

-

. Urlin hidrofiber teknolojisini igermelidir.

N

. Urtin, silikon trilaminat yapiskan ¢erceveli, non-vowen %100NaCMC yara temas
tabakasi, cok katmanli emici politiretan stinger tabaka ve en disinda politiretan
film tabaka olmak Uzere tabakalardan olugsmaldir.

e

Urintin dis politiretan film tabakasi, su gecirmez olmali, bakteri ve viral bariyer
olmalidir.

4. Urun, hidrofiber igerigi sayesinde yatay fitillemeyi minimize etmelidir.

o

Urtin, hidrofiber teknolojisi sayesinde eksudayi dikey olarak emmeli, siviyl ve
bakterileri icinde kilitlemelidir, jelleserek yara yatagini konturlamahdir.

D

. Urlin, jellesme 6zelligiyle yara yatagindaki 61t bosluklari doldurarak capraz
enfeksiyonu minimize etmelidir.

\I

. Urlin, yara iyilesmesi icin ideal nemli ortam saglarken, pansuman degisimi
sirasinda yeni gelisen dokulara zarar vermeden cikarilabilmelidir.

8. Uriin yara iyilesmesini desteklerken, yara cevresindeki cildi korumali ve
maserasyonu minimize etmelidir.

9. Urlin, basi Ulserlerinde, vendz bacak tlserlerinde, diyabetik yaralarda, cerrahi
yaralarda ve travmaya bagli olusan yaralarda kullanilabilmelidir.

10.Urtin, kompresyon bandaiji altinda kullanilabilmelidir.

11.Urin, birincil ve ikincil kapama olarak kullanilabilmelidir.

12.Uriin, yarada 7 giine kadar kalabilmelidir.

13.Urlin kullanimdayken MRI (Magnetic Resonance Imaging) ¢ekimi yapilabilmelidir.
14.Urindn raf émri en az 2 yil olmalidir.

15. Etilen oksitle steril edilmis olmalidir.

16. Urtiniin boyutlar 17.5cmx17.5¢cm olmalidir.

17.Uriin OR4558 SUT kodu ile esli olmalidir.

Dahiliye Uzmant
Dip. Tes. No: 447696 _
Kayseri EHItiny v¢ Ara tbina Huatanesi
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HIDROFIBER FiBRIN SABITLEYICi SILIKON YAPISKAN CERGEVELI FOAM
YARA ORTUSU
TEKNIK SARTNAMESI

1. Urln hidrofiber teknolojisini icermelidir.

2. Uran, silikon trilaminat yapiskan cerceveli, non-vowen %100NaCMC yara temas
tabakasi, ¢ok katmanli emici politiretan stinger tabaka ve en disinda poliiiretan
film tabaka olmak Uzere tabakalardan olugsmalidir.

3. Urlnuin dis politiretan film tabakasi, su gecirmez olmali, bakteri ve viral bariyer
olmahdir.

4. Urun, hidrofiber igerigi sayesinde yatay fitillemeyi minimize etmelidir.

5. Urtn, hidrofiber teknolojisi sayesinde eksudayi dikey olarak emmeli, SIVIyl ve
bakterileri icinde kilitlemelidir, jelleserek yara yatagini konturlamalidir.

6. Urtn, jellesme 6zelligiyle yara yatagindaki 61t bosluklari doldurarak capraz
enfeksiyonu minimize etmelidir.

7. Urln, yara iyilesmesi igin ideal nemli ortam saglarken, pansuman degisimi
sirasinda yeni gelisen dokulara zarar vermeden gikarilabilmelidir.

8. Uruin yara iyilesmesini desteklerken, yara cevresindeki cildi korumali ve
maserasyonu minimize etmelidir.

9. Uruin, basi tlserlerinde, vendz bacak Ulserlerinde, diyabetik yaralarda, cerrahi
yaralarda ve travmaya bagli olusan yaralarda kullanilabilmelidir.

10.Uriin, kompresyon bandaji altinda kullanilabilmelidir.

11.Urun, birincil ve ikincil kapama olarak kullanilabilmelidir.

12.Uruin, yarada 7 guine kadar kalabilmelidir.

13. Urtin kullanimdayken MRI (Magnetic Resonance Imaging) ¢cekimi yapilabilmelidir.
14.Uranin raf émri en az 2 yil olmahdir.

15. Etilen oksitle steril edilmis olmalidir.

16. Urtintin boyutlari 10cmx10cm ebatlarinda olmalidir.
17.Urtin OR4557 SUT kodu ile esli olmalidir.





[image: image3.jpg]3 /O-\‘;(QL\
| (1)

HIDROFIBER FiBRIN SABITLEYiCi SILIKON YAPISKAN CERGEVELI FOAM YARA
ORTUSU _
TEKNIK SARTNAMESI

1. Urtin hidrofiber teknolojisini icermelidir.

2. Uran, silikon trilaminat yapiskan gergeveli, non-vowen %100NaCMC yara temas
tabakasi, cok katmanli emici politretan stinger tabaka ve en disinda politiretan
film tabaka olmak tzere tabakalardan olugsmalidir.

3. Urunun dis politiretan film tabakasi, su gecirmez olmali, bakteri ve viral bariyer
olmalidir.

4. Urun, hidrofiber igerigi sayesinde yatay fitillemeyi minimize etmelidir.

5. Urn, hidrofiber teknolojisi sayesinde eksuday! dikey olarak emmeli, siviyi ve
bakterileri icinde kilitlemelidir, jelleserek yara yatagini konturlamahdir.

6. Uriin, jellesme 6zelligiyle yara yatagindaki ¢l bosluklari doldurarak ¢apraz
enfeksiyonu minimize etmelidir.

7. Urin, yara iyilesmesi igin ideal nemli ortam saglarken, pansuman degisimi
sirasinda yeni gelisen dokulara zarar vermeden ¢ikarilabilmelidir.

8. Uriin yara iyilesmesini desteklerken, yara ¢evresindeki cildi korumali ve
maserasyonu minimize etmelidir.

9. Uriin, basi tlserlerinde, vendz bacak Ulserlerinde, diyabetik yaralarda, cerrahi
yaralarda ve travmaya bagli olusan yaralarda kullanilabilmelidir.

10.Urlin, kompresyon bandaji altinda kullanilabilmelidir.

11.Urin, birincil ve ikincil kapama olarak kullanilabilmelidir.

12.Ur0n, yarada 7 gune kadar kalabilmelidir.

13.Urlin kullanimdayken MRI (Magnetic Resonance Imaging) ¢ekimi yapilabilmelidir.
14 Urtintin raf émri en az 2 yil olmalidir.

15. Etilen oksitle steril edilmis olmalidir.

16. Urlintin boyutlari 12.5cmx12.5cm olmalidr.

17.Uriin OR4557 UT._\ kodu ile esli olmalidir.
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