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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 08/11/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.  
                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ KARDİYOLOJİ SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ANJİYOPLASTİ  BALON KATETER 0,017 İNÇ MONORAİL PTCA BALON KATATERİ
	150
	ADET
	
	

	2
	KILAVUZ TEL HİDROFİLİK DİSTALİ İNCELEN 0,032-0,038 İNÇ (GR1093-KV1310-KR1082)

GUİDE WİRE SERT DİSTALİ İNCELEN
	20
	ADET
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1638   (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]MONORAIL PTCA BALON KATATERi(ANJIiO) (KR1123)

1. Tek operat6r kullanimina uygun; monorail (RX) yapisinda olmali, kilavuz telin kateter
icerisinde gectigi koaksiyelsegment uzunlugu en fazla 25 cm olmalidir.

2. Balonlu dilatasyonkateter uzunlugu en az 140 cm olmalidir.

3. Balon materyali yiiksek basinca da cikmaya izin verebilen ara materyalden mamul
olmalidir.

4. Balonlu dilatasyon kateterinin en ug noktasi (darlik ya da tikanikliga giren ug) maksimum
0.017 in¢ kalinhiginda olmalidir.

5. Balonlu dilatasyon kateteri ana gévdesi esnek metal bir tiip olan "hipotiip" seklinde olmali,
kilavuz tele yiiklenen koaksiyel segment ise kivrimli anatomilerle uyumlu olacak kadar

esnekligi olan sertlestirilmis plastikten veya paslanmaz celikten mamul olmahdir.

6. Koaksiyel segment mutlaka hidrofilik bir materyal ile kaplanmig olmali, damar icerisinde
rahat hareket etmelidir.

7. Balonlu dilatasyon kateterinin sert olan yakin gévdesi kalinhgr maksimum 2.2 F; kilavuz tel
yiikleme koaksiyel segment kalinligi ise maksimum 2.6 F olmalidir.

8. Balon coklu dilatasyona izin verecek yapida olmali ve ¢oklu dilatasyon sirasinda yapisini

muhafaza etmelidir.
9. Balonun sisme ve inme siiresi ayri ayri maksimum 6 saniye olmalidir.

10. Teklif edilen malzemeden 2 (iki) adet numune teslim edilecektir (biri sahit digeri deneme

numunesi)
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Gr- 1084 -1085— ( sert distali incelen )

GUIDE WIRE TEKNiK SARTNAMESIDIR:

*Siv1 ile temas ettiginde kayganlasan beyaz renkli hidrofilik olmalidir.

*Guide wire 0.035inch kalinlikta,180 ve 260 cm uzunlugunda segilebilmelidir.

*Mandril lubricous , Nitinol core olmali kinkleri énleyen ve bunun tizeri TFE ile kaplanmig
olmalidir.

*Flexble ve hafizali u¢c kismi yapisinda olmali, ug 5 cm lik kismi radyoopak olmalidir .
*Ekstra set saftli olmas1 gerekmektedir.

*Manipiilasyon esnasinda siirtiinmesi sifir olmalidir.

*Distal u¢ 3cmlik kisim incelerek 0.035”” olmali ve flopy olmalidir.

*Guide wire olcott torkin iginde ihtiva etmelidir.

*Support wire olma 6zelligi ile tan: ve tedavi amagh iglemlerde rahatlikla kullnim imkamn
saglamahdir.
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