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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 13/02/2020 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ   AMELİYATHANESİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	TROKAR V BIÇAKLI 12MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)
	10
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1878  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Disposable olmahdir.

Sistem endoskopik ameliyatlarla kullanima uygun olmalidir.

Trokar sistemi 12 mm capinda obturatér » pencereli kaniil ve passer yénlendirici klavuzdan
olusmalidir.

Trokar sisteminin obtiiratériiniin kafa kismi manipiilasyonu kolaylastiracak sekilde diisiik
profilli olmahdir.

Trokar sisteminin kaniilii seffaf olmahdir, bu sayede , trokarin kaviteye girisi sirasinda kaniil
icinin goriinmesine olanak saglamalidir.

seffaf kaniiliin dis yiizeyi kavite duvarinda tutunmayi saglayacak fiksasyonlu yapida
olmalidir..

Sistemin trokarinda bulunan bigak V seklinde olmal ve her iki ytizii de keskin olmahdir,
béylece giris i¢in harcanan glict azaltabilmelidir.

Sistemin trokarinda bulunan V seklindeki bigagin tizerinde, bigak kaviteye girisini
tamamladiktan sonra, i¢ organlara zarar vermemesi icin kilifi otomatik olarak kapatan bir
sistem olmahdir.

Trokar avug igerisinde sikilarak, emniyet mekanizmasi aktive edilebilmeli ve bu mekanizma
obtiiratér izerindeki renkli indikatérden takip edilebilmelidir. Bu islem sirasinda; trokar
obtiliratériiniin st kisminda bulunan isaret, kihf bigagin Gizerinde iken ‘ON’, {izerinde
degilken ‘'OFF isaretlerini gostermelidir.

Emniyet mekanizmasi ekstra bir kurma gerektirmeden kullanim sirasinda otomatik olarak
devreye girmelidir.( art: bir basamaga gerek kalmadigindan kullaniciya kolaylik
saglamalidir)

Obturatér kaniile her yénden otormalidir.

Konvertérun kolaylikla ¢ikarilmasim saglayan bir mandal olmahdir.
Ameliyat bitiminde konvertor ¢ikanlarak trokara uyumlu suture passer yonlendirici klavuz
yerlestirilebilmelidir.
Klavuz sayesinde standar 5mm sag ve soldan kapatma saglanmali ve 12mm trokar kesisi icin
lem standart fasyal kapatma vapabilmelidir

Kalvuz ve kaniil {izerinde fasya kapatimi esnasinda iiriiniin konumlanmast icin yonlendirici
halkalar olmahdir.
Steil ambalaj tizerinde trokar sisteminin ozelligini, lgtlerini kolayca ayirt edebilmek icin

yazili ve gorsel ifadeler bulunmalidir.

Op.Dr.Mehmet

Genel Cerr,





[image: image2.jpg]17. Steril ambalaj icindeki trokar ve kaniil sistemi, tasima esnasinda zarar gormemesi

birbirinden ayrilmamas icin sert plastik ile kliplenmis olmalidir.
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