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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 05/03/2020 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ   KLİNİKLERİNDE ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	TRANSRADİAL ANJİYOGRAFİ KATETERİ
	25
	Adet
	
	

	2
	KILAVUZ TEL REKANALİZASYON AMAÇLI SERT VE İNCELEN UÇLU PERİFERİK
	10
	Adet
	
	

	3
	KILAVUZ TEL DESTEKLEYİCİ ANJİOPLASTİ 0,014-0,018 İNÇ REKANALİZASYON AMAÇLI
ÖNCEDEN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ SERT UÇLU PERİFERİK KILAVUZ TEL 0,018'
	10
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1913 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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SERT VE INCELEN UCLU PERIFERIK
REKANALIZASYON KILAVUZ TELI TEKNIK

SARTNAMESI

Tamamen tikanmis ve kroniklesmis periferik arter tikanikliklarinin
rekanalize edilmesi igin 6zel olarak tasarlanmis olmalidir.

Proksimal (yakin gévde) 0.018" (ing) kalinliginda iken ug kalinligi 0.013"
(ing) kalinhgina indirgenmis olmali; béylelikle giivenli penetrasyona
imkan verebilmelidir.

Uzunluklari 180 ve 300 cm igerisinden secilebilmelidir.
Govde yekpare olmali; kesinlikle ekleme olmamalidir.
Yuksek dlizeyde tork 6zelligine haiz olmalidir.

Uzak ug¢ (distal) surtinmeyi minimal dizeye indirecek o6zel bir
kaplamaya (hidrofilik) sahip olmali, kaplama biyolojik uyumlu olmalidir.

Yakin ug (proksimal) PTFE kapli olmalidir.
Yumusak uzak ug baglantisiz; yekpare sarmal ile Gretilmis olmalidir.

X-Ray altinda gérilebilen segment uzunlugu 15 cm olmali; bu sayede
kilavuz telin damar igerisindeki seyri takip edilebilmelidir.

Rekanalizasyon kilavuz teli ug direnci 30.0 g (gram) olmalidir.

Kisa kilavuz tel uzatilabilir yapida olmaldir.





[image: image2.jpg]ONCEDEN SEKILLENDIRILMIS SERT UCLU
PERIFERIK KILAVUZ TEL (0.018") TEKNIK

SARTNAMESI

Tamamen tikanmis ve kroniklesmis periferik arter tikanikliklarinin
rekanalize edilmesi igin 6zel olarak tasarlanmis olmalidir.

0.018" (ing) kahnliginda; 200, 235 ve 300 cm uzunluk secenekleri
olmalidir.

Kilavuz tel ucu penetrasyon igin mikrokonik yapida tretilmis olmalidir.

1.4)  Onceden sekillendirilmis ve diiz uc secenekleri sunulabilmelidir.

1.5) Kilavuz tel gévdesi rahat yonlenebilme 6zelliginde olmali; bu nedenle
cekirdegi kompozit olmalidir.

1.6)  Yiksek diizeyde tork 6zelligine haiz olmalidir.

1.7) Uzak ug (distal) sdrtlinmeyi minimal dlizeye indirecek 0zel bir
kaplamaya (hidrofilik) sahip olmali, kaplama biyolojik uyumlu olmalidir.

1.8)  Yakin ug (proksimal) PTFE kaph olmalidir.
1.9) Yumusak uzak ug baglantisiz; yekpare sarmal ile tretilmis olmalidir.

1.10) X-Ray altinda gorilebilen segment uzunlugu 4 cm olmali, bu sayede
kilavuz telin damar igerisindeki seyri takip edilebilmelidir.

1.11) Rekanalizasyon kilavuz teli ug direnci 12 g (gram) olmahdir.





[image: image3.jpg]Transradyal Koroner Anjiyografi Kateteri Teknik Bilgileri

1- Kateter sekli 6zel olarak Transradyal-Brakyal anjiyografi isleri icin dizayn edilmis
olmalidir.

2- Kateter sekli ve 6zel diyazyni sayesinde , islem esnasinda kateter degisikligine gerek
kalmaksizin, tek ( 1 adet ) kateter ile Sol ve Sag koroner damarlari gériintilemeye
uygun olmalidir.

3- Kateter ‘inig tip’ G islem esnasinda kink yapmamasi icin , yeterince sertlik saglayan
madde ile Uretilmis olmahdir.

4- Kateter “in dig tlp ‘ U yeterince esneklik saglayan maddeden imal edilmis olmalidir.

5- Kateter ug kisimlari travma riskini azaltmak icin politiretan materyalden imal edilmis
olmalidir.

6- Kateter 1:1 tork, itilebilme ve seklini koruma 6zellikleri igin ug kisimlari harig, ¢ift
katmanl (double braided) gelik tel ile sarilmis olmalidir.

7- Kateter ‘ lerden 4F 750 psi, 5 ve 6F 1.000 psi basinca dayanikh olmalidir.
8- Katater icinden sivi akis hizi 5F igin 22 ml/s ve 6F igin 25 ml/s lizerinde olmalidir.

9- Kateter size ‘lari arasinda 4 — 5 — 6 french segenekleri olmahdir . Klinik ihtiyaclari
dogrultusunda, istenilen dlgiler ve adetler teslim edilebilmelidir.

10- Kateter baglanti noktasi (HUB) kabarcik kontroliinii kolaylastirmak igin seffaf yapida
olmalidir.

11- Kateter ‘ lerin ug sekilleri arasinda Brakyal ve Radyal icin 3,5 - 4.0 -4,5 -5 cm curve
secenekleri bulunmahdir.

12- Uluslar arasi kalite belgelerinden en az birine ( CE — FDA ) sahip olmalidir.
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