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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 06/04/2020 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  KLİNİKLERİNDE  KULLANILMAK ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YETİŞKİN
	1.000
	Adet
	
	

	2
	AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) PEDİATRİK
	150
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2034 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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AMBU YETISKIN - DiSP.

02 baglanti yeri, oksijene baglanti hortumu ve oksijen rezervuar torbasi, rezervuar valfi olmali

En az 1 adet airway (No:3 veya 4), 1 adet yiiz maskesi (No:4 veya 5) bulunmalidir.

Ambu cihazi kullanimi, teknik 6zellikleri ve saklanma kosullarini iceren Tirkge kitapgigi bulunmali.
Kolay yirtilmamali, patlamamali, kirllmamal.

Ambu goévdesi PVC, maskesi disposable sisirilebilir yapida olmali

Ek oksijen verilmedigi hallerde rezervuar kilifi ve oksijen rezervuari ¢cikarilabilmeli.

Balon sikildiginda etkin hava dolumu saglamali ve 6zel hava igeri alma valf sistemine sahip olmal.
Baglanti yerleri kolay takilabilir nitelikte olmali, fakat 6zel kilitleme sistemi ile ayrilabilmeli.

Ambu ve diger pargalar tasinabilir ambalajda olmalidir.

. Yetiskin basing kapasitesi en fazla 60cm H20 olmali.

. Basing 60 cm H20’yu astiginda verilen nefesi atmosfere veren basing rahatlama valfine sahip olmal.
. Ambu balon kapasitesi yetiskin icin 1500/1350ml olmali.

. Rezervuar torbasi kolay yirtiimamali.

. Rezervuar torbasi yerinden kolayca ayrilmamali, bunun bir konnektor ile tespiti saglanmali.

. Rezervuar torba kapasitesi 2500/1200ml; Rezervuar kesesi kendiliginden sisebilir olmali.

. Yetigkin ambularinda rezervuarin altinda ek oksijen giris yeri olmali. Uriin (izerinde CE isareti mutlaka

olmalidir.
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02 baglanti yeri, oksijene baglanti hortumu ve oksijen rezervuar torbasi, rezervuar valfi olmali

En az 3 adet airway (No:2,3,4) ve 3 adet seffaf renkte pediatrik tek kullanimlik (disposable) yiz
maskesi (No:2,3,4) bulunmalidir. Maskeler hava yastikli olmalidir.

Ambu cihazi kullanimi, teknik 6zellikleri ve saklanma kosullarini igeren Tiirkge kitapgig bulunmali.
Kolay yirtilmamali, patlamamali, kirllmamal.

Balon maske gdvdesi PVC olmalidir. Maskeleri ise tek kullanimlik (disposable), seffaf ve sisirilebilir
yapida olmali, ok sert ve yumusak olmamalidir. Ek oksijen verilmedigi hallerde rezervuar kilifi ve
oksijen rezervuari gikarilabilmeli.

Balon sikildiginda etkin hava dolumu saglamali ve 6zel hava igeri alma valf sistemine sahip olmali.
Baglanti yerleri kolay takilabilir nitelikte olmali, fakat 6zel kilitleme sistemi ile ayrilabilmeli.

Ambu ve diger pargalar taginabilir ambalajda olmalidir.

Cocuk ve yenidogan basing kapasitesi en fazla 40cm H20 olmali.

- Basing 40 cm H20’yu astiginda verilen nefesi atmosfere veren basing rahatlama valfine sahip olmali.
. Ambu balon kapasitesi ¢ocuk icin en az 350ml, en fazla 600 ml olmalidir.

. Rezervuar torbasi kolay yirtiimamali.

- Rezervuar torbasi yerinden kolayca ayrilmamali, bunun bir konnektor ile tespiti saglanmall.

- Rezervuar torba kapasitesi ¢ocuk igin en az 1000ml, en fazla 2500ml olmalidir. Rezervuar kesesi

kendiliginden sisebilir olmall.

Cocuk ambularinda rezervuarin altinda ek oksijen giris yeri olmali.
Hastanin verdigi nefesin tekrar kendisine dénmesini engelleyen tek yonlii valve mekanizmasi
bulunmalidir.

Maske ve ambu arasinda 3600 dénebilen konnektdr bulunmalidir.

Uriin iizerinde CE isareti mutlaka olmalidir, Giriin teslim tarihinden itibaren en az iki yil miadli
olmalidir.
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