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Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 23/11/2020 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59251-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
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Teklif edilen Grtin, steril ambalajinda ve tek kullanimlik(disposable) olmalidir.

Teklif edilen (riin, biitiin luerlock baglantili damar yolu giris araclari ve transfer setleri

(sekonder set) ile kullanima uyumlu olmalidir.
teklif edilen Grin, IV pushe uygulamalarda ve port lizerinden ilac uygu
kullanilabilir kapali sistem ilag transfer cihazi yapisinda olmali béylece toksik o
glivenli bir sekilde uygulanmasini saglamalidir.
Teklif edilen Griin, mikrobiyolojik kontaminasyonu 6nleyerek hastalari enfeks
koruyacak yapiya sahip olmalidir.
Teklif edilen drin, kapali sistem ilag transfer cihazi tanimina uygun olar:
bozulmamasi icin enjektor adaptorii ile ilacin transferi asamasinda ara baglantiyi s
olasi risklere karsi kilitlenme 6zelligine sahip olmalidir.

Teklif edilen drin, tehlikeli ilaclarin hazirlanmasi ve transferi asamasinda dis
bulastirmayacak ve kontaminasyonu 6nleyecek yapida olmalidir.

Teklif edilen Grin, Gizerinde bulunan membran sayesinde cevresel kontaminasyo
ve ila¢ bulasina sebep olmamalidir.

Teklif edilen Griin, Gretim tarihinden itibaren 5 yil miyadli olmalidir.
Teklif edilen Grin, tehlikeli ilaglarin hazirlanmasi sulandirilmasi ve transferi asama

ile etkilesime girmeyecek hammadde kullanilarak iiretilmis olmalidir. Polikarba

BPA icermemelidir.
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Teklif edilen Griiniin TITUBB kaydinda GMDN kodu siniflamasinda tehlikeli ilaglarin

hazirlanmasi ve transferinde kullanilabilir oldugu tanimlanmis olmali.

Teklif edilen Grinln ne ile steril edildigi, lot numarasi, driin ile ilgili bilgiler paket tizerinde

acikca belirtilmelidir.

Teklif edilen lriin tim dezenfeksiyon triinleri ile kullanilabilir olmalidir.
Ulusal ve uluslararasi rehberlerde, kapali sistem transfer cihazi ile tanimlana
bulaslarin sisteme girisini ve tehlikeli ilaglarin ya da buharlarinin sistem disina cikis
olarak engelleyen (sivi sizdirmayan, hava gecirmeyen) cihazlardir.
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Teklif edilen drlin, hazirlama ve uygulama sirasinda gerekli olan diger aparatlarla uyumiu

olmali, kapali sistem bittinliigiinii koruyarak ilag transferine olanak saglamalidir.

Teklif edilen Grln, klinik tarafindan denenerek sivi aerosol, buhar sizintisiyla ilgili kontrol

testleri yapilacak, ilac ile gecimliligi ve ilag glvenligi acisindan degerlendirilerek klinikten

uygunluk onayi alinacaktir. Uriinle ilgili 10 adet numune talep edilecek, numuneler klinikte

denendikten sonra karar verilecektir.
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	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2569 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
2021 YILI İTİBARİYLE 1 YILLIK BAKIM SÖZLEŞMESİ YAPILACAKTIR.
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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FRESENIUS MARKA 4008B ve 4008S MODEL HEMODIYALIZ CIHAZLARI iCIiN
PERIYODIK BAKIM VE ONARIM HIZMETI
(YEDEK PARCA/MAL ALIMI HARIC)
TEKNIiK SARTNAMESI

1. KONU: Kayseri Sehir Hastanesi Diyaliz Unitesinde kullamilmakta olan Fresenius marka
4008B ve 4008S model hemodiyaliz cihazlari 2021 yili icin bir yillik periyodik bakim ve
onarim hizmetleri (yedek par¢a/mal alimi harig¢) alinmasi isine esas teknik ozelliklerin
belirlenmesidir.

2. BAKIMA TABIi CIHAZLAR:

2.1 Fresenius marka 4008B model hemodiyaliz cihazi 11 adet
2.2 Fresenius marka 4008S model hemodiyaliz cihaz1 4 adet

3. PERIYODIK BAKIM ONARIM HIiZMETINIiN TEKNiK OZELLIKLERI:

3.1 Her tiirlii periyodik bakim ve onarim hizmeti ilgili markanin Turkiye Yetkili Servisi
veya Turkiye Yetkili Servisinin yetki verdigi yerel servisler tarafindan gerceklestirilecektir.
3.2 Yiiklenici TS 12426 belgesini teklifle birlikte sunmalidir.

3.3  Saglk Bakanhigi'nin 2019/1 Genelgesine istinaden teknik servis saglayicinin ve teknik
personelin UTS kayit sisteminde kayitli olmast gerekmektedir.

3.4  Belirtilen cihazlara ayda 1 (bir) olmak iizere yilda 12 (oniki) defa periyodik bakim
hizmeti verilecektir.

3.5  Yiklenici 1 adet Fresenius marka multifiltrate model siirekli renal replasman cihazina
(CRRT) 2021 yil1 igin tcretsiz bakim-onarim hizmeti verecektir.

3.6  Periyodik bakim hizmetlerinin planlanan tarihi biyomedikal birimine Onceden
bildirilmeli ve tarih konusunda mutabakat saglanmalidir.

3.7  llgili hizmetler, mesai giin ve saatlerinde yapilacak olup, kurumun istegi dogrultusunda
mesai giin ve saatlerinin diginda da yapilabilecektir.

3.8  Yiiklenici firma bakim onarim yapacagi cihazlarin tiim bakim onarim islemlerini, tretici
firmanin kullamim ve teknik servis kilavuzunda onerdigi sekilde yapacaktir.

3.9  Bu sartname; belirtilen cihazlarla ilgili ( bakim-onarim, yazilim giincelleme, yazilimsal
sorunlar, tretim hatasindan kaynaklanan sorunlarin giderilmesi, cihaz tizerinde yapilacak
tadilatlar, iscilik v.b.) tiim islemleri kapsamaktadir, yiiklenici bu islemlerle ilgili ek bir tcret
talep edemez.

3.10 Belirtilen cihazlarda olusabilecek arizalarda hastane personelinin yazili veya sozli ariza
bildiriminden itibaren, yiiklenici 24 saat igerisinde arizaya mudahale etmek zorundadir.

3.11 Yedek parga gereken durumlarda teknik servis formuyla birlikte degismesi gereken
yedek pargayi - pargalari biyomedikal birimine bildirmelidir.

3.12 Aniza tespitini izleyen siiregte yedek parga gerektirmeyen arizalar 12 saat igerisinde
giderilmelidir.

3.13 Yedek parga gerektiren arizalar, hastane idaresinin yedek pargayr temin ederek
yiikleniciye bildirmesinden itibaren, yiiklenici 24 saat igerisinde yedek parg¢gnin-pargalarin
montajini yaparak cihazi tim fonk iyonlan\zé)l(a calisir halde birim sorumlusu lim etmelidir.

P&




[image: image3.jpg]T.C
KAYSERI VALILIiGI
Il Saghk Miidiirliigii
Kayseri Sehir Hastanesi

3.14 Yedek parca degisimi yapilan durumlarda ¢ikan pargalar hastane biyomedikal birimine
teslim edilecektir.

3.15 Ariza bildirimleri yiiklenicinin hastane idaresine veya biyomedikal birimine bildirecegi
telefon veya belgegecer (fax) numaralariyla yapilacaktir.

3.16 Yiklenici bakim-onarim, par¢a degisikligi gibi islemler i¢in kendisine ait servis formu
diizenlemelidir ve tiim servis formlari karsilikli olarak imzalanmahdir.

3.17 Yiklenici cihazlara midahale etmeden once biyomedikal birimine haber vermelidir ve
ilgili hizmetleri klinik miihendislik birimi ve/veya soz konusu cihazin hizmet verdigi birim
personeli nezaretinde yapacaktir.

3.18 Yiiklenici hastane idaresinin temin ettigi yedek pargalarin montaji igin ek bir iicret talep
edemez.

3.19 Cihazlar herhangi bir bakim onarim iglemi igin hastane digina gikartilamaz. Hastane
icerisinde ¢oziilemeyen arizalarda cihazin hastane digina ¢ikarilmasi igin hastane idaresinin
onayi alinmalidir.

3.20 Hastane disina cikarilan cihazlarin transfer icreti, transfer givenligi, olasi disme,
kirilma, bozulma, tekrar montaj vb. durumlardaki tim sorumluluk yuklenici firmaya aittir ve
her turlii hasar ticretsiz olarak telafi edilecektir.

3.21 Cihazlarin bakim-onarim islemleri sirasinda olusabilecek tim zararlardan yiiklenici
sorumludur ve zararlari kargilamakla yukiumludir.

3.22  Yiiklenici firma biinyesinde galistirdigi personellerin ve ¢alisma alaninin is sagligi ve
giivenligi ile ilgili tim onlemleri almakla yiikiimludur. Olusacak herhangi bir sorun veya
kazadan yiiklenici firma sorumlu olup hastane idaresi ve hastane personelleri sorumlu
tutulamaz. Cihazin bakim onarim eksikligi nedeni ile yasanabilecek tiim olumsuz durumlardan
yiklenici firma sorumludur.

3.23 Sozlesme siiresince, cihazlarin uptime siireleri %95 in altina diismemelidir. Bu stireye
ulasilamamasi halinde, ulasilamayan her siire igin sozlesmeye iki kati siire eklenecektir. Yedek
parca gereken ariza durumlarinda hastane idaresinin pargay1 temin etme siiresi bu siirece dahil
degildir. Uptime siireci arizaya miidahale siiresinden bagimsizdir. (Her bir cihazin yillik pasif
& arizada kalma suresi 18 (432 saat) giinii gegmemelidir.)
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