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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 22/12/2020 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.      
                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59251-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZDE GÖREV YAPMAKTA OLAN DOÇ. DR. İBRAHİM ÖZCANI’IN BİLİMSEL ÇALIŞMASINDA KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ELEKTROCERRAHİ TONSİLLEKTOMİ/ADENOİDEKTOMİ PROBU
	2
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2631  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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BAGIMSIZ DAMAR MUHURLEME VE KESME TONSILLEKTOMi PROBU TEKNiK OZELLIKLER

Prob steril pakette disposable olmali ve cihaz baglantisi igin gereken kablo probun tzerinde
bulunmalidir. Ekstra herhangi bir kablo ve konnektére ihtiyac duymamalidir. Prob cihaza
baglandiginda cihaz tarafindan direk taninmali ve tekrar test veya 6n aktivasyon islemine gerek
duyulmamalidir.
Prob, ¢enelerinin ucu atravmatik olmali dokularin kor diseksiyonunu, yakalanmasini, vaskdler
yapilarin doku demetlerinin ve lenfatiklerin miihirlenmesini ve bagimsiz kesme islemlerini
yapabilmelidir. istendiginde miihiirleme, miihiirleme ve kesme, sadece kesme islemini birbirinden
bagimsiz yapabilmelidir.
Damar Mihlrleme islemi baslamadan dnce probun ¢enesindeki basincin yeterli ve uygun oldugunu
belirtmesi ve islemi baslatmasi icin probun tutacinda iki kademeli digme olmalidir. Birinci kademede
grasping yaparak dokuyu saglam bir sekilde kavramali, ikinci kademede ise mihirleme islemini
baslatmali ve miihirleme islemi sirasinda basincin tutarli 6l¢tide devam ettigini kontrol etmelidir.
Takiben tutagtaki kesme diigmesi ile probtaki bicak aktive edilerek kesme islemi istege bagli
yapilabilmelidir. Her bir islem birbirinden bagimsiz olarak gergeklestirilebilmelidir.

Prob, damar mihtrleme prensibi ile calisan cihazin dokudan aldigi geri bildirim sayesinde, doku
direncinin saniyede en az 3000 kez élgiimlemesi ve ne kadar enerji verecegini ne kadar siirede
verecegini otomatik olarak hesaplanmasiyla birlikte elastin ve kolejen yapisini denattire ederek kalici
olarak muhurleyebilmeli ve enerjiyi mihtrleme islemi bittikten sonra otomatik olarak kesmelidir.
Prob, bagimsiz mihtrleme islemini 3 mm dahil vaskuler dokular, lenfatikler ve doku demetleri
lizerinde FDA onayli yapabilmelidir.
Problar ameliyathanede kullanildiktan sonra karar verilecektir. ‘

Saft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmis olmalidir.

Problar, en az 1 adet damar mihirleme ve kesme probunun kullanilabilecegi girisi bulunan d‘loku
empedansi dl¢limi yaparak geribildirim verme 6zelligine sahip bir cihaz ile beraber kullanlm? uygun
olmalidir. Cihazin versiyon ylikseltilmesi ve glincellenmesi islemlerinde her zaman glincel veriye
ulasilabilmesi icin sadece ilgili firmanin teknik servis miihendisine ihtiya¢ duymadan ve amel?yathane
hizmetlerini aksatmadan internet tzerinden de yapilabilmelidir.

Mihirleme probu, glivenli bir sekilde jenerator kontroli ile sistolik basincin 3 katina kadar dayanikli
ve kalici damar miihiirleme islemini yapabilmelidir. islem sirasinda prob kullanildigi anatomik bélge
ve cevresindeki dokularin termal i1s1 yayihmindan minimal etkilenmesi igin dokunun tipine gére
uygun akim degerinde ve uygun slirede enerji aktarmalidir. Doku direncinin akimi iletmedigi
asamaya ulasildiginda hasta ve cerrah kullanici glivenligi icin otomatik olarak akimi kendisi kesmeli,
sesli ve gorsel uyari vermelidir.

Prob damar miihirleme prensibi ile calisan cihazin dokudan aldigi geri bildirim sayesinde
muhurleme isleminin gerceklesmedigi durumlarda da kullaniciya sesli ve gorsel uyari vermelidir.
Mdihurleme hattinin distalinden sistolik basing sebebiyle mihiriin agciimamasi ve bigagin so

noktaya erisip ¢evre dokuya hasar vermemesi icin en fazla 2 mm emniyet payrt muhakkak olmalidir.

Probun ¢eneleri agtk durumda ve dokuya temas etmemisken cihaz enerji gegisine izin verme[velidir.

Cihaz bu durumu sesli ve gorsel bir uyari ile bildirmelidir.

Probun glvenli kullanimi ve ilgili anatomik yapiya erisilebilir olmasi igin; Probun saft uzunlug
fazla 12 cm uzunlugunda olmalidir.

Cene agikhgr ile glivenli miktarda doku kavrayabilme, kesme uzunlugu ile de giivenli mobilizasyon
yapmak lizere, mihirleme hatti uzunlugu en az 12 mm, bigagin kesi uzunlugu en az 11 mm
olmalidir.

‘en

. Probun cenesi daha fazla dokuyu kavrayabilmesi icin bilateral (iki tarafli) agilmahdir.
. Probun ¢enesi gorts saglayabilmek igin en az 20 derece agili olmalidir.
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