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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 17/03/2021 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59251-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	KARYOLA EL VE AYAK SABİTLEME KEMERİ TEK KULLANIMLIK (AYAK BİLEĞİ)
(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALINACAKTIR)
	1.500
	Adet
	
	

	2
	KARYOLA EL VE AYAK SABİTLEME KEMERİ TEK KULLANIMLIK (EL BİLEĞİ- ŞARTNAMEYE GÖRE ALINACAKTIR)
	1.500
	Adet
	
	

	3
	NST KAĞIDI Z KATLI 150 MM X 100 MM
(150 YAPRAK - TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALINACAKTIR)
	1.000
	Adet
	
	

	4
	C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI KILIFI DEDEKTÖR TEK KULLANIMLIK
(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALINACAKTIR)
	1.000
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2771  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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Sabitleyici bant esnek, yumusak ve bilekleri sarabilen bir yapida
olmalidur.

Uc¢ kat malzemeden mamul sabitleyici bandin cilde temas eden alt
boliimiinde, teri emebilen pamuklu penye tabaka, orta béliimiinde
esnekligi saglayan poliiiretan kopiik (stinger) tabaka ve iist béliimiinde ise
dayanaklig1 artiran penye malzeme olmahdir.

Uzun siire bagh kalabilen bandin, hastanin cildine zarar vermedigine dair
Iritasyon Test Raporu olmalidir.

Bandin, her olciide bilege uygulanabilmesi icin, bilege sarilan kisminin
boyu 40(+/-1) cm, eni 5 (+/-1) cm olmahdur.

Hastamin el bileginin karyola, sedye vb. {initelere baglanabilmesi igin,
bandin tizerine dikili en az 75’er (+/-2) cm uzunlugunda, bir ¢ift pamuklu
malzemeden iiretilmis baglanti kurdelesi olmahdir.

Bandin kalinhg hastanin terleyerek rahatsiz olmamasi igin en fazla
5 (+/-0.5) mm olmalidir.

Bandin bir ucunda, bandin el bilegine sarilmasindan sonra hastanin her
tiirlii zorlamasina karsin bandin agilmasin engelleyen erkek velkrodan
(curt) yapilmus kilit pargasi bulunmalidir. Bandin iizerinde ise bu erkek
velkronun karsiigina gelen 15 (+/-2) cm uzunlugunda disi velkro
bulunmalidur.

Bant, bir yiizii seffaf steril ambalaj poseti iginde olmalidir ve posetin diger
yiiziinde bandin kullanma talimat: bulunmalidir.

Uriinler en az 10’1u en fazla 50°li orijinal paketlerde teslim edilecektir.

- Bant, herhangi bir sterilizasyon kalintisinin olmamasi i¢in Gama Isim

veya Etilen Oksit ile sterilize edilmis olmalidir.
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Sabitleyici bant esnek, yumusak ve bilekleri sarabilen bir yapida
olmalidur.

- U¢ kat malzemeden mamul sabitleyici bandin cilde temas eden alt

béliimiinde, teri emebilen pamuklu penye tabaka, orta bdliimiinde
esnekligi saglayan poliiiretan kopiik (stinger) tabaka ve iist boliimiinde ise
dayanaklig1 artiran penye malzeme olmahdur.

Uzun siire bagh kalabilen bandin, hastanin cildine zarar vermedigine dair
Iritasyon Test Raporu olmalidir.

Bandin, her 6lgiide bilege uygulanabilmesi icin, bilege sarilan kisminin
boyu 25(+/-1) cm, eni 5 (+/-1) cm olmahdur.

Hastanin el bileginin karyola, sedye vb. iinitelere baglanabilmesi igin,
bandin tizerine dikili en az 75’er (+/-2) cm uzunlugunda, bir ¢ift pamuklu
malzemeden iiretilmis baglant1 kurdelesi olmahdir.

Bandin kalinhig hastanin terleyerek rahatsiz olmamas: igin en fazla
5 (+/-0.5) mm olmalidr.

Bandin bir ucunda, bandin el bilegine sarilmasindan sonra hastanin her
tiirlii zorlamasina karsin bandin agilmasini engelleyen erkek velkrodan
(cirt) yapilmus kilit pargast bulunmahdir. Bandin iizerinde ise bu erkek
velkronun karsiigina gelen 10 (+/-1) cm uzunlugunda disi velkro
bulunmalidur.

Bant, bir yiizii seffaf steril ambalaj poseti i¢inde olmalidir ve posetin diger
yiiziinde bandin kullanma talimat: bulunmalidir.

Uriinler en az 10’1u en fazla 50°li orijinal paketlerde teslim edilecektir.

- Bant, herhangi bir sterilizasyon kalintisinin olmamasi igin Gama Isini

veya Etilen Oksit ile sterilize edilmis olmalidir.
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1- NST KAGIDI HASTANEMIZDE KULLANILMAKTA OLAN PHILIPS MARKA AVALON F20
MODEL CiHAZA UYUMLU OLMALIDIR.

2- KAGIDIN YAPRAK SAYISI EN AZ 150 OLMALIDIR.

3- NUMUNELER UYGUNLUK VE KULLANILABILIRLIK ACISINDAN DEGERLENDIRILIP
SONRA KARAR VERILECEKTIR.

4- T.C. SAGLIK BAKANLIGI iLAC VE TIBBI CIHAZ ULUSAL BiLGI BANKASINA (TiTUBB / UTS)
KAYITLI OLMALIDIR.

Biyomedikaf ljfihandisi

{astanesi
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1- Cap190 x 130 cm olmahdur.

2- Bir ucu kapali bir ucu agik olan ucu lastik ¢evrilmis olmahidur.
3- Lastikle poset arasinda delik ve yirtik olmamahdr.

4- Lastik olan ug kendi halinde birakildiginda 45cm. den daha kisa olmamalidr.
5- Kullanilan lastik lateks icermemelidir.

6- Ortii kalin naylon ve gaffaf olmalidur.

7- Tekli steril paketlerde olmalidir.

8- E.O. ile steril edilmis olmalidur.

9- Teslim tarihinden itibaren en az iki y1l raf 6mrii olmalidur.
10- TITUBB/UTS kaydi bulunmalidur.
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