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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak.      17/06/2021 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252 -59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANE SERVİSİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	UZUN SÜRELİ DİYALİZ KATETER, ÇİFT LÜMENLİ DÜZ 14.5F X 23CM
	30
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID – 2964  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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SMT Temel
Islevi:

Hemodiyaliz ve diger extracorporeal islemler icin uzun siireli damar yolu
saglamak amaci ile Internal Jugular Vene, subclavien vene ve femoral vene
uygulanabilir olmalidir.

SM malzeme
tanimlama
bilgileri:

o o

10.

L1,

Kateter yetiskin veya pediatrik igin; poliiiretan, triniflex, silikon veya
karbotan materyalden yapilmis olmali ve damar yapisina uyum
saglamahdir. Bu 6zelligi ile yiiksek hasta tolerans: saglamaldir.

Diyaliz kateterinin pediatrik olani icin 8-10F ve 12-24cm araliginda,
yetiskin olam igin ise 14,5F + 2,5F ve 20-50cm +5cm araliginda
secenekleri olmalidir.

Kateter ayrik uglu, basamak uglu veya simetrik uclu olmahdur. Ayrnik uglu
kateter igin; yan delikli veya yan deligi olmayan formlar mevcut olmalidir.
Kateter heparin kaph veya heparinsiz olmalidir.

Kateterin govde tipi diiz veya kivrimli olmalidir.

Kateter iizerinde cilt alti sabitlemeyi saglamak ve enfeksiyonlara karsi
bariyer olusturmasi amact ile bir adet biyouyumlu cuff bulunmaldir.
Kateterin daha kolay kullanimi i¢in dolum voliimii extension line iizerinde
yazilh olarak belirtilmelidir. Iki limenli kateter {izerinde klempler
bulunmali ve kateter konnektérleri arter yolu icin kirmizi, ven yolu icin
mavi renk kodlu olmalidur.

Pediatri kateterinin bulundugu kit icinde; farkli kalinlikta 2adet dilator, 1
adet kateter uzunlugu ile uyumlu kilavuz tel, 1 adet metal veya sert plastik
kiint uglu sekillendirilebilir tunnel tool (trokar), 1 adet Kkilitleme
mekanizmasi olan peelaway sheath (bu 6zelligi ile hava embolisi ve kan
sizintis1 riskini minimalize etmelidir), 1 adet giris ignesi, 2 adet luer-lock
koruma kapagi bulunmalidur.

yetigkin Kkateterinin bulundugu kit icinde 8-14.5Fr araliginda Kkateter
kalnhg: ile uyumlu 2 adet farkli ebat dilatér, 1 adet kateter uzunlugu ile
uyumlu kilavuz tel, 1 adet metal kiint uclu sekillendirilebilir tunnel tool
(trokar),1 Adet kilitleme mekanizmas: olan valfli peelaway sheath (bu
ozelligi ile hava embolisi ve kan sizintisi riskini minimalize etmelidir), 1
adet giris ignesi, 2 adet luer-lock koruma kapag: bulunmalidir.

Kateter radyo-opak olmalidir.

Teknik
Ozellikleri:

12,

13.
14.

15

Ayrik uglu kateterde uglarimin ayrnk veya ayrilabilir olmasi ozelligi ile
tikanma orani en aza indirilmis olmalidur.

Kateterler resirkiilasyonu énleyici 6zellikte olmalidur.

Kateterin déndiiriilebilen veya sabit dikis kanatlar giivenli dis fiksasyon
saglamahdir.

Kateterin yuvarlakhig1 veya oval yapisi daha kolay giris ve hasta rahathgi
saglamalidir.

Genel
Hiikiimler:

16.

Kateter kiti iizerinde kateter uygulamasi ve kullanimi hakkinda bilgi veren
bilgilendirme brosiirii veya formu bulunmalidir. Kateter set halinde steril
ve orijinal ambalajinda olmaldir.

. Kateter alkol veya iyot &abanh dezenfektanlarla kullanildiginda

zedelenmemelidir. L
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