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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak.      09/07/2021 günü saat 16:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252 -59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com

HASTANEMİZ BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPODA KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEK FLOWMETRELİ TEK MANOMETRELİ (NEMLENDİRME KABI İLE)
(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALINACAKTIR)
	200
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID – 3036     (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
[image: image1.jpg]OKSIJEN TERAPI CiHAZI TEK FLOWMETRELi TEK MANOMETRELI OKSIJEN TUPLERI
ICIN (NEMLENDIRME KABI ILE) TEKNIK SARTNAMESI

1. Cihaz hastanelerde ve acil servislerde kullamim i¢in tasarlanmis olmalidur.
2. Cihaz, oksijen tiipiinden gelen basingh gazi regiile edip nemlendirerek hastaya verilmesini saglamalidir.
3. Cihaz iizerinde tiip basincimi gosteren bir manometre bulunmalidir ve yiiksek basina atacak, paslanmaz yaydan

imal edilmis emniyet sistemi olmalidir.

4. Cihaz, oksijen tiipiindeki basinci 200 kg/cm™den 38,54 kg/em®™ye diisiirerek, tiip basincim regiile etmelidir.

5. Cihazin regiilatériinden 3,56 — 4 kg/cm® basingla ¢ikan gazin debisi cihazin flowmetresinde

ayarlanabilmelidir.

6. Cihazin flowmetresi en az 150 ml lik nemlendirme kab

max. su seviyesini belirten ve silinmeyen yazi ve cizgi ile ibareler olmahdir.

73 Cihazin nemlendirme kab1 ve kapag 121 derecede steril edilebilir ozellikte olmadir.

8. Flowmetrenin derecelendirilmis debimetresi kirlmaya karst mukavim polikarbon malzemeden imal edilmis
olmahdir.

9. Debimetrenin basmnci ayarlamaya yarayan vana krom kaplama piring malzemeden imal edilmis olmalidir.

10. Cihaz tiip baglantiss TSE 1520 standartindaki oksijen ventili % olciilerinde olmalhdar.
11. Cihaz ile birlikte 2 adet tiip baglant1 ara contasi verilmelidir.

12. Cihaz imalat ve montaj ha

(on) yil boyunca iicreti karsihginda yedek parga temin garantisi olmalidir.
18. Uriiniin UBB kaydi bulunmahdir.
14. Uretici firma ISO 9001 kalite yonetim sistemi belgesine sahip olmaldur.
15. Uretici firma ISO 13485 kalite yonetim sistemi belgesine sahip olmahdir.

16. Uretici firma ISO 14001 gevre yoénetim sistemi belgesine sahip olmahdir.

Uriinler hastanemizin acil ihtiyacindan dolay1 siparis tarihinden itiraben 15 giin i¢inde teslim edilmelidir.

0 — 15 It/dak arasinda

1 ile birlikte verilmelidir. Su kabinin {izerinde min. ve

talarma kars1 2 (iki) yil garantili olmalidir. Garanti siiresinin dolmasindan sonraki 10
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