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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 06/08/2021 günü saat 16:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

         Prof. Dr. Emin SİLAY



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ KEMOTERAPİ BİRİMİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ELASTOMERİK  İNFÜZYON POMPASI İKİ GÜNLÜK( TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALINACAKTIR.)
	100
	Adet
	
	

	2
	ELASTOMERİK  İNFÜZYON POMPASI BEŞ GÜNLÜK

ELASTOMERİK İNFÜZYON POMPA SETİ 6 GÜNLÜK 
( TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALINACAKTIR.)
	20
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3064 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır.
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. Uriin orijinal steril ambalajinda olmalidir. Orijinal ambalajin izerinde akis orani, kullanilabilir

KEMOTERAPI ELASTOMERIK iINFUZYON POMPASI 2 GUNLUK SARTNAMESi

Intravendz, InraArterial, Epidural ve Subkiitan6z kullanima imkan verebilmelidir.

Pompa CE belgesine sahip olmalidir. DEHP ve LATEX icermemelidir. (istendiginde bu 6zellikler
Uretici firma tarafindan belgelendirilmelidir.)

Tedavinin ayaktan yapilmasina ve kolay ve giivenli kullanima imkan verecek sekilde, hasta
tasimasi icin uygun optimum Olclilerde, ergonomik bir forma sahip, hafif tek kullanimlik
olmalidir. ilag dolu ya da bosken pompa yiikseklik 6lciisii degismemelidir (100 ml icin en fazla
50 mm olmalidir).

infiizyon line ucunda serbest akim regiilatérii olmalidir.

Normal dolumda / inflizyonda ilacin geri akisini 6nleyen tek yonli valfli olmalidir Ancak
Pompa sistemi, gerektiginde pompa icinde bulunan ilacin geri alinmasina da olanak saglayan
sisteme sahip olmalidir.

Pompa dis gévdesine entegre hasta tasima aparati klips sistemi bulunmalidir.

Pompa dis ylizeyinde; gerceklesen akis ve devam edecek akis miktarinin gozlenebildigi sayisal
derecelendirme sistemi olmalidir.

Sizdirmayi ve darbeler - baskilardan zarar gérmesini 6nleyen sert ve esnemeyen koruyucu dis
ylizeyi olmali ve bu dis ylizeyinde hasta adl, icerik, doktor vb. bilgilerinin not edilebildigi alani
Uretimde yerlesik sekilde olmalidir.

Calisma mekanizmasi kinetik elastomerik teknolojiye (balon rezervuar) dayanmalidir.

Bazal olarak 2 Giinliik: 200ml 2 ml/ saat akis oraninda sahip olmahdir.

Uzatma tlipt inflizyon glivenligi icin non-kink yapida ve hasta kullanimi giivenligi icin en az
135 + 5 cm uzunlugunda olmalidir.

Tilp Gstlinde 1,2 um Hava filtresi, partikiil filtresi ve klemp bulunmalidir.

Kolay ve doldurma giivenligi icin, ila¢ doldurma portu rezervuar gévdesinde olmalidir.
Sitotoksik ilag maruziyetini 6nlemek amaciyla kullanilan kemoterapik ila¢ hazirlama
aparatlariyla uyumlu olmahdir.

Kullanilacak ilaglar hakkindaki stabilite test calismalari tedarik¢i firma tarafindan yapilmis
olmali ve istenildiginde temin edilebilmelidir.

Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile 2 yil miadh olmalidir.

hacmi, sterilizasyon teknigi, tek kullanimlik oldugu, tretim, son kullanma tarihleri ve sekli
belirtilmelidir.

. Uriinler Tiirkce etiketli olmali ve birlikte Tiirkce resimli kullanim kilavuzu verilmelidir.
. Her pompa icin 1 adet isiktan korumali tasima ¢antasi veya kilifi verilmelidir.
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KEMOTERAPI ELASTOMERIK iNFUZYON POMPASI 5 GUNLUK SARTNAMESi

Elastik membranli haznesi olmalidir. i¢ yiizey biyolojik olarak uyumlu silikon olmalidir.
Pompa yumusak dis kilifa sahip olmalidir. Dis ylizey yumusak DEHP icermeyen PVC olmalidir.
Hastanin yasam kalitesini arttiracak sekilde kiictik, glivenli, dayanikli ve kolay tasinabilir
olmahdir.

DEHP icermeyen PVC uzatma line’t olmalidir.

Uriin DEHP ve lateks icermemelidir.

Line tGzerinde elastomerik pompaya yakin bolimde 1.2 p partikiil ve 0,02 u hava filtresi
olmaldir.

Line tzerinde hastaya yakin boliimde akim diizenleyicisi olmalidir.

Klempli olmalidir.

Tek yonli dolum valfi olmalidir.

. Uriin cesitliligi;
e (.5saatten - 11 gline kadar
e 50 ml'den- 500 ml'ye kadar olmalidir.

Tek kullanimlik olmalidir.

Az ya da cok doldurulabilme olanagi olup ayni pompa farkli ilag protokolleri icin kullanilabilir
olmalidir.

Kullanim kilavuzu ve/veya ambalaj iizerindeki bilgiler Tiirkce, ingilizce veya Almanca
dillerinden en az birinde yazili olmalidir.

Ambalaj tizerinde son kullanma tarihi, lot no, Girlintin icerigi hakkindaki tim bilgiler
belirtilmelidir.

Ambalaj geri doniisiim 6zelligine sahip olmali ve tizerinde belirtilmelidir.

Uluslararasi Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarina sahip olmaldir ve CE ambalaj tizerinde
belirtilmelidir.

Her pompanin ,hasta lizerinde rahatca tasinabilmesi icin cantasi veya kilifi olmalidir.
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