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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 19/08/2021 günü saat 16:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

         Prof. Dr. Emin SİLAY



    Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ SERVİSLERİNDE   KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	TROKAR 5 MM
	120
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3129 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6-. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır.
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SMT Temel |1. Endoskopik ameliyatlarda, viicuda cerrahi aletleri yerlestirmek icin

Islevi: kullanilabilecek bir agiklik olugturmak amaciyla kullanilabilir olmalidir.

SM Malzeme |2. Trokar sistemi, obtiirator ve kaniilden olusmalidir. istendigi takdirde firma

Tanimlama obtiiratére uyumlu kaniil satis hizmeti verebilmelidir.

Bilgileri: 3. Bigakh trokarin ucunda doku yaralanmasini engellemek icin hizli hareket eden
emniyet kilifi ve emniyet mekanizmasi olmali. Trokarin karin duvarinda diizgiin
bir kesi alani yaratmak igin bigagin iki tarafi da keskin ve bigag1 “V” seklinde
veya yuvarlatilmis olup diiz kesi yapma 6zelligine sahip olmalidur.

Teknik 4. Trokar 5 mm lik 5 mm lik el aletlerinin kullanimu igin, Trokar 11mm lik 5-11 mm

Ozellikleri: lik el aletlerinin kullammu igin, Trokar 12mm lik 5-12 mm lik el aletlerinin

kullammu igin, Trokar 15mm lik 5-15 mm lik el aletlerinin kullanimi igin bir

konvertore ihtiya¢ duymaksizin kullanilabilmeli veya konvertér yaninda iicretsiz

verilmelidir.

5. Trokarin uzunlugu kisa igin 70, standart i¢cin 100 mm ve uzun icin 150 mm

olmalidir. (£ 5 mm )

6. Kaniilin digl, batin duvarindan digsar1 ¢ikmasini engelleyen bir sisteme sahip

olmalidir.

7. Trokarda bulunan vana sistemi sayesinde batin icindeki gazin cerraha direkt
olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalidir.

8. Trokar avug icerisinde sikilarak veya bir buton ile emniyet mekanizmasi aktive

edilebilmelidir.

9. Trokar 5,11 ve 12 mm lik trokar kanuliiniin, cap diisiiriicii ve kanulde olmak
tizere hava kacagim engelleyici iki ayn contasi olmalidir. Bu 6zellik hava
kacagini azaltmali ve specimen c¢ikartmak icin cap diisiiriicii ¢ikartildiginda
kaniiliin batin i¢i havay1 korumasini saglamalidir.

10. Trokar kaniiliiniin i¢ kisminda gaz kagagim engelleyecek flep valf ,4 yaprak

yonca veya cift conta sistemi olmalidir.

Teknik
Ozellikleri:

11. Bigakhh trokarlarin ameliyathanede kolay kullamm saglamas1 igin {iriin

portfoyunde uyumlu bigaksiz ve optik trokar kanulu olmalidir. Ayni capa ait
kantiil bigcakli, bicaksiz, optik trokar ile kulanilabilmelidir. Bu 6zellik iiriin

brostirlerinde belirtilmelidir.

12. Trokar ve pargalarl lizerinde vida punto vb. dU§ebllecek ve hasta guvenhgml
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tehlikeye atacabilecek parca bulunmamalidir.

Genel 13. Steril pakette teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) y1l miath olmalidir.

Hiikiimler: 14. Tek kullanimlik olmalidir.

SUT Kodu: OR2850, OR2865, OR2870, OR2880
EBATLAR: UZUN, 12MM

KISA, 5MM

STANDART, 5MM

STANDART, 15MM

STANDART, 12MM

STANDART, 10-11MM
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