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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 27/12/2022 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	SANTRAL VENÖZ KATATER ÇİFT LÜMENLİ 3F (PEDİATRİK)
	30
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3527 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 6-. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
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S 1. Kisa siireli venoz yol ihtiyaci olan hastalarin harici kateterizasyonla bu ihtiyacini

R saglayacak bir set sistemidir.

SM Malzeme |5 g ieter talep edilen ¢apta ve uzunlukta olmalidir.

Tammlama

Bilgileri: 3. Sistemin vendz ignesi 18-21 G kalinlikta ve uluslararasi renk koduna sahip
olmalidir. Mandrelsiz ve keskin uglu olmahdur. igne icinden en az 0,018 inc
kilavuz tel gecebilmelidir.

4. Pediatrik Santral Venoz Katater Kitlerinde 2 liimenli 3F- 4F-4.5 F-5F-5.5F icin
5cm-20 cm olmalidir. Yetiskin Santral Venéz Katater Kitlerinde 2 liimenli 7F-
7,5F-8F igin 15cm-20 cm olmalidir.

5. Kateter cift limenli olmalidir.

6. Kilavuz tel igne ile uyumlu kalinlikta, katater ile uyumlu uzunlukta ve 10’ar cm
lik uzunluk ¢izgilerine sahip olmalidir.

7. Kateter biyouyumlulugu ispatlanmis malzemeden iiretilmis olup, viicut
sicakliginda yumusamali ve ucu daha yumusak ve atravmatik olmalidir.

8. Set icinde vendz igne, kilavuz tel, infiizyon katateri ve 2 adet dilatér(3F 30 mm
ve 50 mm uzunlugunda) bulunmalidur.

9. Igindeki klavuz tel; filexible nitinol den mamul 50 cm uzunlugunda 0.3 mm
capinda bir ucu diiz ve bir ucu filexible hafizali ve anti kink 6zellikli olmalidur.

10. Kateter tizerinde sabitlemek i¢in dikis kanadi olmalidur.

Teknik 11. Kilavuz tel giivenli kateter yerlestirmeye olanak verecek sertlikte olmalidir ve
Ozellikleri:

takilma sirasinda kolay egilmemelidir.

12. Kateterin disarida kalan uglarinda (uzatmalar), kapaklar disinda kilitleme sitemi

(klemp) olmalidir.

13. Kateterin priming hacimleri veya katater caplan uzatmalar iizerinde

belirtilmelidir.

14. Sistemin dilatori gap ve uzunluk olarak katater ile uyumlu olmalidir.

15.

Kateter ¢ap1 1.05mm uzunlugu 6 cm olmali;lumenlerin akis hizlar distal 4.4ml/
min,proximal 4.4ml/min olmaldir.Lumen ¢aplari heriki lumen icinde 22G

olmalidir.

16. Sistemin dilatérii floroskopik olarak rahatga goriinecek oranda radyo opak

olmalidur.
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17. Katater Kitinin, iiretim tarihinden itibaren raf émrii minimum 3 yil olmalidur.

' 18. Kateter Kiti steril, seffaf ve orijinal ambalajinda olmalidir.

19. Sterilizasyon yontemi, son kullanim tarihleri ve Kateterin uygulamasi ve
kullanimu ile ilgili bilgiler setin {izerinde veya ayrica bulunmalidur.

20. Numune denenerek karar verilecektir.
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