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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 27/01/2022 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ (TRANSDUSER )
	700
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3540 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 6-. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
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SMT  Temel 1. Arter/venoz damar ici kan basincini monitorize etmek amaciyla kullanilmak
islevi: lizere tasarlanmis olmalidir.
SM Malzeme 2. Sist.em 1(bir) adet ferum seti, 1( bivr ) ad.et trans@ucer,l (bir) adet basm? hattl ve
1(bir) adet ti¢ yollu muslugun birlesmesinden meydana gelmelidir

Tammlama 3. Basing hatlar1 ve infiizyon hatti kink-resistan olmali, basing hatlari ¢ok iyi frekans
Bilgileri: cevabi veren ve PVC olmalidir.

4. Kivrilmaya kars: direngli luer-lock uygulamali PVC den iiretilmis olmahdir.
Teknik 5. Transducer’ den sonra en az 120 cm’ lik basing izleme hatlari, arada 1 adet ii¢
Ozellikleri: yollu musluk ve 30 cm.’lik bir basing izleme hatlar1 daha olmalidir.

6. Transducer aynm serum hattindan beslenecektir. Serum baglantisi icin 1 makrodrip
hazne icermeli, makrodrip hazne ile transducer arasi en az 120 cm uzunlugunda
tranduseri besleyen infiizyon seti olmalidir. Serum hattinin iizerinde akisi
ayarlamak icin roller klemp bulunmahdir.

7. Bu sistem kontaminasyona firsat vermeyecek sekilde dogru ve emniyetli dizayn
edilmis olmalidur.

8. Serum setinin distal hatlar1 basing, kirilma ve biikiilmelere kars1 dayanikh
olmalidur.

9. Basinc¢ hatlan tizerinde hatlarin kolay ayirt edilebilmesi icin kirmizi (Arter)
cizgisi olmalidur.

10. Baglanti1 hatt1 tiim kateterler ile uyumlu olmahdir.

11. Hastanelerde bulunan monitorler ile uyumlu olmas: amaciyla her bir monitor i¢in
(ameliyathane, yogun bakim vb.) 1 adet olmak iizere IBP ara kablosu konsinye
olarak verilmelidir. Bu kablolar isin siiresi sonunda veya setlerin tamami
tiikendiginde yiiklenici firmaya iade edilecektir.

12. Hastanemiz ameliyathanesinde kullamlmakta olan GE marka hasta takip
monitorleri ve yogun bakim/servislerde kullandigimiz PHILIPS marka hasta takip
monitorlerinde kullandigimiz IBP ara kablosu yuvarlak girisli oldugundan
setlerin girisleri de yuvarlak olmaldir.

Genel 13. 100 adet set basina sete uygun bir adet ¢iftli sehpa ve bir adet sabitleyici askilik
Hiikiimler: verilmelidir

14. Her setin icine veya steril tekli paketlerde en az 3 adet yedek kapak verilmelidir.

15. Steril paketli, kolay agilabilir olmalidur.

16. Uriiniin son kullanmafqrihi ambalaj tizerinde olmalidir. )
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