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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 03/03/2022 günü saat 11:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ ÇOCUK HEMATOLOJİ SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	VENÖZ PORT KATETER 7.5F
	3
	Adet
	
	

	2
	VENÖZ PORT KATETER 5F
	3
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3655 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
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SMT Temel 1. Kemoterapi ihtiyaci olan hastalarda viicuda implante edilerek venéz yol ihtiyacini

islevi: saglayacak bir set sistemi olup, gerekli hallerde ylksek basingh BT vb. tetkik
islemlerinde kullanilmak tzere tasarlanmig olmalidir.

SM Malzeme 2. Portun standart, mini, mikro cesitleri olmalidir.

Tanimlama 3. Portun kateteri 40-95cm araliginda uzunluklari olmalidir.

Bilgileri: 4. Port kateter 4-10F arasinda secenekleri bulunmalidir.

5. Port seti icinde, vendz igne, kilavuz tel, tlinel agici trokar, port rezervuari ve
katateri, ayrilabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatorii, huber ignesi
bulunmalidir.

6. Sistemin venoz ignesi, 18G veya 20G kalinlikta ve 5-7(£0,5)cm uzunlukta olmalidir.
Mandrelsiz ve keskin uclu olmalidir. igne icinden en az 20G olanlarin icinden 0.018-
0.025in¢ 18G olanlarin icinden 0,035in¢ kilavuz tel gecebilmelidir.

7. Portun kateteri biyouyumlulugu ispatlanmis yumusak malzemeden imal edilmis
olmalidir.

8. Portun rezervuari, silikon septumlu titanyum hazneli polisiilfondan veya yliksek
kalitede plastikten (termoplastik) veya titanyumdan veya epoksiden imal edilmis
olup, cilt erozyonunu dnlemek icin tzerinin yuvarlatilmasini saglayacak uygun bir
madde ile tizeri kapli olmalidir.

Teknik 9. Portun kateteri radyoopak olmalidir.
Ozellildert 10. Port ile 300PSI basicta 4-5cc/saniye ile inflizyon yapilabilmelidir.

11. Sistemin ayrilabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatérii cap ve uzunluk
olarak katater ile uyumlu olmalidir.

12. Kilavuz tel, igne ile uyumlu kalinlikta ve ayrilabilen introduser (peel-away sheath)
ve dilatord ile uyumlu olmalidir.

13. Sistemin dilatérii floroskopik olarak rahatca goériinecek oranda radyoopak
olmahdir.

14. Kilavuz tel, giivenli kateter yerlestirmeye olanak verecek sertlikte olmalidir ve
takilma sirasinda kolay egilmemelidir.

Teknik 15. Portun kateteri tizerinde "cm" isaretleri olmaldir.
Ozellikleri: 16. Rezervuar ve kateteri dénceden baglh olmayan (unassembled) port sistemleri
olmahdir.

17. Tunel g@’lél\t(okar, dokuyu rahat diseke edecek sekilde ug yapisinda ve sertlikte
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olmalidir. Ancak ucu cevre dokulara ve operatore istemsiz kesilere neden olmamasi

icin kiint uclu olmalidir.

Genel 18. Malzeme steril olmalidir ve orjinal ambalajinda teslim edilmelidir.
Hiikimler: 19. Firma tarafindan teslim edilen {iriinler miadi dolmasina 3 (li¢) ay kala uzun miadlisi

ile degistirilmelidir.

Uzm. Dr. Fatre Tiirkay WuTKU
Gocuk Hematolojive Onibic,i Uzmant
Dip. Tesc. N\ B149%/113221
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