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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 23/03/2022 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	VERGİ NO
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	İLK GİRİM SETİ MİKRO BİLİYER MİKROBİLİYER GİRİŞ SETİ
	10
	Adet
	
	
	

	2
	PERKÜTAN  NEFROSTOMİ KATETER (İĞNELİ) 6F PERKÜTAN PARASENTEZ İĞNESİ

	30
	Adet
	
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3736 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
7. Teklif veren firmanın Vergi numarasını bildirmesi zorunludur. 
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SMT Temel

Islevi:

1;

Vaskiiler olmayan islemlerde biiylik ¢apli kilavuz tellerin yerlestirilmesine

yardimci olmak i¢in tasarlanmis olmalidir.

SM Malzeme
Tanimlama

Bilgileri:

N

n

Sistemin 21 gauge diagnostik ignesi, doku travmasimi azaltacak o6zellikte
olmalidir.
Sistemin 0.018 platinum tipli extra Stiff Kilavuz Tel’1, ilerlemeyi
kolaylastirmali ve goriinebilirligi saglamalidir istenildigi takdirde Nitinol
secenedi sunulmalidir.
Sistem, nonvaskiiler prosediirlerde, 0.038 in¢ Kilavuz Tel’1in kolay, dogru ve
non-traumatic bir sekilde yerlestirilmesini saglayacak 6zellikte olmalidir.
Sistemin biiyiik sheat’inin ucunun i¢ ¢api, 0.018 in¢ Kilavuz Tel yerinde
“giivenlik™ i¢in kalirken, 0.038 ince kadar ol¢iilerde caligma Kilavuz Telinin
yerlestirilmesine izin vermelidir.
Sistem:

a. 1 adet Introduser (co-axial 4F dilator, RO markerli 6F sheat);

kilitlenerek kuvvetlendirilen kannulas: ile birlikte,
b. 1 adet 21 gauge diagnostik igne, i¢ stylet’i ile birlikte,
c. 1 adet 0.018 ing, platinyum floppy tip, ekstra Stiff Nitinol Kilavuz Tel

olusmalidir.

Teknik
Ozellikleri:

Sistemin sheat’inin u¢ kisminda yer alan RO marker, dogru yerlestirme i¢in
gorinebilirligi saglamalidir.

Sistemin dilatori tizerindeki referans isareti, sheat ve dilatoriin tam olarak ayn
hizaya getirilmesini, boylelikle dogru Kilavuz Tel yerlestirilmesini

saglamalidir.

Genel

Hiikiimler:

Sistem, tek kullanimlik ve kullanima hazir steril ambalajinda sunulmalidir.

SUT KODU: GR1052 G
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1- Sentez katateri parasentez ve torasentez kullanimina uygun olmalidir.

2- Kataterin dis kisminda icerideki havanin ¢ikmasini saglayacak ancak sivi kacisina engel olacak
sekilde bir tipa bulunmalidir.

3- Katater teflon materyalden yapilmis olmalidir. Bu sayede giris sirasinda olabilecek kivriimayi
6nlemeli ve dogru yerlesimi saglamalidir.

4- Katater uc kismi tapered (uca dogru incelen)sekilde olmalidir. Basamakli (step) olmamalidir.

5- igne ucu ekojenik olmal, bu sayede ultrason altinda gériiniirlilugu mikemmel olmalidir.

6- Kateter hapina luer yapida olmali drenaj torbasi ya da drenaj konnektor baglantisi ile uyumlu
olmalidir.

7- Enaz 4 adet drenaj deligi olmali, her bir drenaj deligi en az 0.044" olmahdir.

8- Diuz kataterlerin 4,5,6 F size secenekleri ve 7,10 ve 15 cm uzunluk secenekleri olmalidir.

9- Steril ve orjinal ambalajinda teslim edilmelidir.

10- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 1 yil miadli olmalidir.

11- Miad icinde kullanilmayan malzemeler 3 ay oncesinde firma tarafindan degistirilmelidir.
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