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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 28/03/2022 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	FİRMA VERGİ NO
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	VASKÜLER KAPATMA SİSTEMİ 5-9F
	10
	Adet
	
	
	

	2
	YARI OTOMATİK BİYOPSİ  İĞNESİ DOKU ALAN KOAKSİYAL BİYOPSİ İĞNE SETİ KOAKSİYAL 16 G 10 CM

	25
	Adet
	
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3754 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
7. Teklif veren firmanın Vergi numarasını bildirmesi zorunludur. 
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SMT Temel
Islevi:

1. Vaskiiler kapatma sistemleri femoral arterlere yapilan girisim sonrasinda

ponksiyon yapilan bélgenin giivenli bir sekilde kapatilarak hemostaz

saglanmasina uygun olmalidir.

SM Malzeme
Tanimmlama

Bilgileri:

2. Vaskiiler kapama sistemleri, hastada kullanilan sheath’e gOre sistemin 6F -

8+1F secenekleri olmalidur.

Sistemler hastaya girisim yapilan standart Introdiiser ile kullanilabilmeli

(U8

veya sistem icerisinde gelen introducer sheath ile birlikte kullanilabilmelidir,
cihazin kullanimi 6ncesinde Introdiiser degisimi gerekmemelidir.

4. Hastaya uygulanan vaskiiler kapama 60 ile 90 giin i¢cinde tamamen absorbe
olmalidir.

5. Kollajen iceren vaskiiler kapama sistemleri i¢in:

e  Sistemin i¢eriginde steril klavuz tel (gﬁide wire), introduser kaniil (sheath),
dilatér ve iginde arteri sandvi¢ seklinde kapatan kollajen, ¢apa ve sutur
barindiran aparati bulunmalidir.

* Kollajen, ¢apa ve suture sistemi dis paketin icinde bagimsiz olarak
ambalajlanmis  olmali, boylelikle olas1 kontaminasyon ve protein
degradasyonu 6nlenmis olmalidir.

¢ Sandvig sisteminde bulunan arterin i¢ duvarina sabitlenen capa Laktik Asit

ve Glikolik Asit polimerlerinden yapilmis olup arterin dis duvarina

sabitlenecek olan kollajene sutur ile baglanmis olmalidir.

SM Malzeme
Tanmmlama

Bilgileri:

Teknik
Ozellikleri:

e Sistem lizerinde arter lokalizasyonunu gormeyi saglayacak ve kullanan
uzmana kolaylk saglayacak delikler gorsel ve isitsel markerlar olmaldir.

e Introduser kaniilin distal kisminda kanamayi Onleyen hemostatik valf
bulunmalidir.

e Kollajen, sistemin tiizerinde hazir bulunmalidir. Disaridan kollajen enjekte
etmek gerekmemelidir. Sistemde bulunan kollajen 1sidan etkilendigi i¢in
paketin tizerinde kollajenin durumunu belirten 1s1 indikatorii ve steril tarihi
bulunmalidir.

© Sistemin paketlenmesi, olast kontaminasyonu ve kollojende protein
_de%radasyonu onleyecek bir dizaynda olmali veya cihaz steril paketinden

‘1.1‘3 ﬁ\rgﬂ(tmtan sonra digaridan miidahale gerektirmeden kullanima hazir olmalidir.
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Genel 9.Malzeme steril ve orjinal ambalajinda olmalidir.

Hiikiimler:

SUT KODU: GR1288, GR1289, KR2031, KR2032
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_SMT_ Temel | | Biyopsi ignesi koaksiyel ¢ahsan tru-cut sistemde ve miikemmel doku drnegi

ey alabilecek 6zellige sahip olmalidir,

SM Malzeme| - 14G,16G, 18G, 20G ¢ap, 10-25 cm uzunluk seceneklerine sahip olmalidur.

Tanimlama

Bilgileri:

'!."eknik 3.18ne tizerinde derinlik ve ol¢ti belirleyici (¢cm) markerler olmalidir.

e 4.Biyopsi aliminda ignenin baglandigi sistem, kolay kurulabilen bir
mekanizmaya sahip olmalidir.

5. Tetiklemeden 6nce ignenin ig pargas: hareket edebilmelidir,

6. [gne deforme olmadan en az li¢ kez biyopsi alabilmeye olanak vermelidir.

7. Tabancanin kurulumu iki derinlik ayari i¢in iki basamakli olmalidir

8.Tabanca iki parmak tutacagi ile tutulmali ve bagparmak ile atig
gerceklesmelidir.

9. Ignenin kalinlik §l¢iisiini, ¢apini (gauge) kolaylikla belirlemeyi saglayan renk
sistemine sahip olmalidir ve tabanca tizerinde gortilebilmelidir.

10. Igne ultrasound ve CT altinda yiiksek gortintirliik (ekojenik) 6zelligine
sahip olmalidur.

11. Ignenin alacag: par¢anin uzunlugu ayarlanabilmeli ve 9 mm ile 23
milimetrelik parcalar alabilmelidir, alinan doku &rnekleri igneden kolayca
alinabilmelidir.

12. Igne ile kullanilacak tabanca kii¢tk yapili ve tiim uygulama atacmanlari ile
tam uyumlu olmalidir.

13. Istendiginde  biyopsi igneleri ile  birlikte kullanilacak uygun
koaksiyelintroducer igne se¢enekleri olmalidir.

Genel 14. Uriinler steril, tek kullanimlik olmalidir.
Hiikiimler:

15. Uriin ambalaji tizerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi

bulunmalidir
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SUT KODU: OR2270
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