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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 15/04/2022 günü saat 11:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ GÖZ KLİNİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	FİRMA VERGİ NO
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI  İOL(İNTRAOKÜLER LENS)   TÜM NUMARALAR

	50
	ADET
	
	
	

	2
	ÇİFT POŞLU GÖZ ÖRTÜSÜ ORTA BOY
	800
	ADET
	
	
	

	3
	TEK POŞLU GÖZ ÖRTÜSÜ ORTA BOY
	2000
	ADET
	
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3812 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
6. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
7. Teklif veren firmanın Vergi numarasını bildirmesi zorunludur. 
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SMT1599 POSLU DRAPE

SMT Temel |1. Cerrahi operasyonlarda kullanilmak iizere tasarlanmis olmalidir.
islevi:

SM Malzeme | 2. Tek veya cift poslu (siv1 toplama torbasi) istenen ebatlarda olmalidur.

Tammlama |3- Poslu drep hastanin ayak ve bas tarafina dogru agilacak kisimlar birer uyar karti

Bilgileri: ile belirtilmis olmalidir.

4. Yapiskanh kisimlar yapistiktan sonra sudan etkilenmemeli, ortii non-woven
ozellikte olmali ve su gecirmemelidir.

Teknik 5. Poslu drep iizerinde sivi toplayici torbasi ortiiniin uzun kenarina paralel, gz

Ozellikleri: bolgesine yapisacak sekilde olmalidir.

6. Hasta goziine yapisacak kisim kapali ve seffaf olmali, kesilerek hasta gozi
boyutlarina uyarlanabilmeli ve bas tarafina yakin olmalidir. ‘

7. Steril cerrahi ortli yumusak ve s1vi gecirmez olmalidir.

8. Paketlerin acilmasi zor olmamali, kolay ve ergonomik olarak agilabilmelidir.
Uygun katlanmis olmali ve ortii kullanmay: zorlastirmayacak kadar ince
olmalhdir.

9. Posun yo6niinii gosteren isaret mutlaka bulunmalidir.

10. Yoniinii gosteren kagit alindiktan sonra da posun yapisma yeri belirgin
olmahdur.

Genel 11. Steril olmahdir.
Hiikiimler:

SUT KODU: GZ1001

; Malzeme iSTE K Mjrf ARI

'POSLU DREP, TEKLI, 50(:10)*50(10)CM
POSLU DREP, TEKLI, 170(+15)*200(+15)CM ' |
POSLU DREP, TEKLI, 140(15)*230(15)CM
POSLU DREP, TEKLI, 110(x10)*140(15)CM
POSLU DREP, TEKLI, 140(15)*140(15)CM
POSLU DREP, CIFTLI, 170(15)*260(+15)CM_
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SMT Temel |1. Cerrahi operasyonlarda kullanilmak iizere tasarlanmis olmalidur.
islevi:
SM Malzeme | 2. Tek veya ¢ift poslu (siv1 toplama torbasi) istenen ebatlarda olmalidur.
Tammlama |3- Poslu drep hastanin ayak ve bag tarafina dogru agilacak kisimlar birer uyar1 karti
Bilgileri: ile belirtilmis olmalidir.
4. Yapiskanh kisimlar yapistiktan sonra sudan etkilenmemeli, Ortii non-woven
ozellikte olmali ve su gecirmemelidir.
Teknik 5. Poslu drep iizerinde sivi toplayici torbasi ortiiniin uzun kenarina paralel, goz
Ozellikleri: bolgesine yapisacak sekilde olmalidir.
6. Hasta goziine yapisacak kisim kapali ve seffaf olmali, kesilerek hasta gozii
boyutlarina uyarlanabilmeli ve bas tarafina yakin olmalidir.
7. Steril cerrahi Ortii yumusak ve s1vi gecirmez olmalidur.
8. Paketlerin acilmasi zor olmamali, kolay ve ergonomik olarak acilabilmelidir.
Uygun katlanmis olmali ve ortii kullanmay1 zorlastirmayacak kadar ince
olmaldir.
9. Posun yoniinii gosteren isaret mutlaka bulunmalidur.
10. Yoniinii gosteren kagit alindiktan sonra da posun yapisma yeri belirgin
olmalidir.
Genel 11. Steril olmalidir.
Hiikiimler:

SUT KODU: GZ1001

POSLU DREP, TEKLI, 50(+10)*50(x10)CM
POSLU DREP, TEKLI, 170(+15)*200(+15)CM

- POSLU DREP, TEKLI, 140(+15)*230(+15)CM

POSLU DREP, TEKLI, 110(x10)*140(+15)CM

' POSLU DREP, TEKLI, 140(:15)*140(15)CM  [{o( s ¥ (50 T (5YCm 200 4 b -
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SMT1466 KATLANABILIR LENS, I"Jg_; PARCALI
.SMT Temel 1. Oftalmik cerrahi islemlerde katarakt cerrahisinde kullanima uygun olmalidir.
Islevi:
SM Malzeme 2. Uc (3) parcali olmalidir. Optik ve haptikler farkli yapida olmalidir.
Tanimlama ) . ) N ;
Bilgileri: 3. Optik tamamen hidrofobik akrilik yapida olmalidir. Lensler sivi icerisinde
. olmamalidir.
4. istenen dioptride olmalidir.
5. Haptikleri mavi renkli PMMA yapida olmalidir.
6. Suicerigi %2 den fazla olmamahdir.
7. Optik capt 6 mm olmalidir.
8. Haptik capi 13 mm olmalidir.
9. Refraktif indeksi 1,46 -1,55 olmalidir.
10. A sabiti 118,0-118,9 arasinda olmalidir.
11. Her 500 adet lense 1 adet reusable enjektér ve her lens icin disposable kartus
verilecektir. Veya her lensle birlikte bir adet disposable enjektor ve 1 adet
disposable kartus teslim edilecektir. Klinik istediginde teslim edilen lensin %10
fazlasi kartus veya disposable enjektor saglanabilmelidir.
'!'.ekni.k ) 12. Lens katlama kartusu ile implante edilip unfolderla veya tek kullanimlik kartus-
Ozellikleri: enjektor sistemi ile goz icine verilebilmeli en fazla 3 mm’lik tiinel kesisinden
gecebilecek 6zellikte olmalidir.
13. Lensler UV koruyucu olmalidir.
Genel 14. Kullanima hazir orijinal ambalajinda tekli paketlerde olmalidir.
Hiikiimler: . ) ) e
15. Teklif veren firmalarin teklif ettikleri tim lensler ayni marka ve ayni model
olmalidir.
16. Firma tarafindan teslim edilen Griinler miadi dolmasina 3 (li¢) ay kala uzun miadlisi
ile degistirilmelidir.
17. Teslimat asamasinda klinigin talep ettigi olclilerde teslimat yapilacak olup ihtiyag
halinde alinan driin olcllerinin  degistirilebilecegi firma tarafindan taahhiit
| edilmelidir.
|
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