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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 21/01/2020 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANE SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI İÇİN TİROİD UCU
	35
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1810  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]10. DAMAR KAPAMA - KESME THYROIDECTOMI PROBU "
(ACIK CERRAHI HASSAS EGRI UCLU, EN FAZLA 25MM MUHURLEME HATTI

OLAN DAMARI BAGIMSIZ MUHURLEYEN VE KESEN PROB)

1.Prob steril pakette tek kullammlik olmalidir ve cihaz baglantisi i¢in gereken kablo probun
lizerinde bulunmalidir. Prob ve proba bagli kablosu steril orjinal pakette bulunmalidir.

2.Prob hastanemizde bulunan doku direncini 6lgebilen monopolar,bipolar,bipolar tur rezeksiyon ve
doku damar muhurleme enerjilerini iletme ozelligi bulunan doku fiizyon prensibiyle calisan cerrahi
cihaza uyumlu olmalidir.

3.Prob dokularin diseksiyonunu, yakalanmasini, vaskiiler yapilarin miihiirlenmesini ve kesme
islemlerini yapabilmelidir.Istendiginde her bir islemi bagimsiz yapabilmelidir.

4.Damar kapatma cihazina adaptérsiiz baglanabilmelidir.Ekstra bir kablo maliyeti olmamalidir ve
cihaz igin konnektore ihtiya¢ duymadan direkt cihaza baglanabilmelidir.

5.Probun elden kumanda edilebilmesi i¢in tistiinde bir aktivasyon diigmesi bulunmalidir.Prob
istenildiginde bagh oldugu enerji platformu iizerinden elden ya da ayaktan kumanda edilebilmelidir.
6.Prob miihiirleme ve kesme islemini 7 mm (dahil) capina kadar olan vaskiiler dokular iizerinde
yapabilmelidir.

7.Probun genelerindeki miihiirleme hattimin genisligi proksimalden distala dogru 4 mm’den 1
mm’ye dogru azalmalidur.

8.Probun ucundaki miihiirleme hatt1 uzunlugu 16,5 mm olmalidir. Probun Kesme hatt1 uzunlugu
14,5 mm olmalidir.

9.Probun ¢enesindeki bigak sistemi ¢enelerin ug kisminda 2 mm’lik emniyet pay1 birakmalidur.
10.Probun ¢enesi goriis saglayabilmek icin 28° acili olmalidur.

11.Probun alet uzunlugu en fazla 19 cm olmalidir.

12.Probun genelerinin ucu atravmatik, gevresi izole olmali ve cerrahin kiint disseksiyon yapmasina
olanak saglamalidir.

13.Miihiirleme ve Kesme isleminin giivenli yapilabilmesi ve miihiirleme hattinin distalden sistolik
basing sebebiyle zorlanmamasi ve kagak verme ihtimalinin minimize edilmesi icin emniyet payi
olmal.

14.Saft ve genelerin dig kismi tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmig olmahidir.Cenesi izolasyon
ile kaplanmarms problar ¢ komsu doku hasar ve termal hasar riski ‘ nedeniyle dikkate
alinmayacaktir..

15.Probun ¢eneleri acik iken bigak aktive olmamali ve bigagin kilit mekanizmasi olmalidir.

16.Prob damar miihiirleme prensibi ile ¢alisan cihazin dokudan adig1 geri bildirim sayesinde
miihiirleme igleminin gergeklesmedigi durumlarda kullaniciya sesli ve LCD ekranda Tiirkce yazili
olarak uyar: vermelidir. Ameliyathanenin ameliyat sirasindaki yerlesimi agisindan kullanici cerrah
her

zaman cihaz ile goz temasi kuramayacag1 6n goriilerek olas1 uyar1 komutlarinin tiim ameliyathane
personeli tarafindan anlasilabilemesi icin gereken bir 6zelliktir.

17.Prob, damar miihiirleme prensibi ile ¢alisan cihazin dokudan aldig: geri bildirim sayesinde,
dokunun direncini 6l¢meli ve bu islemi yapabildigini belgeleyebilmelidir.

18.Gerektiginde tiretim hatali tiriinlerin hasta saglig1 nedeniyle geri toplanabilmesi ve iiriin takibi
yapilabilmesi i¢in yurt disinda imal edilen problar igin imalat¢inin Tiirkiye’de ki kurulusuna verilen
apostil kaseli satis yetki belgesi teklifle birlikte vermelidir.

19.Teklif edilen iiriinlerde, tirtin hatalarina kars1 , iiretici firmanin hastanemiz adina diizenlenmis
garanti belgesini vermesi gerekmektedir

20.Bir proba teklif veren firmalar diger biitiin problarada teklif vermek zorundadir.

21.Uglar tiiketilene kadar 1 adet monopolar ve bipolar koter 6zelligi bulunan damar miihiirleme
cihazi veya verilen iirlinle uyumlu damar kesme kapama cihazi hastaneye bedelsiz birakilacaktir.

.
“ D N





2

