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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 31/08/2022 günü saat 11:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Doç.Dr.Serhat KOYUNCU
   Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ DİYALİZ ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	UBB NO
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1-1.1 M²
	100
	Adet
	
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT UBB -BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)



	Firma Vergi No
	:......................................................


İHALE NUMARASI : ID – 4163 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-01. Hastane malı alıp almamakta serbestir.
02. Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir. Muayene komisyonun uygun görmediği mallar değiştirilir veya iade edilir.
03. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin Markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.
04. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.
05 .Malzemelerin alınması muayene komisyon karar ile olur.
06. Malzemeler orjinal ambalajında teslim edilecektir.
07. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.
08. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır.
09. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
10. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır.
11. Numune istenildiğinde 3 gün içinde numuneler teslim etmediği takdirde firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Sut kurallarına uygun malzeme faturalandırılacaktır.3. Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.
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SMT1736-DUSUK AKIMLI (LOW-FLUX) DiYALIiZOR (HOLLOW FiBER)

SMT 1. Hemodiyaliz islemi i¢in kullamima uygun olmahdur.
Temel
islevi:

SM 2. Diyalizérler diisiik akimli, hollow fiber yapida SENTETIK olmaldur.
malzeme
tammmlama | 3. Membran kalinlig1 20-60 mikron olmalidir.
bilgileri: :
4. Maksimal kan akimi 200-600 ml/dk. diyalizat akimi ise 400-800 ml/dk arasmzda

5

olmalidir.

5. Diyalizerlerin diyalizat ve kan giris c¢ikislarinda kontamine riskini minimuma

indirmek icin mutlaka kapak bulunmalidir.

6. Diyalizorler 0,8-2,2 m? araliginda seceneklere sahip olmali ve QB:200 veya 300
ml/dk ve QD: 500 ml/dk olan Diyalizérin diyaliz fonksiyonu asagidaki degerlere

uygun olmahdir.

Yiizey alani 0.8-1.1 m2 | 1.2-1.5m2 1.6-1.9 m2 2.0-2.2 m?

Ultrafiltrasyo >6 ml/h/mmHg | >10 ml/h/mmHg | >12,5ml/h/mmHg | =215 ml/h/mmHg
n Katsayisi

Ure Klirensi | >160ml/h/ >180 >180m/h/mmHg | >195ml/h/mmHg
mmHg ml/h/mmHg igh

B12 Klirensi | =68 >87 ml/h/mmHg | >100ml/h/mmHg | >115ml/h/mmHg
ml/h/mmHg

Fosfat Klirensi | =120ml/h/ >145 >155ml/h/mmHg | >170ml/h/mmHg
mmHg ml/h/mmHg

Kreatinin >140ml/h/ >170 >175ml/h/mmHg | >180ml/h/mmHg

klirensi mmHg ml/h/mmHg

Dolum Hacmi | 51-90 ml 65-100 ml 65-114 ml 65-139 ml
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Teknik
Ozellikleri:

Diyalizorlerin dis yapisi kirilmalara ve catlamalara kars1 dayanikl olmahdur.

Diyalizor membran1 maksimum 42°C dereceye kadar (107,6F) fonksiyon
gorebilmelidir.

Diyalizér membram1 500 mmHg basinca dayanikli olmali, bu basinglarda riiptiir
goriilmemelidir.

10. Membran biyouyumlu olmalidir.
11. Rezidiiel kan voliimii 1ml’ den fazla olmamalidir.

12. Diyalizér membrani diyaliz aninda kan tutmas: olarak bilinen (pihtilasma) duruma

yol agmamalidir.

Genel
Hiikiimler:

13. Diyalizorler steril ve orijinal ambalajinda olmali, ambalajda teknik Ozelliklerini

gosteren bilgiler bulunmalhidir. Sterilizasyon tiirii buhar, gama; iradyasyon, 1s1 ve
elektron beam olmahdur.

14. Ambalajin iizerindeki etikette {irtin cins ve ozellikleri, {riin kod numarasi,

sterilizasyon ve son kullanma tarihi, gerekli uyarilar yazilmahdur.
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