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                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 27/09/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ ÜROLOJİ AMELİYATHANESİNDE KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	HOLMİUM  HO YAĞ LAZER TAŞ KIRMA PROBU FİBERİ 272 MİKRON
(SPHİNX 30 W HOLMİUM  MARKA YAĞ LAZER CİHAZINA UYUMLU)
	1
	ADET
	
	

	2
	HOLMİUM  HO YAĞ LAZER TAŞ KIRMA PROBU FİBERİ 550 MİKRON

(SPHİNX 30 W HOLMİUM  MARKA YAĞ LAZER CİHAZINA UYUMLU)
	1
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 221 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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Holmium-YAG Lazer sistemi 272-550 mikron Gok Kullanimlik 6nden ateslemeli lazer fiberi
teknik sartnamesi

1. Fiberler Silica malzemesinden yapilmus, silicon ile desteklenmis ve PTFE ile kaplanmig olmalidr.
2. Fiberler kesinlikle cilali olmalidir.
3. Fiberler F-SMA tipinde olmalidir.
4. Fiberin gekirdek boyutlari ve dis caplari;

272 mikron fiber i¢in 272/ 420,
550 mikron fiber igin 550/760,

5. Kurum ihtiyacina gére istedigi fiberi alim sonrasinda secebilmelidir,

6. Fiberler yiiksek giicteki lazer enerjisini tagimak igin tiretilmis olmalidur.

7. Fiber temasly, yar1 temasli ve temassiz caligabilme 6zelligine sahip olmalidir.

8. Seffaf pakette sunulmali ve tekrar steril edilebilmelidir.

9. Fiberler tekrar kullanilabilir reusable 6zellikte olmalidir.

10. Steril edilip tekrar kullanildig1 zaman hastanin zarar gormesine sebep olmamaldir.

11. Steril edilip tekrar kullanildi$1 zaman bulasici hastaliklarin tasinmasina veya capraz enfeksiyona
sebep olmamalidir.

12. Fiberler tekrar kullanilabilmek i¢in ug kismu kesilerek tekrar tekrar kullanilabilmelidir.

13. Fiberlerin ug kismu kesik kiit yapida kullanima hazir olmalidir. Yuvarlatilmisg veya balon uglu
yapida olmamalidir.

14. Fiberin konnektor kisminda, fiberin 6zellikleri ve iiretici bilgisi yer almalidr.

15. Fiber tizerinde fiberin sterilizasyona dayanikh kimlik kart1 yer almalidir. Ve bu kimlik kart
fiberden ayrilmamalidir.

16. Fiberin konnektor kismindan sonra en az 30 cm uzunlugunda gliclendirilmis bir 6zel kaplama
malzemesi bulunmalidir. Bu kaplama malzemesi yap1 ve renk olarak fiberin renginden farkh
olmahdir.

17. Fiberler gerektiginde sabitleme aparatiyla giivenle sabitlenebilmelidir.
18. Isin acis1 O derece olmalidur.

19. Hastanemizde kullanimda olan SPHINX 30 W Holmium-YAG lazer ile ayni marka ve tam
uyumlu olmalidir.

20. Teklif edilen iiriin fiberi sabitlemek icin 1 adet fiber sabitleme aparatina sahip olmalidir.
21. Teklif edilen fiber ile cihaz aym iireticinin iiriinii olmalidir.

22. Teklif edilen fiberlerde enerji sinirlamasi ya da sifre sistemi bulunmamali, cihaza baglandiginda
direkt olarak kullanima hazir olmalidir.

23. Teklif edilecek fiber cihaza dogrudan baglanabilmelidir. Baglant1 igin bir adaptér, ara parca

ya da dontistiirticii gerektirmemelidir.

24. Fiber teklif eden firmalar hastanemiz biinyesinde kullanilan cihazin iiretici firmasindan alinmis
olan Teknik servis egitim sertifikasim teklif dosyasinda sunmalidir.

25. Teklif edilecek olan fiber TITUB’da gok kullanimlik olarak kayut edilmis olmalidir.

26. Malzemeleri iireten firmalar uluslararas: standardizasyon ve kalite belgelerine sahip olmalidir.





