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                  KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 03/12/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ ALGOLOJİ KLİNİĞİNDE  KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ISI KONTROLLÜ RF ENJEKSİYON ELEKTROD   
	40
	ADET
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 454  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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[SI KONTROLLU RF ENJEKSTYON ELEKTROT TEKNIK SARTNAMESI

Elektrot Kaplamas yiiksek dereceli 1stya dayamkli Tibbi Teflon izoleli olmalidir.

igne emniyeti olmalidir.

Kontaminasyon riski olusmamasi ve duyusal ve motor sinir uyarimi alindiktan sonra elektrotun
yerinden oynatilmamasi i¢in ayn1 anda siv1 enjeksiyonunu da miimkiin kilmalidir.

Elektrot yerlesik bir Termokupl sicaklik sensort ile donatilmig olmalidir.
Bir sinirin uygun konumda lokalize olabilmesi igin kaniil ¢ikartilmadan siv1 enjeksiyonuna
miisaade edebilir, luer ve ek bir line bulunmalidir. Steril alanin korunmast icin elektroda bagl 1s1

iletim hatt1 en az 70 cm uzunlugunda olmalidur.

Elektrot boylar1 6-10-15-20 cm uzunluk ta iiretilmis olmalidir. Kurumun istedigi boy da teslim
edilmelidir.

Elektrot aktif ucu 5,10 mm uzunlugunda olmaldr.

Elektrot Kalinlig1 20,21,22,23G olmali kurumun istedigi kalinlikta teslim edilmelidir.
Elektrotlarm ultrason altinda gériiliilebilir nitelikte segenekleri olmalidr.

Elektrotlarin egri uglu segenekleri de olmalidir.

islem seti, faset eklem denervasyonlarinda, Dorsal Root Gaglion, Sempatik, Periferik Bloklarda
Suprascapular, Intraartikiilar, vb.., Sakroiliyak eklem, Trigeminal Nevralji,Cordotomy vb radyo
frekans enerjisi ile uzun stireli agr tedavisi saglamak amaciyla kullaniimalidir.

Tek kullanimlik steril ve tek tek ambalajli olmalidir.

Saglik Bakanligi TITUBB kaydi olmalidir.

Firma elektrot setlerinin birlikte kullanilacag: asagidaki 6zelliklere sahip Jeneratorii temin
etmelidir.

Jeneratdr Agr1 Tedavisi igin tasarlanmis olmalidir.
Jeneratdr Ayni anda 3 elektrotu kullandirma olanagina sahip en az 3 kanalli olmalidir.
Jeneratorde transkotondz islemleri yapmak igin uygun prosediir olmalidir.

Jenerator islem sirasinda firma personeli tarafindan kurulmal ya da firma hastane personeline
egitim vermelidir.

Firma Jenerator igin ek iicret talep etmemelidir

Jeneratdriin saglik bakanlig1 onay1 ve TITUBB Kaydi olmalidir.





