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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 01/07/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ KADIN DOĞUM AMELİYATHANESİNDE   KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	UTERİN MANİPÜLATÖR SİSTEMİ(CUP VE BALON) LAPAROSKOPİK (VAJİNAL BALON VE SERVİKAL KAP)
	15
	Adet
	
	

	2
	UTERİN MANİPÜLASYON SİSTEMİ İÇİN UÇ 8 CM
 (UTERİNE MANİPULAR UÇ)
	15
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1254    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg][

D~ 1254

(1)

VAJINAL BALON VE SERVIKAL KAP TEKNIK SARTNAMESI

Uriin steril ambalajlarda olmalidir.

. Ambealaj tizerinde marka, miat, kod, sterilizasyon bilgileri yazili olmalidir.

Vajinal balonun 90-120cc arasi sisirilebilme kapasitesi olmalidir. Saline siv1
kullanilabilmelidir.

Istendiginde sondiiriilebilmelidir.

RUMI II reusable handle’a takilabilmelidir.

Servikal kabin istenildiginde tercih edilmek tizere, ¢aplar: 4,0cm — 3,5¢cm — 3,0cm —
2,5cm olan dort farkli boyu olmalidir.

Uriin 6zel mekanizmasi sayesinde manipiilatore takildiktan sonra ileri geri hareket
edebilmeli ve boylece cervix’i kolayca igine alabilmelidir.

Balon govde ile sisirme bosaltma line’1 kombine olmalidir.
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UTERINE MANiPULATOR UC TEKNiK SARTNAMESI

Uriinler steril ambalajlarda olmalidir.

Ambalaj lizerinde marka, miat, kod numarasi yazili olmalidir.

Alt1 degisik renkte tiretiliyor olmalidir.

Sar1 renkli, 5,1mm ¢apinda, 3,75 cm ¢alisma mesafeli slikon balonlu, travma
yapmayacak dizayna sahip, ayn1 marka manipulator handle’ a takilabilen, manipulator
ucu olmalidir. Sigme ayar1 yapilabilmelidir. Sondiiriilebilmelidir.

Eflatun renkli, 5,1mm ¢apinda, 6 cm ¢alisma mesafeli slikon balonlu, travma
yapmayacak dizayna sahip, ayn1 marka manipulator handle’ a takilabilen, manipulator
ucu olmalidir. Sisme ayar1 yapilabilmelidir. Sondiiriilebilmelidir.

Beyaz renkli, 6,7mm ¢apinda, 6 cm ¢alisma mesafeli slikon balonlu, travma
yapmayacak dizayna sahip, ayni marka manipulator handle’ a takilabilen, manipulator
ucu olmalidir. Sisme ayar1 yapilabilmelidir. Sondiiriilebilmelidir.

Mavi renkli, 6,7mm ¢apinda, 8 cm ¢alisma mesafeli slikon balonlu, travma
yapmayacak dizayna sahip, ayn1 marka manipulator handle’ a takilabilen, manipulator
ucu olmalidir. Sisme ayar1 yapilabilmelidir. Sondiiriilebilmelidir.

Yesil renkli, 6,7mm ¢apinda, 10 cm galisma mesafeli slikon balonlu, travma
yapmayacak dizayna sahip, ayn1 marka manipulator handle’ a takilabilen, manipulatdr
ucu olmalidir. Sigsme ayar1 yapilabilmelidir. Sondiiriilebilmelidir.

Turuncu renkli, 6,7mm ¢apinda, 12 cm ¢aligma mesafeli slikon balonlu, travma
yapmayacak dizayna sahip, ayn1 marka manipulator handle’ a takilabilen, manipulator
ucu olmalidir. Sisme ayari yapilabilmelidir. Sondiirtilebilmelidir.

10. Kurum hangi boy ve 6lgiilerde isterse onlar verilmelidir.
11. Steril uglarin balon sisirme, boyama kateterleri kombine olmalidir.

12. Mevcut ayn1 marka Reausable handle’ a takilabilmelidir.
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