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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 30/06/2020 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ   YOĞUN BAKIM  KLİNİKLERİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ DİLATASYON YÖNTEMLİ NO:8
	3
	Adet
	
	

	2
	PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ NO:8
	3
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2244 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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Set trakeostomi komplikasyonlarini en aza indiren forseps yontemli (griggs teknikli) perkiitan
trakeostomi i¢in edilmis olmahdir

Setin forsepsiz set disinda forsepli set (tek blister paket icerisinde forsepsinde bulundugu

set )alternatifinin de olmasi gereklidir. Siparis asamasinda setlerin 5 adeti fors=psli set olarak
istenecektir.

Set icinde: forsepsli teknikle kullanilan 6zellikli trakeostomi kaniilii ile bagi,trakeostomi kanuli
obtratori,bitliri,enjektdr,14G intravendz kaniil,j uclu rehber tel, tek dilatator

Setin iginde, 0zel olarak bu teknik igin tasarlanmig olan ve teknigin kullaniminin bir gerekliligi
olan obturatorunun ortasi tim hat boyunca,rehber telin gecebilecegi kadar genislikte hatti
bulunan ve azotprotoksit gegirgenligi cok diisiik olan kafli trakeostomi kanili bulunmalidir.
Trakeostomi kaniliinlin obtiiratérii bulunmalidir. Obtirator kantile tam olarak oturmalidir.
Perkiitan trakeostomi kitinin icindeki 6zel tiretim olan guide-wire forsepsin kullanimi sirasinda
forsepsin ucuna ve kapatildiginda forseps ayaklarina sikismayacak ve bu siirede de rahat
ilerletilebilmesine imkan verecek sekilde olmali ve ¢ap1 1.30mm,J ug ile birlikt= uzunlugu 45
cm ve telin Uizeri PTFE ile kaplanmis olmahdir.

Set tek paketten olugsmali,tiim malzemeler tek blister pakette olmahdir

Griggs teknikli forsepsli setleri bulunan tnitelerin kullanacagi forsepsiz setler de bu teknikle
kullanilan setlerle ayni malzeme (forseps haric)ve paketlemeye sahip olmalidir

Bu teknik igin gelistirilmis olan 6zel forsepsin markasi sterilizasyon veya uygulama alanlarinda
diger cerrahi aletlerle karnstirilmamasi igin setin markasi ile ayni marka olmalidir

Tek dilatatoriin ucu forsepsin ucuyla ayni kalinlikta olmahdir

Setin lizerindeki etikette setin 7,8 veya 9 numara setlerden hangisine ait oldugu ve forseps
(griggs) yontemiyle ilgili oldugunu gésteren ibare bulunmahdir

Forsepsin atravmatik forseps ayaklari ve forsepsin ucu, igindenguide-wire gegmesine izin
verecek sekilde tasarlanmis olmaldir.Forsepsin ucu atravmatik olmasi igin yuvarlatiimig , kiint
uclu olmalidir

Forsepsiz setlerdeki trakeostomi kandilleri 7.0-8.0ve 9.0 numaralardan bir tanesini icermeli ve
hangi numaradan bulunacagi idare sartnamede veya alim listesinde belirtilmis olmaldir
Setler sert blister ambalajlarda olmalidir. Kutu ve set izerinde son kullanim tarihi,sterilizasyon
sekli, trakesotomi kaniliinin boyu, ¢api yazili olmalidir

Gerekli olmasi durumunda; firmanin bu teknigin forseps teknikli trakeostomi seti oldugunu ve
dilatasyon icin 6zel forseps kullanildigini gésteren orijinal katalog ve dokiimanlarin bulunmasi
ve Uriiniin tekniginin icinde forsepsinde oldugunu géstermesi istenmelidir. Firmanin verdigi
malzeme yedek iiriin (spare)olmamalidir. Forseps cerrahi alet olarak degil, teknigin dilatasyon
asamasinda kullanilan ézel dizaynli forseps olmalidir ve katalogda herhangi bir forseps degil,
teknige ait forseps gosterilmelidir

Uriiniin teknigini anlatan ve forsepsin de dilatasyon igin kullanildigini gésteren Orijinal CD/
kaset verilmelidir.

Kutu icinde Tiirkce kullanim klavuzu ve triiniin kullanimini, paket igindeki pargalari gésteren
klavuz bulunmalidir
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1. Set, trakeostomi komplikasyonlarini en aza indiren perkitan trakeostomiyi ozel bir dilatator
/Buji araciligiyla yapabilecek sekilde dizayn edilmis olmalidir.

2. Teknigin uygulanmasini saglayan, Ozel Buji (dilatér) de setin tekli steril paketi icerisinde
olacaktir.

3. Setin tekli paketi icerisinde,soft-seal trakeostomi tiipii , 14G delme kanulu (y=r tespit ignesi),
bistiiri, 10 ml luer enjektor, ‘j’ uglu kilavuz tel , insersiyon dilat6érii, uygulama kilavuzu,dzel uygulama
Bujisi, trakeostomi yerlestiricisi , i¢ kaniil ,gazli bez, trakeostomi kantl tutucusu, temizleme firgasi,
steril lubrike jel olacaktir.

4, Buji, dokuya kolay penetrasyon saglamasi i¢in dnceden yaglanmis olarak tretilmis olmalidir.
Bu bilgi kutu igerisindeki kullanim kilavuzunda belirtilmis olmalidir.
5. Bujinin lizerinde trakea giris mesafesindeki ¢apin kag Fr oldugu, ic limenin ¢api,Uriin markasi

ve cilt Gzerinde ilerletilebilecegi mesafeyi gosteren gizgisi bulunmalidir. Bu gizgiye kadar olan agi
keskin olmamali,anatomik yapiya uygun olmalidir.

6. Buji distal uctan bu cizgiye kadar olan mesafeye kadar genisleyerek dizayn edilmis olmalidir
ve bu mesafe kisa olmamalidir.
7. Ozel dizayna sahip trakeostomi kaniil yerlestiricisinin izerinde markasi,ka¢ numara kaniile ait

oldugu yazili olmali ve orta hattindan tiim hat boyunca rehber tel gececek limeni
olmalidir.Yerlestirici, kaniile tam olarak oturdugunda , bunun anlasiimasini saglayan s2s ¢ikarmalidir.
Yerlestiricinin ucu, kaniiliin distal ucundan en az 2cm disari ¢ikmaldir.

8. Pilot balon hatti, ayirt edici farkli renkte olmali ve pilot balon lizerinde triiniin markasi, kantil
i¢ capi, kafin bog capi yazil olmali, pilot balonun tek yonli valvinin kapagi olmalidir.

9. Set icerisindeki trakeostomi kanilii istenen numaraya gore asagidaki 6lglilerde olmalidir:
iccap (mm) discap (mm)  uzunluk mm kafin bos hacmi _kanil acisi (derece)

7.0 10.5 70.0 24 105

8.0 11.9 75.5 30 105

9.0 13.3 81.0 30 105

10. Uygulama kilavuzunun g¢entigi olmali, bujinin ilerletilebilecegi mesafeyi belirlemeye yardimci
olmalidir.icinden rehber tel gecebilmelidir.

11. i¢c kaniiller seffaf olmali ve hangi cap trakeostomi kaniilii icin oldugu yazili olmahdir.

12. Setin paketi acildiginda etrafinda steril 6rtusu olmahdir.

13. Kanil kanatlari seffaf olup,tzerinde marka,ic ¢ap,dis ¢ap ve kanil uzunlugu yazili olmahdir.
14. Set ,steril tek blister ambalajdan olusmali ve tiim malzemeler ayni steril ambalaj/paket icinde
bulunacaktir.

15. Setler icin 7,0- 8,0 ve 9,0 numara trakeostomi kaniilii segenekli olmalidir

16. Trakeostomi kaniilli, soft seal kaf yapisinda, trakea temas ytizeyinin daha az oldugu profil kaf
seklinde , 105 derece agili olmahdir.

17. Set icindeki 0zel kilavuz tel teflon kapli olmalidir.

18. Trakeay! dilate etmek icin kullanilan beyaz renkli ergonomik dilatatér tizerinde o6lciisii ve
trakea yuzeyinde oldugunun anlasilmasi igin derinlik gizgisi bulunmalidir.

19. Setin icinde, 6zel olarak bu set igin tasarlanmig obturatoru delik olan soft seal kafli trakeostomi
kanuli bulunmalidir.

20. Tuim set steril ve tekli blister paketlerde bulunmaldir. Kutu tzerinde son kullanma tanihleri
yazili olmalidir.
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