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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 28/09/2020 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ   YGAP KLİNİKLERİNDE   KULLANILMAK ÜZERE;
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Teklif edilen Grtin, steril ambalajinda ve tek kullanimlik(disposable) olmalidir.

Teklif edilen (riin, biitiin luerlock baglantili damar yolu giris araclari ve transfer setleri

(sekonder set) ile kullanima uyumlu olmalidir.
teklif edilen Grin, IV pushe uygulamalarda ve port lizerinden ilac uygu
kullanilabilir kapali sistem ilag transfer cihazi yapisinda olmali béylece toksik o
glivenli bir sekilde uygulanmasini saglamalidir.
Teklif edilen Griin, mikrobiyolojik kontaminasyonu 6nleyerek hastalari enfeks
koruyacak yapiya sahip olmalidir.
Teklif edilen drin, kapali sistem ilag transfer cihazi tanimina uygun olar:
bozulmamasi icin enjektor adaptorii ile ilacin transferi asamasinda ara baglantiyi s
olasi risklere karsi kilitlenme 6zelligine sahip olmalidir.

Teklif edilen drin, tehlikeli ilaclarin hazirlanmasi ve transferi asamasinda dis
bulastirmayacak ve kontaminasyonu 6nleyecek yapida olmalidir.

Teklif edilen Grin, Gizerinde bulunan membran sayesinde cevresel kontaminasyo
ve ila¢ bulasina sebep olmamalidir.

Teklif edilen Griin, Gretim tarihinden itibaren 5 yil miyadli olmalidir.
Teklif edilen Grin, tehlikeli ilaglarin hazirlanmasi sulandirilmasi ve transferi asama

ile etkilesime girmeyecek hammadde kullanilarak iiretilmis olmalidir. Polikarba

BPA icermemelidir.
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Teklif edilen Griiniin TITUBB kaydinda GMDN kodu siniflamasinda tehlikeli ilaglarin

hazirlanmasi ve transferinde kullanilabilir oldugu tanimlanmis olmali.

Teklif edilen Grinln ne ile steril edildigi, lot numarasi, driin ile ilgili bilgiler paket tizerinde

acikca belirtilmelidir.

Teklif edilen lriin tim dezenfeksiyon triinleri ile kullanilabilir olmalidir.
Ulusal ve uluslararasi rehberlerde, kapali sistem transfer cihazi ile tanimlana
bulaslarin sisteme girisini ve tehlikeli ilaglarin ya da buharlarinin sistem disina cikis
olarak engelleyen (sivi sizdirmayan, hava gecirmeyen) cihazlardir.
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Teklif edilen drlin, hazirlama ve uygulama sirasinda gerekli olan diger aparatlarla uyumiu

olmali, kapali sistem bittinliigiinii koruyarak ilag transferine olanak saglamalidir.

Teklif edilen Grln, klinik tarafindan denenerek sivi aerosol, buhar sizintisiyla ilgili kontrol

testleri yapilacak, ilac ile gecimliligi ve ilag glvenligi acisindan degerlendirilerek klinikten

uygunluk onayi alinacaktir. Uriinle ilgili 10 adet numune talep edilecek, numuneler klinikte

denendikten sonra karar verilecektir.
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	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2460   (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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HASTA GUVENLIK KEMERiI KOMPLE KRiZ SETi TEKNiK SARTNAMESI-

1) Kemerler hastanin emniyetle sabitlenmesini saglayacak, kendisine ve ¢evresine zarar
vermesini 6nleyecek nitelikte ve modelde, saglam, esnemeyen, dayanikli bir yapida
olmalidir.

2) Kiriz seti hastanin hareketlerini sinirlayacak tiim ekipman ve aksesuar1 kapsamali ve

hastay1 giivenle sabitlemek iizere; 2 adet el, 2adet ayak, 1 adet doner bel,
1 adet omuz (govde), 1 adet cok amacl uzatma kemeri ve 1 adet bel/kasik uzatma
kemeri olmak iizere toplam 8 parga kemerden miitesekkil olmalidir

3) Kemerlerin malzemesi hastada travma yapmayacak nitelikte ynmusak bir dokuya
sahip dayanikli 5 cm eninde dar dokuma kolon kumastan olmalidir.

4) Hastaya uzun siire takili kalabilecegi ve temas edecegi i¢in hastanin cildine zarar
vermemelidir

5) Kemerlerin gereken modellerinin tizerinde birbirleri ile baglantili ¢aligmalarini
saglamak i¢in birbirlerine baglanabilecekleri yeterli sayida baglant1 kayis1 ve
kopriileri olmalidr.

6) Kemerlerin ana dokulari iizerine dikili bulunan bu baglant1 kayislar1 ve kopriileri dar
dokuma mikrofiber polyester malzemeden olmalidir.

7) Kemerlerin kilitlenebilmeleri i¢in 6zel Manyetik Anahtar ile agilabilen Pimli Kilit
sistemi olmalidir.

8) Kilitlerin dis kism1 dayanikl plastikten, metal pim kismu ise paslanmaz ¢elikten imal
edilmis olmalidir.

9) Ozel manyetik anahtarin da dis kismi dayanikh plastikten imal edilmeli, {izerinde
a¢ma islemini gergeklestiren 6zel miknatisi olmal ve kilit iizerine oturtuldugunda
kilidi aninda rahatlikla agmalidir..

10) Kemerle birlikte tiim set i¢in toplam 16 adet pimli kilit ve 3 adet manyetik anahtardan
ibaret bir kilit seti olmalidir.

11) Kemerler set halinde 6zel ¢antasi i¢inde olmali ¢anta i¢inde anahtar ve kilitleri igin
6zel cep bulunmalidir.

12) Kemerler kan, siv1 ,atik vb. gibi maddeler bulastiginda 90 dereceye kadar sicak suda
yikanabilir olmalidir.

13) Gerektiginde 134 derece otoklavda steril edilebilmeli ve deformasyona
ugramamalidir.

14) Kemer iireten firmanimn ISO 13485 : 2016 KYS Belgesi olmali ve urun UTS kaydi
bulunmalidir.
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