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       KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ        

                                                                   

 






          KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 29/08/2018 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                    

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

FAX:
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  ECZANESİNDE  KULLANILMAK  ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ASPİRASYON TORBASI  (1500 ML)
	1000
	ADET
	
	

	2
	KANİSTER (1500 ML )
	1000
	ADET
	
	

	NOT
	HASTANEMİZ DE MEVCUT BULUNAN TORBALAR İÇİNDE KANİSTER İSTENİLECEKTİR.
	
	
	
	

	Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR ( LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ … )
İHALE NUMARASI : ID – 140 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]ASPIRASYON SISTEMi (HORTUMU VE TORBASI 1500 ML)

DUVARA MONTE KANIiSTERLERI iLE BIiRLIKTE KOMPLE SET HALINDE

1. Uriin, birlikte ambalajlanmis hortum ve torbadan olusmalidir.

2. Sistem tamamen kapali olmahdir.

3. Torba, flexible (esnek) PE yapida ve 1500 ml hacimde olmaldir.

4. Torba iizerinde birbirinden farkli caplarda hasta, vakum, érnek alma, tandem (seri
baglama) portlar1 bulunmal, bu portlari islem sonunda kapatmak icin kapak sistemi
bulunmalidur.

5. Torbanin vakum kaynag baglant: girisinde torba doldugunda vakum emisini durduran
filtre bulunmalidir. Bu filtre aym zamanda kontaminasyon riskini engelleyici bakteri
filtresi 6zelligine de sahip olmaldur.

6. Torbanin hasta baglanti portunda, calisma aninda aspire edilen materyalin hastaya geri
akisini engelleyen “anti reflii valf’ bulunmalidir.

7. Uriin, aspire edilen materyalin ana vakum kaynagina kagmamasi i¢in gerekli diizenege
sahip olmalidir.

8. Aspire edilen materyalin hacmine bagh olarak torbalar birbirine tandem girisi ile seri
baglanabilmelidir.

9. Kanister iizerinde acma-kapama (On-Off) valfi bulunmalidur.

10. Kanister, kirilmaya direncli ve 1210C da steril edilmeye uygun polikarbonat plastik
malzemeden yapilmis olmalidir.

11. Kanister iizerinde 1500 ml torbalarla kullamlmaya uygun skala bulunmahdir.

12. Hasta baglanti hortumu en az 180 cm olmalidir, hortum ucunda gerekli durumlarda
vakum kontrolii yapabilmek iizere “kapkon konnektér” bulunmalidir.,

13. Aspirasyon torbalari, i¢in merkezi vakum baglantis igin gerekli kanister torbalarile
birlikte verilecek ve kanisterler merkezi vakum sistemi ( rayh sisteme Jveya duvara
monte edilecektir.

14. Merkezi vakum baglantisi i¢in gerekli hortumlar hastanenin ihtiyacina gore belirlenerek
verilebilmelidir.

15. Yogun bakim ve servislerde duvara montaj yapilabilir tek kanisterli sistem olarak
uygulanabilir olmalidir.

16. Torbalarda aspirasyon islemi sirasinda olusan ve torba hacminin verimlij kullanilmasini
engelleyen kopiik olusumuna kars1 képiik onleyici ajan bulunmahdir.

17. Uriin etiketi iizerinde liretim, son kullanma tarihi, lot nhumarasi, referans numarasi ve
firma bilgileri olmalhdir.

18. Uriin miyadi en az 2 yi1l olmahidir

19. Yogun bakim iinitesinde kullanilan tek kullainmlik aspirasyon torba sistemlerine
uyumlu olmalidir.

ASPIRASYON SISTEMi OZELLIKLERI

20. Kanister 1500 ml olciilerde, tek kullammlik torbalara uyumlu kanister olmalidir.

21. Kanister PC (Polikarbonat) malzemeden yapilmis olmalidir..

22. 121 °C’ye kadar otoklav edilebilir.,

23. Kanister iizerinde agma-kapama (on-off) vanasi mevcuttur.

24. Merkezi vakum sisteminde duvara monte aspirasyon sistemine monte edilebilmelidir.

25. Duvara veya raya monte edilebilmelidr

26. Aspire edilen materyalin hacmine bagh olarak torbalar birbirine tandem girisi ile seri
baglanabilmelidir.

27. Kanister ler icin Hasta baglant1 hortumu ve hortum ucunda gerekli durumlarda vakum
kontrolii yapabilmek iizere “kapkon konnektor” 6zelliginde olmalidir

28. Yogun bakim ve servislerde duvara montaj yapilabilir tek kanisterli sistem olarak
uygulanabilir olmalidir.

29, Uriin, aspire edilen materyalin ana vakum kaynagina kagmamas icin gerekli diizenege
sahip olmalidir. \1@
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