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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 21/06/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.   
                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.
TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ CİLDİYE SERVİSİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	DERMABRAZYON CİHAZLARI, MİKRO İĞNELEME CİHAZI
	1
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1222    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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MIKRO CIiLT iGNELEME SiSTEMIi CiHAZI TEKNIK
SARTNAMESi

1.LKONU: T.C.Saglik Bakanhg: Kayseri Sehir Hastanesine Alimi Yapilacak Olan
MIKRO IGNELEME CIHAZI Teknik Sartnamesidir.
2.TIBBI VE TEKNIK OZELLIiKLER

1) Cihaz deri iizerinde derinligi 0.25 mm ile 2,5 mm arasinda ayarlanabilir mikro
kanallar agabilecek ozellikte olmalidir.

2) Cihaz cilt yiizeyine mikro kanallari en fazla 33 gauge kalinliginda ve 12 adet
igneden olugan baglikla ve 90 derecelik ag1 ile agmalidir. Béylelikle ignelerin cilde
giris cikis1 esnasinda olusabilecek cilt hasarlar1 minimize edilebilmelidir.

3) Cihaz ignelerinin cilde giris ¢ikis derinlikleri manuel uygulamada kullanicinin
uygulayabilecegi farkh kuvvetlerde dahi igne derinligini sabit tutabilen bir igne
yuvasl sistemine sahip olmalidir.

4) Cihazin kullanilan igne kitleri steril bir sekilde paketlenmis halde olmalidur.

5) Ignelerin cilt yiizeyine mikro kanal acma hiz cihaz iizerinden ayarlanabilir olmali ve
en az 4 farklh hizda uygulama imkani tanimalhdir.

6) Cihaz igneleri saniyede en az 1000 defa cilde girip ¢ikabilecek hiza ulasabilmelidir.

7) Cihaz 220 V 50 Hz sebeke voltajinda kullanilabilen adaptor ile cahsmalidir.

8) Cihazin adaptorii gikis voltaji 6V 2 Amper, giris voltaj Arahig 100~240V AC
sebeke geriliminde ¢alismaya uygun olmalidir.

9) Cihaz galisma hizinda herhangi bir yavaglamaya neden olmamak igin sadece
adaptore takili halde ¢alisiyor olmali.

10) Cihazla birlikte kutusunda kullanma y6ntemlerini belirtir CD bulunmalidir.

11) Cihaz tiim mezoterapi iiriinleriyle birlikte kullanilabilir olmal1 ve iiriin kaybin
minimuma indirmek icin uygulama cihaz ciltten hi¢ kaldirmadan yapilabilmelidir.

12) Cihaz kullanim kolayhig1 saglamasi agisindan ergonomik ve hafif olmalidir.

13) Cihaz ile birlikte asagidaki 6zelliklere sahip 30 adet igne iicretsiz verilmelidir.

14) igneler titanyum elementinden imal edilmis olup boylelikle daha ince yapida ve sivri
ignelere sahip olmalidir.

15) Igne yapisi tahrisi ve enfeksiyon riskini minimize etmelidir.

16) igneler hassas cilt bolgelerinde kullanilabilir olmalidir.

17) Igne mekanizmasi yayl sistemli olmal1 ve mikro igneleme cihazinin calismasi
esnasinda cilde giris ¢ikis yapmasina izin vermelidir.

18) Igne mekanizmas: cilde dik bir sekilde igneleme yapilmasina imkan tamimalidir. Bu
sayede epidermal biitiinliik korunmasini saglamali ve hasar olusumunu azaltmalidir.

19) Coklu igne yapis1 ayni anda cilt tizerinde birden fazla deligin agilmasim saglamal ve
kullanilan tirtinlerin emilimini arttirmalidir.

20) igne mekanizmasi 0,25 mm ile 2,5mm derinliklerde ayarlamaya imkan tamimalidir.

21) [gne mekanizmas saniyede 1300 mikro kanal acabilen hizh cilt igneleme cihazlarina
uygun yapida olmali ve giivenli olmalidur.

22) igneler 33 gauge capinda olmalidr.

23) Cihaz igne mekanizmasi hafif olmasini saglayan plastik bir koruyucu yapiya sahip
olmalidir.

24) igneler yalmzca tek bir hastada kullanima imkan veren disposable kullan-at
olmalidir. Boylelikle hastanin enfeksiyon riski minimize edilmelidir.
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3. MONTAJ

3.1. Cihazin montaji firma tarafindan kurumun gosterecegi yere iicretsiz olarak monte
edilecektir. Montaj igin gerekli tim malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktir.
Montaj esnasinda cihazda meydana gelecek tiim problemler firmaya ait olacaktir.

4. MUAYENE VE KABUL

4.1. Cihazin kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapilacaktir.
Kontrol ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim 6zelliklerin uygunlugu
kontrol edilecektir. Ayrica varsa yedek parga, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve
sayimi1 yapilacaktir.

4.2. Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cihazin teknik 6zellikleri ve performansina
iligkin testlerin yapilmasi istenildiginde gerekli personel ve diizenek firmalar tarafindan
licretsiz olarak saglanacaktir. Muayene ve kabulde olusabilecek kaza ve hasarlardan satici
firma sorumlu olacaktir.

4.3. Fonksiyon testlerinde tiim fonksiyonlar ile ¢alisir durumda olmayan cihaz, kesinlikle
teslim alinmayacaktir.

4.4. Teslim edilen cihaz orijinal ambalajinda(koruma kilifi vb) olmahdir. Onceden kullamlmis
demo vb. bir cihaz olmas1 halinde cihaz kesinlikle teslim alinmayacaktir. Cihaz teslim
edildigi andan itibaren aparatlariyla birlikte ilgili personeller egliginde agilmalidir.

5. GARANTI

5.1. Cihazin tamam (sarf malzemeler harig) en az 2 (iki) y1l tam garantili olacak ve bu garanti
yiiklenici firma ve yetkili iiretici ve ithalatg: firma tarafindan verilecektir. Garanti siiresince,
sistemin kataloglarinda belirtilen siirelerde ve ariza durumlarinda her tiirlii servis, bakim,
onarim, kalibrasyon, yedek parga, iscilik, yazilim giincelleme ve ulasim( sistemin
kataloglarinda stire belirtilmemesi halinde 6 (alti)ayda bir defa cihazin gerekli
kalibrasyonunu ve bakimini yapacaktir.) icin hicbir ticret talep edilmeyecektir. Kullanilacak
olan yedek parcalar garanti kapsaminda olacaktir. Garanti i¢inde cihazin arizali oldugu siireler
garanti siiresine eklenecektir.

5.2. Teknik servise ariza bildiriminde bulunuldugunda mesai saatleri dahilinde en geg¢ 2 is
glinii igerisinde miidahale edilecek, yedek parca gerekmeyen durumlarda miidahaleden en geg
4 ig ginl sonra cihaz calisir durumda teslim edilecektir. Yedek parca gerektiginde
miidahaleden sonra en ge¢ 15 is giinii igerisinde cihaz calisir teslim edilecektir. ithal izni
gerektiren yedek parca degisimi durumunda belgelenmesi kaydiyla gegen siire bu siireye
eklenecektir. Bu siire 20 is giiniinii gegmeyecektir, gectigi takdirde Kurum’un yasalardan
dogan haklar sakhi kalacaktir. Arizali gegen siire garantiden sayilmayacaktir.Bu dogrultuda
cihazin %95 up-time siiresi i¢inde kalmasi saglanmalidir.

5.3. Malin arizasinin 20 (Yirmi) is giinii igerisinde giderilememesi halinde yiiklenici tamir
sonuna kadar benzer ozelliklere sahip bagka bir mali idareye tahsis etmekle yiikiimlii
olacaktir.

5.4. Malin Idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullamm hatalar1 disinda yukarida
belirlenen garanti siiresi i¢cinde kalmak kaydiyla, bir yil icerisinde; ayni arizanin 3 (ii¢) fazla
tekrarlanmasi veya farkli arizalarin 4 (dort) fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti
stiresi igerisinde farkli arizalarin toplaminin 6 (alt1)) fazla olmasi ve bu arizalarin maldan
yararlanamama sonucunu ortaya ¢ikarmasi durumunda, yiiklenici mali degistirmekle
yiikiimliidiir. Ancak, malin birden fazla tiniteden olugmasi halinde yiiklenici, sadece arizanin
meydana geldigi {inite veya iiniteleri degistirmekle yiikiimliidiir.

5.5. Firma telefon destegi verebilecek bir teknik personelin telefon numarasim kabul
islemlerinde Tibbi Cihaz éngknik Servis Hizmetleri’ne ve cihaz1 kullanacak birimin
sorumlusuna bildirmelidirs®
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5.6. Ariza durumunda firma, sistemi kargo ile istemesi durumunda kargo sevkiyati sirasinda
dogabilecek zarardan sorumludur.

5.7. Firmaya her tiirlii ariza bildirimi firmanin e-mail,telefon ya da faksina yapilabilecektir.
5.8.1stekliler teklif etmis olduklan cihazlara veya sistemlere ait aksesuarlarn, sarf
malzemelerin, yedek parcalarin, yillik bakim kitlerinin, miatl pargalarin ve kalibrasyon veya
validasyon fiyatlarim istedikleri para birimi iizerinden hazirlayarak teklif dosyalarinda idareye
sunmak zorundadir. Bu listede cihazlarin garanti siiresince ve garanti sonras: 10 (on) yillik
stirede cihazin tahsis edildigi idareler tarafindan talep edilmesi durumunda belirtilen yedek
parga fiyatlarinin gegilmeyecegi agiklanacak/ beyan edilecektir.

5.9. Tek tek veya paket halinde yedek parga fiyat toplami cihazin birim fiyatinin % 200 {inii
gecemez. Istekliler yedek parca fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden bagka bir
para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki Merkez Bankasi déviz alis
kuru tizerinden Tiirk Lirasina cevrilerek %200 liik oran kontrolii yapilacaktir. % 200 liik
tutarin altinda kalmak kaydiyla yedek parga listesinde belirtilmeyen ve daha sonra cihazin
caligmast igin ihtiya¢ duyulan tiim yedek parcalar firmalar tarafindan iicretsiz/ bedelsiz olarak
karsilanmak zorundadur.

5.10. Uzerinde ihale kalan istekli bu yedek parga fiyat listesinin bir suretini cihazlarin teslim
edildigi tiim idarelere sunmak ve garanti siiresi sonrasi 5 yullik siire icerisinde hastanelerin
yedek parga talep etmesi durumunda bu listede belirtilen parasal tutarlar iist sinir olmak
kaydiyla hastanelerin talepleri karsilanacaktir. Yiiklenici firma tarafindan istisna veya kapsam
dis1 ad1 altinda ilave ticret talep edilerek satis teklif edilemeyecektir.

5.11. Cihazla birlikte alian yazilimlar siirekli kontrol edilerek giincel halleri (upgrade)
ytiklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazilimlar son siiriim olmali, garanti siiresi ve
idarelerce garanti sonrasi sozlesme yapilmas: durumunda bu siire boyunca da, cihaz ile
birlikte verilen yazilimlarin son siiriimleri {icretsiz olarak yiiklenecektir.

6. TEKNIK SARTNAME GENEL HUKUMLERI

ISTENEN DOKUMANLAR:
6.1. fhaleyi alan yiklenici, cihaz ile birlikte cihazin original kullanim, bakim, onarim ve
teknik servisi igin gerekli dokiimanlar, iki adet Tiirkce kullanim kilavuzunu ve cihazin servis
manuelini cihazin muayene ve kabulii sirasinda verecektir. Bu hiikiimler yerine getirilmedigi
takdirde cihazlarin muayene ve kabulii yapilmayarak teslim alinmayacaktir.
6.2. Cihazlar kalibrasyonlar1 yapilarak, kalibrasyon etiketleri ve raporlari, TKHK Metroloji
Faaliyetleri Kilavuzuna uygun formatta olacak sekilde teslim edilecektir.
6.3. “Tibbi Cihaz Yonetmeligi”nin 3. maddesinin (o) bendine istinaden Hastaligin tanisi,
onlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da Yaralanma veya sakatligin tanisi,
izlenmesi, tedavisi, hafifletiimesi veya magduriyetin giderilmesi ya da Anatomik veya
fizyolojik bir islevin aragtirilmasi, degistirilmesi veya yerine baska bir sey konulmasi
amactyla kullanima uygun olmahdur.
6.4. Irsaliye ve faturalarda sartnamelerde(teknik sartname, idari sartname vs.) belirtilen
MKYS Malzeme Tammlari ve seri / lot numarasi bilgisinin acikca belirtilmesi gerekmektedir.
6.5.  Firma teklif ettigi triinin TITUB/ UTS kodunu teklif mektubunda ,irsaliye ve
faturalarda beyan etmek zorundadir.

7.BAKIM ONARIM

a.  Saticl firma biinyesinde bulundurdugu ve/veya anlasmali oldugu yetkili firmanin
egitimli ve ehil teknik elemanlar vasitasiyla tamir, koruyucu bakim ve kalibasyon
hizmetlerini zamanminda, dogru ve usuliine uygun verebilecegini acgiklayacak ve
belgeleyecektir. o

"am DeKilra Y CE ATAMKLU
Jeri ve Zuhr rasratiklar Uzm.
Dip.Tes. 119040-153576
KAYSERIFEHIR HASTANES|
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b. Cihaz kurumun depo girisi sonrasi garanti siiresi icinde olsun veya olmasin, montaj,
montaj sonrasi testler, kalibrasyon ve bakim/onarim sirasinda, firmanimn higbir eleman,
yanlarinda o cihazdan sorumlu ilgili birim sorumlusu ve hastanenin tibbi cihaz teknik servis
hizmetleri birim miihendisi/ teknikeri olmadan cihaza miidahalede bulunmayacaktir.

8. EGITiM
8.1 fhaleyi alan yiiklenici, cihazin kullanimi, bakimi ve olasi arzalarin giderilmesi ile
kalibrasyonuna iliskin kendi egitilmis personeli tarafindan montaj sonrasi idarenin

belirleyecegi en az 2 personele en az 3 gun tcretsiz egitim verecektir. Ayrica ihaleyi alan
firma, egitimi alan personellere egitim sertifikasi/katilim belgesi verecektir.

8.2 Ayrica cihazlarin montajlarinin  yapilacag yerlerdeki personele(kullanici), cihazin
kullanim ve giinliik bakim izerine tarafimizdan yeterli goriilecek siire boyunca(en fazla 3 is
glinii) tcretsiz egitim verecektir. Garanti siiresi igerisinde ikinci bir egitim {icretsiz olarak
talep edilebilecektir. Egitimin verilmesi teklif veren istekli tarafindan taahhiit verilecektir.

9. DEMOSTRASYON

9.1 DEMOSTRASYON 6n gériilmemistir.

NOT: Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda tip idari sartname ve sozlesme
hiikiimleri gecerlidir.
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