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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 18/07/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ GENEL CERRAHİ SERVİSİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ENDOTRAKEAL TÜP (BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER MONİTORİZASYON İÇİN) ( AN1020)
( EMG YAPABİLİEN ENDOTREKEAL TÜP ELEKTROD)
	20
	Adet
	
	

	2
	DİREKT SİNİR STİMÜLASYON PROBU
(NIM 3 SİNİR MONİTÖRÜ STİMULATÖR PROBE)
	5
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1302    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
[image: image1.jpg]Sinir Monitorizasyonu Cihazi icin EMG yapabilen

Endotrakeal Tiip
Teknik Sartnamesi
1- Uriin Tek kullanimli ve steril olmalidir.
2- Sinir Monitorizasyonunda kullanilan bir endotrakeal tiip olmahdir.
3- Cerrahi boyunca vokal kord ve rekirrens larengeal siniri EMG aktivasyonunun
monitdrizasyonunda kullaniimalidir.
4- Entlibasyon tlpl Gzerinde sag ve solda renk kodlariyla ayrilmis birer cift elektrot bagli
olmaldir.
5- Elektrotlar tiplin Gizerinde sabit olmali sonradan sarilmamal ve hastanin vokal kord
seviyesinde konumlandiriimahdir.
6- Setinicinde 2 adet topraklama elektrodu bulunmalidir.
7- Uriiniin capt 6.0mm, 7.0mm ve 8.0 mm olan secenekleri bulunmalidir.
8- Urliniin orijinal barkod numarasi olup ulusal bilgi bankasinda kayitli ve saglik bakanlig
onayli olmalidir.
9- Uriin CE sertifikasina sahip olmalidir.

10- Uriin SUT geri 6deme listesinde bulunmalidir.

11- Urtin miadi en az 3 yil olmalidir.

12- Tapun kullanildigi cihazda, tliptin yerinde olup olmadigini kontrol eden sistem

bulunmahdir.

13- Cerrahi boyunca kullanilacak stimtilasyon probu bedelsiz olarak (ihtiyac kadar) temin

edilmelidir.

14- Set ile birlikte reusable disektor prob bedelsiz olarak verilmelidir.
15- Cerrahi boyunca kablo baglantilarinda olusabilecek sokiilme,kopma gibi baglant

sorunlarina karsi uyari sistemi (sesli ve goranttl) bulunmalidir.

l mer TOPUZ

SramiRD Ogretim Uyesi
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Sinir Monitorizasyonu Cihazi Monopolar Stimulasyon

9.

Probu Teknik Ozellikleri

. Uriin tek kullammlik ve steril olmalidur.

Uriin monopolar yapida olmalidir.
Uriin u¢ kismina kadar yalitkan ile kaplanmis olmalidir.

Uriiniin ucundaki 6l¢iim icin birakilan iletken kisim en az 2 mm
olmaldur.

Uriiniin kablo uzunlugu en az 180 mm olmahdr.
Uriiniin raf émrii 5 yil olmalidur.

Konnektor uclar1 42802 Din normundaki girislere uyumlu
olmalidur.

. Malzemenin orijinal barkod numaras1 olup, UTS kayith ve saghk

bakanlig1 onayli olmalidur.

Malzeme CE sertifikasina sahip olmalidir.

10.Uriin yerli iiretim olmalidir.

11.Uriiniin saft uzunlugu rahat kullanim agisindan en fazla 10 cm
{iriiniin toplam uzunlugu 25 cm’yi gegmemelidir.
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