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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 25//07/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ NÖROLOJİ YOĞUNBAKIM SERVİSİNDE    KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ DİLATASYON YÖNTEMLİ NO:8  (BLUE RHİNO YÖNTEMİYLE DİLATASYONEL SET)
	12
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1315    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 
NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1.Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) teklif mektuplarında belirtilecektir.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. İhaleyi alan firma teklif ettiği malzeme ve setini siparişi aldığı günün mesai bitimine kadar isteği yapan Doktora muayene için seti göstermek zorundadır.
6. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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DIRGIES

TEK ADIM YONTEMLI PERKUTAN TRAKEOSTOMI SETi TEKNiK SARTNAMESI

- Set, trakeostomi komplikasyonlarim en aza indiren perkiitan trakeostomiyi 6zel bir dilatatér / buji

aracihigiyla yapabilecek sekilde dizyn edilmis olmalidur.

- Teknigin uygulanmasim saglayan, Ozel buji (dilator) de setin tekli steril paketi igerisinde

olacaktir.

- Setin tekli paketi igerisinde , soft-seal trakeostomi tiipii , 14G delme kaniilii ( yer tespit ignesi) ,

bistiiri, 10 ml luer enjektor, ‘j’ uclu klavuz tel, insersiyon dilatort, uygulama klavuzu, 6zel
uygulama bujisi, trakeostomi yerlestiricisi , i¢ kaniil , gazl bez, trakeostomi kaniil tutucusu ,
temizleme firgasi , steril lubrike jel olacaktr.

- Buji, dokuya kolay penetrasyon saglamasi i¢in énceden yaglanmus olarak Uretilmis olmaldir.

Bu bilgi kutu icerisindeki kullanim klavuzunda belirtilmis olmalidir.

- Bujinin tizerinde trakea giris mesafesindeki ¢apin kag Fr oldugu , ic liimenin ¢apy, riin markasi

ve cilt tizerinde ilerletebilecegi mesafeyi gésteren cizgisi bulunmalidir. Bu gizgiye kadar olan a1
keskin olmamal1 , anatomik yapiya uygun olmalidur.

- Buji distal ugtan bu cizgiye kadar olan mesafeye kadar genisleyerek dizayn edilmis olmalidir ve

bu mesafe kisa olmamalidir.

. Ozel dizayna sahip trakeostomi kaniil yerlestiricisinin tizerinde markasi, kac numara kaniile ait

oldugu yazili olmal ve orta hattindan tiim hat boyunca rehber tel gececek liimeni olmalidir.
Yerlestirici, kaniile tam olarak oturdugunda, bunun anlasilmasim saglayan ses cikarmalidur.
Yerlestiricinin ucu , kaniiliin distal ucundan en az 2 cm disar ¢ikmalidur.

. Pilot balon hatti, ayirt edici farkl renkte olmali ve pilot balon iizerinde tiriiniin markasi, kaniil

i¢ cap1, kafin bos ¢ap1 yazili olmaly, pilot balonun tek y6nlii valvinin kapag1 olmalidir.

- Set igerisindeki trakeostomi kaniilii istenen numaraya gore asagidaki olciilerde olmalidur:
iccap(mm) discap (mm) uzunluk mm  kafin bos hacmi  kaniil agis: (derece)
70 10.5 70.0 24 : 105
8.0 11.9 T 30 105
9.0 13:3 81.0 30 105

Uygulama klavuzunun gentigi olmali, bujinin ilerletilebilecegi mesafeyi belirlemeye yardimci
olmalidur. Iginden rehber tel gecebilmelidir.

I¢ kaniiller seffaf olmali ve hangi ¢ap trakeostomi kaniilii igin oldugu yazili olmalidur.

Setin paketi acildiginda etrafinda steril 6rtiisii olmalidur.

Kaniil kanatlan seffaf olup , tizerinde marka, i¢ cap , dis ¢ap ve kaniil uzunlugu yazili olmalidr.
Set, steril tek blister ambalajdan olusmali ve tiim malzemeler ayni steril ambalaj/paket iginde
bulunacaktir.

Setler icin 7,0-8,0 ve 9,0 numara trakeostomi kaniilii secenekli olmalidir.

Trakeostomi kaniilii , soft seal kaf yapisinda , trakea temas yiizeyinin daha az oldugu profil kaf
seklinde , 105 derece agili olmalidur.

Set i¢indeki 6zel klavuz tel teflon kapli olmalidur.

Trakeay: dilate etmek igin kullanilan beyaz renkli ergonomik dilatator izerinde olgiisii ve trakea
yiizeyinde oldugunun anlasilmasi icin derinlik ¢izgisi bulunmalidir.

Setin icinde , 6zel olarak bu set i¢in tasarlanmis obturatoru delik olan soft seal kafli trakeostomi
kaniilii bulunmahidir.

Ttm set steril ve tekli blister paketlerde bulunmalidir. Kutu iizerinde son kullanma tarihleri
yazili olmalidir.
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