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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 07/11/2019 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  KVC AMELİYATHANESİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	KORONER STABİLİZATÖR VAKUMLU/VAKUMSUZ
	8
	ADET
	
	

	2
	KALP MANİPÜLASYON CİHAZI, VAKUMLU APEKS TUTUCU
	5
	ADET
	
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	Kdv Hariç Genel Toplam
	


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1636   (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C.İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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Off-Pump Koroner Vakumlu Stabilizer Sistemi

1. Sistem off-pump koroner revaskiilarizasyonun saglamasi sirasinda dokular sabitlemek amaciyla
tasarlanmis olmalidir.

2. Sistem doku sabitlemesini vakum teknolojisi kullanarak yapmalidir.

3. Vakumlu sabitleyici optimal stabilizasyonu saglamali ve ayn1 zamanda kolay kullamim olanag:
sunabilmelidir.

4. Sistemde bulunan vakum uygulayan kisim (feet) dort par¢adan (pot) olusmali, bu sayede
dokuyla daha iyi temasi saglanabilmelidir.

5. Potlardan herhangi birinde dokuyla temasin olmamasi diger kisimlar etkilememeli ve doku
sabitlemesi diger potlar sayesinde devam edebilmelidir.

6. Vakum uygulayan kisim (feet) 90 derece agiyla bicimlendirilebilir olmalidir, béylece ameliyat
sirasinda optimal pozisyon saglanabilmelidir.

7. Sistemin kol kismu diisiik profilli olmal bu sayede ¢aligma alaninin genis tutulabilmesi
saglanmalidir.

8. Sistemin kol kismu birbirine baglantih parcalardan meydana gelmeli bu sayede kolayca
sekillendirilebilir, esnek bir yap1 olusmaldir.

9. Sistemin kol kismina, topuzdan hemen 90 derece ac1 verilebilmeli ve bu sayede ¢ok daha genis
bir ¢calisma alani saglanmalidir,

10.Sistemin kol kisminin verilen sekli alabilmesi i¢in kol kisminin sonunda bir adet topuz
bulunmali ve bu topuz gevrilerek kol kisminin sekli sabitlenmelidir. Topuz kismi kolay kullanim
icin biiytik bir yapiya sahip olmalidur.

11.Sistemin kol kismu ile vakumun uygulandig: (feet) kisim arasindaki baglanti ii¢ yuvali soket
sayesinde olmali bu 6zellik
sayesinde posterior descending artery ve obtuse marginal branch uygulamalarinda vakumun
uygulandig1 kisim apekse dogru sekilde “toes-up” rahatca sabitleme yapabilmelidir.

12.Sistemin vakumlama gergeklestiren tiipii vakumun uygulandigi kisimin (feet) sag yaninda
¢ikmali boylece operasyon ortaminda rahat bir goriintim saglanmalidir.

13.Sistemde 1 adet 3 boyutlu déner universal tutucu bulunmali bu tutucu ile her tiirlii pozisyon
saglanmali ve maksimum ulasilabilirlik hedeflenebilmelidir.

14.Universal tutucu kisim sayesinde sistem bir ¢ok retraktor ile uyumlu olmalidir.

15.Sistem, ayrica siitiir tespitlerine de imkan veren bir ¢ift blade icermelidir.
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12.

Apeks tutucu Teknik Sartnamesi

Sistem off-pump koroner revascularizasyonun saglamasi sirasinda dokulan sabitlemek amaciyla
dizayn edilmis olmalichr.

Sistem off-pump koroner revascularizasyonun saglamas: sirasinda dokular sabitlemek ve kalbi apeks
bélgesinden tutmak amaciyla amaciyla dizayn edilmis olmahdir.

Sistem doku sabitlemesini vakum teknolojisi kullanarak yapmahdir.

Vakumlu sabitleyici optimal stabilizasyonu saglamah ve aym zamanda kolay kullanim olanag:
sunabilmelidir.

Sistem apeks bolgesi disinda da kalp (zerindeki diger bolgelere uygulanarak kaldirma islemini
yapabilmelidir

Sistemin vakum ¢ani, sahip oldugu siispansiyon sayesinde kalbin galigmasina izin verecek miktarda
hareketli olmali, boylece kalbi kaldirirken hemodinamik stabiliteyi korumalidir

Sistemin kol kismu diisiik profilli olmali bu sayede ¢alisma alanimin genis tutulabilmesi saglanmalidir
Sistemin kol kismu birbirine baglantili par¢alardan meydana gelmeli bu sayede kolayca
sekillendirilebilir, esnek bir yap1 olusmalidir

Sistemin kol kisminin verilen sekli alabilmesi i¢in kol kismimn sonunda bir adet topuz bulunmali ve
bu topuz ¢evrilerek kol kismimin sekli sabitlenmelidir. Topuz kismi kolay kullanim igin biiyiik bir
yapiya sahip olmalidir

Sistemin vakum gergeklestiren kismm yuvarlak yapida olmali ve vakum igin gerekli tiip vakum
gergeklestirilen kismin lstiinden gegerek operasyon alanindaki rahat gériniimii engellememelidir
Sistemde 1 adet 3 boyutlu doéner universal tutucu bulunmali bu tutucu ile her tiirli pozisyon
saglanmah ve maksimum ulagilabilirlik hedeflenebilmelidir

Universal tutucu kisim sayesinde sistem bir ¢ok retraktor ile uyumiu olmahdir
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