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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 17/02/2020 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ   ÜROLOJİ AMELİYATHANESİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	HOLMIUM / HO YAG LAZER TA? KIRMA PROBU F?BER? 272 M? KRON (HOLMİUM YAG LAZER SİSTEMİ 272 MİKRON ÇOK KULLANIMLIK ÖNDEN ATEŞLEMELİ LAZER FİBERİ)
	6
	Adet
	
	

	2
	ENDOSKOPİK FİBER OPTİK IŞIK AKTARIM KABLOSU YETİŞKİN (FİBER OBTİK IŞIK KABLOSU)
	5
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  1898 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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Holmium-YAG Lazer sistemi 272-365-550 mikron Cok Kullanimhik

onden ateslemeli lazer fiberi teknik sartnamesi

1. Fiberler Silica malzemesinden yapilmig, silicon ile desteklenmis ve PTFE ile kaplanmis olmali ve asla
cilal olmamalidir.

2. Fiberler F-SMA tipinde olmalidir

3. Fiberin gekirdek boyutlari ve dig caplari asagidaki gibi olmali ve kurum ihtiyacina gére istedigi fiberi
alim sonrasinda secebilmelidir.

272 mikron fiber igin 272/ 420,

365 mikron fiber icin 365/730,

550 mikron fiber i¢in 550/750, mikron olmalidir.

4. Fiberler yiiksek giicteki lazer enerjisini tagimak icin tiretilmis olmali ve en az 30 W ve Uzeri glic
tastyabilmeli, temasli, yari temasli ve temassz calisabilme &zelligine sahip olmalidir.

5. Seffaf pakette sunulmali ve tekrar steril edilebilmeli, tekrar kullanilabilir reusable 6zellikte olmali
ve TITUB’da cok kullanimlik olarak kayit edilmis olmalidr.

6. Uriin ambalajinda, kataloglarinda, web sitesi ve benzeri tanitim dokiimanlarinda 5 veya 10 kez
kullanima yada sterilizasyona uygun oldugu belirtilmis ve garantilenmis tekrar kullanilabilir fiberler
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7. Steril edilip tekrar kullanildigi zaman bulasici hastaliklarin tasinmasina veya ¢apraz enfeksiyona ve
hastanin zarar gérmesine sebep olmamalidir.

8. Fiberlerin u¢ kismi kesik kiit yapida kullanima hazir olmalidir. Yuvarlatiimis veya balon uglu yapida
olmamalidir. Fiberler tekrar kullanilabilmek icin u¢ kismi kesilerek tekrar tekrar kullanilabilmelidir.

9. Fiberin konnektér kismindan sonra en az 30 cm uzunlugunda guclendirilmis bir 6zel kaplama
malzemesi bulunmalidir. Bu kaplama malzemesi yapi ve renk olarak fiberin renginden farkli olmall,
fiberin konnektér kisminda, fiberin 6zellikleri ve iiretici bilgisi mutlaka yer almalidir.

10. Fiber lzerinde fiberin sterilizasyona dayanikli kimlik karti yer almalidir. Ve bu kimlik karti
fiberden ayrilmamalidir. Fiberin sterilizasyona girme sayisi sinirlamasi bulunmamalidir.

11. Hastanemizde kullanimda olan SPHINX - SPHINX JR Holmium-YAG lazer ile ayni marka ve ayni
ureticinin driint olmali veya farkli marka ve model cihazlara ait problari teklif edecek firmalar Lisa
Laser marka cihazin (ireticisi tarafindan verilmis olan uygunluk belgesini, ayrica akredite test
laboratuvarlarindan alinmis uygunluk test belgesini ibraz etmelidir.

12. Teklif edilen fiberlerde enerji sinirlamasi ya da sifre sistemi bulunmamali, cihaza baglandiginda
direkt olarak kullanima hazir olmalidir.

13. Teklif edilecek fiber cihaza dogrudan baglanabilmelidir. Baglanti igin bir adaptér, ara parcaya
da donustiriicli gerektirmemelidir.

14. Fiber konnektériiniin cihaza baglanan hassas kismini kapatarak koruma saglayan fiber kapagi
olmali ve bu kapak fibere vidalama yontemiyle sabitlenmelidir. Yivli sabitlenen kapak yerine
kullanilan ve yivlere sahip olmayan fiber konnektériin tzerine gegerek kapama sagladig halde
kolayca gikabilen kapakli diriinler kabul edilmeyecektir.

15. Fiber teklif eden firmalar hastanemiz binyesinde kullanilan cihazin iiretici firmasindan alinmig
olan Teknik servis egitim sertifikasini teklif dosyasinda sunmalidir.

16. Teklif edilen Grinin kullanimindan kaynaklanan kismi kullanimi engelleyen ya da genel
kullanimi engelleyen cihaz arizalarinda, teklif veren firma, cihazi yetkili servisinde tamir ettirecegine
ve bu tamir siiresince de hastanemize emanet cihaz birakacagina dair yazili belge vermelidir.

17.  Teklif edilen fiber hastanemizde daha 6nceden kullanilmis ve uygunluk almis bir triin olmalidir
ya da daha énceden hastanede kullanilmamis bir iriin teklif eden firma her ebat icin bir adet
numune Grind teklifiyle birlikte kuruma teslim etmeli ve kullanacak klinikten teklif ettigi trline
istinaden uygunluk almalidir. Daha onceden klinikte kullanilmamis fiber teklif edecek olan firmalarin
numune vermemeleri halinde teklifleri degerlendirme disi birakilacaktir.
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FIBER OPTIK ISIK KABLOSU &
1) Capi 3,5 mm olmalidir.
2) Uzunlugu 230 cm olmalidir.
3) “Snap-On” Otomatik Giivenli Kilit Mekanizmasina sahip olmalidir, kesinlikle vidali
olmamalidir.
4) Renk kodu turuncu olmalidir.
5) Renk kodunu simgeleyen turuncu gri halkasi degistirilebilir 6zellikte olmalidir.
6) Kullanim alanina gére, 8 farkli farkli renk kodu halkasi kullanilabilmelidir.
7) Otoklavlanabilmelidir.

Y





2

