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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 30/03/2020 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ   KLİNİKLERDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	TANSİYON ALETLERİ, TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN MANUEL PUARLI YETİŞKİN

	500
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2075  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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TANSIYON ALETI SEYYAR(MEKANIK)ERISKIN TEKNIK SARTNAMESI O

1-KONU: T.C.saglhk Bakanhgi Kayseri Sehir Egitim ve Arastirma Hastanesine Alimi
Yapilacak Olan Tansiyon Aleti Teknik Sartnamesidir.

2- TEKNIK OZELLIKLER

1. Manometre 5 cm (* 2 cm) ¢apinda, skalali olmali, skala lizerindeki rakam ve ara cizgiler
belirgin ve okunakl olmali, ¢izgi ve rakamlar kolay silinmemelidir.

2. Manometresi skala cevresini ve hazne altini, travmalara ve darbelere karsi koruyacak destek
sistemine sahip olmali, yere diistiigiinde kirlmayacak materyalden yapiimis olmali, kolay
kirilmamal.

3. Manseti yikanabilir, silinebilir, dayanikli politiretan kaplamali materyalden yapilmis olmall,
alkol bazli dezanfektanlarla dezenfekte edildiginde zarar gsrmemeli.

4. Gerektiginde mansetin altindaki i lastigi cikarilip temizlenebilir 6zellikte olmaldir.

5. Manset yapiskan (cirth) olmahdir.

6. Cirth kisim iyi yapisabilir 6zellikte olmal ve kolay deforme olmamali, hava ile sisirildiginde
kendiliginden acilmamali.

7. Eriskin tansiyon aletinde manset lizerindeki cirth kismin boyu 30 cm (*2cm) genisligi 10 cm
(¥2cm) uzunlukta olmalidir.

8. Eriskin tansiyon aletinde manset uzunlugu (sisman hastalar da g6zoniinde bulundurularak)
55 cm (£3cm), manset genisligi 13,5 cm (x 2 cm) olmahdir.

9. Erigkin tansiyon aletinde manset altindaki lastik mansonun boyu 25 cm (¥5cm), eni 13 cm (
2 cm) uzunlukta olmahdir.

10. Lastik manson kolay patlamayan, basinca dayanikli maddeden yapilmis olmalidir.

11. Kalibrasyon ayari yapilmalidir.

12. Uzanabilir hortumlar katlanmaya dayanikli olmali, 1si degisikliginden etkilenmemeli, hava
sizdirmamaldir.

13. Puar ve . manometre ile manson arasindaki baglanti hortumu uzunlugu 85 cm (¥5 cm)
olmalidir.

14. Puar elde kolay sikilabilir nitelikte olmalidir.

15. Puar sikilarak hava verilirken manson kolayca sismeli ve gevsememeli, puarin dip kisminda

filtresi olmall.

16. Puar kontrol vidasi kolay agcilabilir ve kapanabilir olmali, istemsiz acilmamali ve hava
kacirmamal.

17. Mansondaki hava indirilirken puar kontrol vidasi sonuna kadar dondiiriildiiginde yerinden
ayrilmamal.

18. Manometre kadrani 0’a ayarlanabilir olmalidir.

19. Manometre ibresi kolay yuikselebilir olmalidir.

20. Firma tarafindan ayni marka 1'er adet steteskop verilmelidir.
21. Tansiyon aleti 6zel canta veya kutu i¢inde verilmeli.

3. MONTAJ

3.1. Montaj 6ngoriilmemistir.

4. MUAYENE VE KABUL

1. Cihazin kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapilacaktir. Kontrol
ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim 6zelliklerin uygunlugu kontrol
edilecektir. Ayrica varsa yedek parca, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve say1iml
yapilacaktir.

2. Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cihazin teknik 6zellikleri ve performansina iliskin
testlerin yapilmasi istenildiginde gerekli personel ve diizenek firmalar tarafindan iicretsiz
olarak saglanacaktir Muayene ve kabulde olusabilecek kaza ve hasarlardan satici firma
sorumlu olacaktir.

3. Fonksiyon testlerinde tiim fonksiyonlari ile calisir durumda olmayan cihaz, kesinlikle teslim
alinmayacaktir,
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[image: image2.jpg]4. Teslim edilen cihaz orijinal ambalajinda(koruma kilifi vb) olmahdir. Onceden kullanilmis
demo vb. bir cihaz olmasi halinde cihaz kesinlikle teslim almmayacaktir. Cihaz teslim edildigi
andan itibaren aparatlariyla birlikte ilgili personeller esliginde acilmalidir.

5. GARANTI

1. Cihazin tamamu (sarf malzemeler haric) en az 2 (iki) y1l tam garantili olacak ve bu garanti
yiiklenici firma ve yetkili iiretici ve ithalatc: firma tarafindan verilecektir. Garanti siiresince,
sistemin kataloglarinda belirtilen siirelerde ve ariza durumlarinda her tirli servis, bakim,
onarim, kalibrasyon, yedek parga, iscilik, yazilim gincelleme ve wulasim( sistemin
kataloglarinda stre belirtilmemesi halinde 6 (alti)ayda bir defa cihazin gerekli
kalibrasyonunu ve bakimini yapacaktir) icin higbir iicret talep edilmeyecektir Kullanilacak
olan yedek parcalar garanti kapsaminda olacaktir. Garanti icinde cihazin arizali oldugu siireler
garanti siiresine eklenecektir.

2. Teknik servise ariza bildiriminde bulunuldugunda mesai saatleri dahilinde en gec 2 is ginii
icerisinde miidahale edilecek, yedek par¢a gerekmeyen durumlarda miidahaleden en gec 4 is
guni sonra cihaz ¢alisir durumda teslim edilecektir. Yedek parca gerektiginde miidahaleden
sonra en ge¢ 15 ig giinii icerisinde cihaz calisir teslim edilecektir. ithal izni gerektiren yedek
parca degisimi durumunda belgelenmesi kaydiyla gecen siire bu siireye eklenecektir. Bu siire
20 is glnilini gecmeyecektir, gectigi takdirde Kurum'un yasalardan dogan haklar1 sakl
kalacaktir. Arizal gecen siire garantiden sayilmayacaktir.

3. Malin arizasinin 20 (Yirmi) is giinii icerisinde giderilememesi halinde yiiklenici tamir
sonuna kadar benzer o&zelliklere sahip baska bir mali idareye tahsis etmekle yiikiimlii
olacaktir.

4. Malin Idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullanim hatalar1 disinda yukarida belirlenen
garanti siiresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil icerisinde; ayni arizanin 3 (i¢) fazla
tekrarlanmasi veya farkli arizalarin 4 (dért) fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti
stiresi icerisinde farkli arizalarin toplaminin 6 (alt1) fazla olmasi ve bu arizalarim maldan
yararlanamama sonucunu ortaya cikarmasi durumunda, yiiklenici mali degistirmekle
ylktmlidir. Ancak, malin birden fazla iiniteden olusmas: halinde yiklenici, sadece arizanin
meydana geldigi iinite veya tiniteleri degistirmekle yiikiimliidiir.

5. Firma telefon destegi verebilecek bir teknik personelin telefon numarasini kabul
islemlerinde Tibbi Cihaz Teknik Servis Hizmetlerine ve cihazi kullanacak birimin
sorumlusuna bildirmelidir.

6. Ariza durumunda firma, sistemi kargo ile istemesi durumunda kargo sevkiyati sirasinda
dogabilecek zarardan sorumludur.

7. Firmaya her tiirli ariza bildirimi firmanin e-mail,telefon ya da faksina yapilabilecektir.
8.Istekliler teklif etmis olduklar1 cihazlara veya sistemlere ait aksesuarlarin, sarf
malzemelerin, yedek parcalarin, yillik bakim kitlerinin, miatl parcalarin ve kalibrasyon veya
validasyon fiyatlarini istedikleri para birimi iizerinden hazirlayarak teklif dosyalarinda idareye
sunmak zorundadir. Bu listede cihazlarin garanti siiresince ve garanti sonrasi 10 (on) yillik
siirede cihazin tahsis edildigi idareler tarafindan talep edilmesi durumunda belirtilen yedek
parca fiyatlarinin gecilmeyecegi aciklanacak/ beyan edilecektir.

9. Tek tek veya paket halinde yedek parca fiyat toplami cihazin birim fiyatinin % 200 {inii
gecemez. Istekliler yedek parca fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden bagka bir
para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki Merkez Bankasi déviz alis
kuru tizerinden Tiirk Lirasina cevrilerek %200 liikk oran kontrolii yapilacaktir. % 200 liik
tutarin altinda kalmak kaydiyla yedek parca listesinde belirtilmeyen ve daha sonra cihazin
calismasi i¢in ihtiya¢ duyulan tiim yedek parcalar firmalar tarafindan iicretsiz / bedelsiz olarak
karsilanmak zorundadir.

10. Uzerinde ihale kalan istekli bu yedek parga fiyat listesinin bir suretini cihazlarin teslim
edildigi tiim idarelere sunmak ve garanti siiresi sonrasi 5 yillik siire icerisinde hastanelerin
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[image: image3.jpg]yedek parca talep etmesi durumunda bu listede belirtilen parasal tutarlar tist sinir olmak
kaydiyla hastanelerin talepleri karsilanacaktir, Yiiklenici firma tarafindan Istisna veya kapsam
dig1 ad1 altinda ilave ticret talep edilerek satis teklif edilemeyecektir.

11. Cihazla birlikte alinan yazilimlar siirekli kontrol edilerek glincel halleri (upgrade)
yiklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevecut yazilimlar son siirtim olmali, garanti siiresi ve
idarelerce garanti sonrasi sézlesme yapilmasi durumunda bu siire boyunca da, cihaz ile
birlikte verilen yazilimlarin son siiriimleri iicretsiz olarak yiklenecektir.

6. TEKNIK SARTNAME GENEL HUKUMLERI

ISTENEN DOKUMANLAR:
1. Ihaleyi alan ytiklenici, cihaz ile birlikte cihazin original kullanim, bakim, onarim ve teknik
servisi icin gerekli dokiimanlari, iki adet Tirkce kullanmim kilavuzunu ve cihazin servis
manuelini cihazin muayene ve kabulii sirasinda verecektir. Bu hiikiimler yerine getirilmedigi
takdirde cihazlarin muayene ve kabulii yapilmayarak teslim alinmayacaktir.
2. Cihazlar kalibrasyonlar1 yapilarak, kalibrasyon etiketleri ve raporlar;, TKHK Metroloji
Faaliyetleri Kilavuzuna uygun formatta olacak sekilde teslim edilecektir.
3. “Tibbi Cihaz Yo6netmeligi"nin 3. maddesinin (o) bendine istinaden Hastaliin tanisi,
onlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da Yaralanma veya sakathifin tanisi,
izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya magduriyetin giderilmesi ya da Anatomik veya fizyolojik
bir islevin arastirilmasi, degistirilmesi veya yerine bagka bir sey konulmasi amaciyla kullanima
uygun olmalidir.
4. Irsaliye ve faturalarda sartnamelerde(teknik sartname, idari sartname vs.) belirtilen MKYS
Malzeme Tanimlari ve seri / lot numaras: bilgisinin acikea belirtilmesi gerekmektedir.
5. Irsaliye ve faturalarda TITUB/ UTS kodu yazilmak zorundadur.

7.BAKIM ONARIM

1. Saticifirma biinyesinde bulundurdugu ve/veya anlasmali oldugu yetkili firmanin egitimli
ve ehil teknik elemanlar1 vasitasiyla tamir, koruyucu bakim ve kalibasyon hizmetlerini
zamaninda, dogru ve usuliine uygun verebilecegini aciklayacak ve belgeleyecektir.

2, Cihaz kurumun depo girisi sonrasi garanti siiresi icinde olsun veya olmasin, montaj,
montaj sonrasi testler, kalibrasyon ve bakim/onarim sirasinda, firmanin hicbir eleman,
yanlarinda o cihazdan sorumlu ilgili birim sorumlusu ve hastanenin tibbi cihaz teknik servis
hizmetleri birim miihendisi/ teknikeri olmadan cihaza miidahalede bulunmayacaktir.

8. EGITIM
1. Thaleyi alan yiiklenici, cihazin kullanimi, bakimi ve olasi arizalarin giderilmesi ile
kalibrasyonuna iliskin kendi egitilmis personeli tarafindan montaj sonrasi idarenin

belirleyecegi en az 2 personele en az 3 giin iicretsiz egitim verecektir. Ayrica ihaleyi alan firma,
egitimi alan personellere egitim sertifikasi/katilim belgesi verecektir.

2. Ayrica cihazlarin montajlarinin yapilacagi yerlerdeki personele(kullanici), cihazin kullanim
ve glinliik bakimi iizerine tarafimizdan yeterli gériilecek siire boyunca(en fazla 3 is glini)
lcretsiz egitim verecektir. Garanti siiresi icerisinde ikinci bir egitim iicretsiz olarak talep
edilebilecektir. Egitimin verilmesi teklif veren istekli tarafindan taahhiit verilecektir.

9. DEMOSTRASYON
1. DEMOSTRASYON 6n goriilmemistir.

NOT: Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda tip idari sartname ve
sozlesme hiitkiimleri gecerlidir.
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