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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 01/04/2020 günü saat 11:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  AMELİYATHENE  ANESTEZİ KLİNİKLERİNDE  KULLANILMAK ÜZERE ;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	KAPALI ASPİRASYON KATETERİ NO:14
	1.500
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2064 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)

VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için)
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KAPALI SISTEM ASPIRASYON SETi NO:14 VE NO:16

Kapali aspirasyon sistemi, ventilatére bagli hastanin ventilasyonunu kesmeden aspirasyon
yapabilmeyi saglayabilir 6zellikte olmahdir.

Kapali aspirasyon sistemi hasta devresinde en az 48 (kirk sekiz) saat kullanilabilecek yapida
olmalidir.

Aspirasyon kateterin ucu dokulara zarar vermeyecek sekilde atravmatik ve kendinden
yumusak olarak dizayn edilmis olmalidir.

Aspirasyon kateterinin ucunda bir genis delik ve yan tarafinda da kiiciik delikler bulunmalidir.
Bdylece uniform bir akis saglanarak direnc azaltilmalidir. Yanal delikler ayni zamanda trakeal
mukozanin zarar gérmesini engellemelidir.

Aspirasyon kontrol diigmesi kateterin boyunu belirtecek sekilde 1ISO normlarinda
renklendirilmis olmalidir.

Aspirasyon kateteri paketi icerisinde, standart endotrakeal tiiplere takilmaya uygun olan F
gore 2- 5,5 mm caplarinda Y konnektor olmalidir.

Aspirasyonun kontrol edilebilmesi icin aspirasyon kontrol diigmesi bulunmalidir.

Emniyet agisindan aspirasyon kontrol diigmesinin kilit mekanizmasi olmalidir.

Kateterin yikanabilmesi icin distal yikama portu bulunmalidir ve port kapakli olmalidir.
Kateterin ylkanmasi sirasinda aspirasyon hatti kapatilmali ve hastadan izole edilmis olmalidir.
Kapali aspirasyon sistemi takili iken numune alinabilmelidir.

Bronkoskopi veya numune uygulamasindan sonra kateter atilmadan tekrar
kullanilabilmelidir.

Hasta glivenliginin saglanabilmesi icin kateterin hasta baglanti ucunda dénen gtivenlik valfi
bulunmalidir. Glivenlik valfi kapali pozisyona getirildiginde kateterin yikama islemi
yapilabilmeli ve kateter havayolundan izole edilmis olmalidir.14Kapali aspirasyon sisteminin
kullanilmayacagi durumlarda vakum girisini kapatacak kapagi bulunmali ve bu kapak
kullanilmadigi zamanlarda kaybolmamasi icin porta sabitlenmis olmalidir.

Kateterin endotrakeal tiiple baglantisinin saglamak icin kilit mekanizmasi saga sola cevrilip
acik veya kapali duruma getirilebilmelidir.

Kapali aspirasyon sisteminin gémlek yapisi kullanim esnasinda kesinlikle deforme ve yirtilma
olmayacak yapida olmaldir.

Kapali aspirasyon kateteri siyirma mekanizmasi, aspirasyon isleminden sonra kateterin
tzerindeki sekresyon kalintilari nedeni ile gémlegin katetere yapismasini dnleyecek 6zellikte
olmalidir.

Kapali aspirasyon sisteminin tiim parcalari tek pakette kapali steril ambalajln a olmalldlt k/m





[image: image2.jpg]18. Kapali aspirasyon sisteminin paketinin icersinde uluslararasi standartta 7(yedi) gtinliik

renklendirme etiketleri mevcut olmahdir.

19. Kapali aspirasyon sisteminin hicbir parcasi lateks icermemelidir.
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