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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 31/03/2021 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ   AMELİYATHANE ÜNİTESİNDE   KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI AÇIK CERRAHİ  5MM DAMAR MÜHÜRLEME PROBU
	30
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2802  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
[image: image1.jpg]DAMAR KAPAMA - KESME PROBU 5MM 20CM (AGIK AMELIYAT)
(5 MM KUNT UCLU BILATERAL CENESI ACILAN ACIK DAMAR MUHURLEME VE KESME PROBU)

1.Prob disposable olmali ve cihaz baglantisi i¢in gereken kablo probun lizerinde bulunmalidir. Ekstra
herhangi bir kablo ve konnektére ihtiyag duymamalidir

2.Prob ve proba bagl kablosu steril orjinal pakette bulunmaldir. Cihaz probu tanimak igin ek bir
konnektdre ihtiyag duymamali ve ek bir kablo maliyeti olmamalidir.

3.Prob, cenelerinin ucu atravmatik olmali dokularin kér diseksiyonunu, yakalanmasini, vaskiler
yapilarin miihiirlenmesini ve kesme islemlerini yapabilmelidir. istendiginde kapama, kapama ve
kesme sadece kesme islemini birbirinden bagimsiz yapabilmelidir.

4.Probun tutacindaki elcik ile ¢ene acilarak ligasyonu yapilacak dokunun geneye yerlestirilmesi
saglandiktan sonra elcik kilitlenip damar muhirlemesi yapilmali ve takiben tutagtaki digmeyle
probtaki bigak aktive edilerek kesme islemi yapiimalidir.

5.5adece miihiirleme isleminde ve miihiirleme sonrasi kesme isleminde genenin proksimali ile distali
arasindaki dokuya uygulanan basing her noktada esit olmalidir. Tutarli basincin saglanmasi ve givenli
mihiirleme islemini yapabilmek igin kilit mekanizmasi olmalidir. Olmayan problar dikkate
alinmayacaktir.

6.Givenli damar miihiirleme isleminin yapilabilmesi icin aletinin genelerinin dokuya uyguladig
basincin tutarli 6lgiide ve damar miihiirleme islemi bitinceye kadar devam etmesi, dokunun elastin ve
kolajen yapisinin denetre olmasi igin sarttir. Kilitleme mekanizmasi ile bu tutarli ve sirekli basincin
cene tarafindan dokuya uygulamasi igin sarttir. Burada bahsi gecen uygulama bir ameliyat sirasindaki
bir tek aktivasyon degildir. Sirali olarak yapilan vaka stiresince tekrarlanan en az 60 aktivasyonda ayni
tutarl ve siirekli basincin dokuya uygulanmasidir. Boylelikle cerrahin hem kullanim rahathg hemde
kas yorulmasina bagli olarak uygun basincin uygulanamama riski elimine edilerek hasta saghgi ve
glivenigi igin olmahdir.

7.Prob, damar miihiirleme prensibi ile ¢alisan cihazin dokudan aldigi geri bildirim sayesinde, dokunun
direncini &lcmeli ve ne kadar enerji verecegini, ne kadar siirede verecegini otomatik olarak
hesaplayarak dokunun elastin ve kolejen yapisini denetre ederek kalici olarak muhurleyebilmeli ve
enerjiyi mihtrleme islemi bittikten sonra otomatik olarak kesmelidir.

8.Cihazin elden kumanda edilebilmesi icin Ustiinde bir aktivasyon diigmesi bulunmalidir. Cihaz
istenildiginde elden, istenildiginde ayaktan kumanda edilebilmelidir.

9.Prob miihiirleme ve kesme islemini 7 mm dahil vaskiiler dokular tizerinde yapabilmelidir.

10.Cerrahi miidahaleler esnasinda probun tutag kismininin islak eldivenler iginde kaymasini
engelleyebilmek igin tutag 6zellikli bir malzeme ile kaplanmis olmalidir.

11.Miihiirleme aletinin giivenli damar mihurleme ve kesme islemini ve manupulasyonunun
dikkatlice yapilabilmesi icin uygulanacak olan ameliyatlardaki anatomik yapi ve cerrahi islemlerdeki
ihtiyaclar goz oniiniine alinarak Probun elcik kismi arkaya gekilerek kitlendikten sonra glvenlik
acisindan rotasyon mekanizmasida kitlenmelidir. Mihurleme yapilacak doku ve damarin sabitlenmesi
hasta giivenligi agisindan énemli oldugu igin sabitlenmeyen problar dikkate alinmayacaktir.
12.Miihiirleme ve Kesme isleminin giivenli yapilabilmesi ve muhiirleme hattinin distalden sistolik
basing sebebiyle zorlanmamasi ve kagak verme ihtimalinin minimize edilmesi i¢in en fazla 2 mm
emniyet payl muhakkak olmalidir.

13.Saft ve genelerin dis kismi tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmis olmalidir. Cenesi izolasyon ile
kaplanmamis problar ‘ komsu dokuya ve termal hasar riski  nedeniyle dikkate alinmayacaktir.
14.Gerektiginde tretim hatali Griinlerin hasta saghgi nedeniyle geri toplanabilmesi ve Urin takibi
yapilabilmesi icin yurt disinda imal edilen problar igin imalatginin Tirkiye’'de ki kuruluguna verilen
apostil kaseli satig yetki belgesi teklifle birlikte vermelidir.

15.Cerrahi miidahaleler esnasinda probun tuta¢ kismininin islak eldivenler iginde kaymasini
engelleyebilmek igin tutag 6zellikli bir malzeme ile kaplanmis olmahdir.

16.Problarin, monopolar ve bipolar koter ozeII|g| intiva eden, ayni anda iki adet damar kapama kesme
probunu @ulanllabllecegl giris bulunan\O‘e saniyede 3333 kez doku empedansi 6lglimi yaparak

gerip verme ozelligi sahip cnhaz ite beraber kullanima uygun olmalidir. vl
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[image: image2.jpg]17.Mihirleme probu, jeneratériin kontroll ile giivenli ve kalici olacak sekilde damar mihirleme
islemini yapmalidir. islem sirasinda probun kullanildigi anatomik bolge ve g¢evresindeki dokularin
(hayati yapilar olabilir, Sinir gibi) termal isi yayilimindan minimal etkilenmesi i¢in dokunun tipine gore
uygun akim degerinde ve uygun stirede enerji aktarmalidir. Yiiksek teknolojili elektro-cerrahi sistem
kullanilma amaci uygun olarak hassas élgtimleri dokudaki direng degisikliklerine gore es zamanli
olarak yapabilmeli ve kullaniciyi yonlendirerek sonucunda olabilecek insan hatalarinin minimize
etmelidir. Hasta giivenligi icin bu kritik karar kullanicinin 5 duyu organina gerek kalmadan cihaz
tarafindan karar vermelidir. Doku direncinin akimi iletmedigi asamaya ulasildiginda hasta ve cerrah
kullanicr glivenligi igin otomatik olarak akimi kendisi kesmelidir.

18.Prob damar miihiirleme prensibi ile calisan cihazin dokudan aldigi geri bildirim sayesinde
miihirleme isleminin gerceklesmedigi durumlarda kullaniciya sesli ve LCD ekranda Tiirkce yazil
olarak uyari vermelidir. Ameliyathanenin ameliyat sirasindaki yerlesimi agisindan kullanici cerrah her
zaman cihaz ile gz temasi kuramayacagi 6n gorilerek olasi uyari komutlarinin tiim ameliyathane
personeli tarafindan anlagilabilmesi igin gereken bir ézelliktir.

19.Prob, damar miihiirleme prensibi ile ¢alisan cihazin dokudan aldigi geri bildirim sayesinde,
dokunun direncini 6lgmeli ve bu islemi yapabildigini belgeleyebilmelidir.

20.Prob 5 mm.lik trokarla minimal invazif ameliyatlarda kullanilabilmelidir.

21.Laparoskopik ameliyatlarda kullanilanacak olan ameliyatin tiirii ve methoduna gére anatomik yapi
ve cerrahi islemlerdeki ihtiyaglar g6z éniiniine alinarak, Miihiirleme aletinin givenli kullanimi ve ilgili
anatomik yapiya erisebilir olmasi igin Probun genesinin aktif kismi 19,5mm (+/- 1) mm ve safti ise en
az 20 cm uzunlugunda olmalidir.

22.Miihiirleme aletinin giivenli kullanimi ve manipulasyonunun dikkatlice yapilabilmesi igin
uygulanacak olan ameliyatlardaki anatomik yapi ve cerrahi islemlerdeki ihtiyaglar goz 6nuniine
alinarak. Cene agikligi ile giivenli miktarda doku kavrayabilme, kesme uzunlugu ile de givenli
mobilizasyon yapmak (zere. Gene agikligi en fazla 14,5 mm, Bigagin kesi uzunlugu 17,8 (+/- 1) mm
olmalidir.

23.Cihaz lzerindeki bir kumanda ile en fazla 180 derece rotasyon yapabilmelidir. Elcik kilitlendikten
sonra rotasyon mekanizmasida kilitlenmelidir. Rotasyon ve elcik mekanizamasi kilitlenmeyen problar
dikkate alinmayacaktir.

24.Miihiirleme hattinin proksimal ve distal genisligi uygulanacak olan ameliyatlardaki anatomik yapi
ve cerrahi islemlerdeki ihtiyaglar g6z dniiniine alinarak hizl ve kontrollii damar miihiirleme ve kesme
yapmak iizere Probun gene genisligi proksimalden distala dogru ayni kalinlikta en fazla 3,8 mm
olmahdir.

25.Probun cenesi bilateral (iki tarafli) agilma &zelligine sahip olacaktir. istenildiginde daha fazla
dokuyu grasp edebilmelidir.

26.Uglar tiiketilene kadar 1 adet monopolar ve bipolar koter 6zelligi bulunan damar muhirleme
cihazi veya verilen Griinle uyumlu damar kgﬁme kapama cihazi hastaneye bedelsiz birakilacaktir.
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