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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak.      02/04/2021 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252 -59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ  AMELİYATHANE SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	KAVİSLİ KESİCİ KAPATICI STAPLER 40MM KALIN DOKU
	14
	Adet
	
	

	2
	KAVİSLİ KESİCİ KAPATICI STAPLER KARTUŞU 40MM KALIN DOKU
	12
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID – 2806    (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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SMT Temel
islevi:

. Ameliyatlarda organin rezeksiyonu ve anastomozunu saglamak ve

zimbay1 ateslemek amaci i¢in tasarlanmis olmalidir.

SM Malzeme
Tanimlama
Bilgileri:

Ayni anda kavis seklinde 4 sira zimba atabilmeli ve bunlarin ortasini
kesme islemi yapmalidir.

Staplerin basi anatomik yapiya uygun olmasi icin kavisli olmalidir.
Staplerin kafasi daha etkin ulasim saglamasi icin en az 30 mm kavisli

yapist ile olusturdugu kesi hatti en az 40mm olmalidir.

Teknik
Ozellikleri:

Kullanilan  zimbalarin  materyali titanyum veya titanyum alasimli
olmalidir.

Kavisli Stapler iizerinde hazir yiiklii bir kartus olmal, ayni hasta
tizerinde ateslenmek iizere 5 kez kartus degisebilmeli, toplam 6 atesleme

yapabilmelidir veya stapler 24 kez ateslenebilir 6zellikte olmalidir

. Zimbalar en fazla 2.0mm kapanmali, zimba eni 3.0mm, bacak uzunlugu

en fazla 4.7mm olmalidir. Zimba teli cap1 en fazla 0.24 mm olup kartus
iginde en az 46 adet zimba olmalidir. Zimba en dis hat uzunlugu en az
48mm, en i¢ hat uzunlugu en az 40mm olmalidur. Kapanma esnasinda
dokunun disar1 kaymasini engellemek icin ¢enelerin ucunda hem elle
hem de otomatik olarak aktive edilen doku tutucu cubuk bulunmalidir.
Tutag tizerinde birinci dokuyu cenelere tespit eden, ikincisi ateslemeye
yarayan iki kol bulunmalidir veya tek kol ile hem tespit hem atesleme
yapilabilmelidir.

Staplerde dokuyu genelere tespit eden kol kapatilmadikca ateslemeyi
engelleyen giivenlik mekanizmasi bulunmalidir.

Stapler ¢eneleri diizgiin zimba formasyonu i¢in birbirine tam paralel veya
ylikleme iinitesi anville kartusu birbirine hizalayarak kapanmalidir.
Atesleme isleminin tamamlandigini gdsteren cerrahin duyabilecegi
yiikseklikte bir ses verme ozelligi veya stapler iizerinde ateslemenin

tamamlandigint gésteren bir mekanizma olmalidir.

Teknik
Ozellikleri:

. Ateslenmis kartusla yada kartussuz atesleme ve kesmeyi engelleyecek

giivenlik mekanizmasi bulunmalidir. Doku travmasi olmamas: i¢in

stapler bos kartusla veya kartussuz ceneleri kapanmamali, cihaz kesme
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.SMT Temel . Ameliyatlarda organin rezeksiyonu ve anastomozunu saglamak
Islevi:
’ amaci i¢in tasarlanmis olmalidir.
SM Malzeme 2. Aym anda kavis seklinde 4 sira zimba atabilmeli ve bunlarin
Tanimlama ; :
Bilgileri: ortasini kesme islemi yapmalidir.
3. Kullanilan zimbalarin materyali titanyum veya titanyum alasimli
olmalidir.
Teknik 4. Zimbalar en fazla 2.0 mm yiikseklige sikismalidir.
Ozellikleri: ]
5. Zimbalarin eni en az 3.0mm, bacak uzunlugu en fazla 4.7 mm
olmalidir.
6. Zimba teli cap1 en fazla 0.24 mm olmalidir.
7. Kartus icinde en az 46 adet zimba bulunmalidir.
8. Zimba en dis hatti uzunlugu en az 48mm, en i¢ hatt1 uzunlugu en az
40mm olmalidir.
9. Kesi hatti en az 40mm olmalidir.
10. Ayni stapler tizerine hem normal hem de kalin doku kartuslari
takilabilmelidir.
Genel 11. Steril olmalidur.
Hiikiimler: 5 " il
12. Ambalajinda son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi olmalidir.
13. Tek kullanimlik olmalidir.
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islemini gergeklestirmemelidir.

Genel 9. Steril ve Sterilizeyi bozmadan agilabilecek sekilde tek tek paketlenmis ve
Hiikiimler: A
son kullanma tarihi olmalidir.
10. Tek kullanimhik olmaldir.
I'1. Cihazin veya ambalaji iizerinde bilgiler yapistirma olmayi1p orijinal baski

olmalidir.
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