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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 






                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 09/04/2021 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59252-59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ AMELİYATHANE SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	OTOMATİK ÇOKLU  KLİP ATICI TİTANYUM BÜYÜK BOY
	10
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2835  (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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OTOMATIK KADEMELIi ACIK CERRAHI KLiP ATICISI BUYUK BOY
TEKNIK OZELLIGi

Disposable olmalidir.

Otomatik kademeli acik cerrahi klip aticisinin uzunlugu 33 cm olmalidir.

Otomatik kademeli acik cerrahi klip aticisinin ince acili agzi ile gorus kolayhigi saglamali, ligasyon yerine ulasim icin ilay
mobilizasyona gerek birakmamalidir.

Otomatik kademeli acik cerrahi klip aticisindaki kliplerin dokuda kapandiktan sonra kaymamasi icin {izerindeki cikin
ve girintilerin birbirine kenetlenmesini saglayacak teknolojiye sahip olmalidir.

Otomatik kademeli agik cerrahi klip aticisinin icindeki son klip adetlerinin goriilebilmesi sarftin tizerinde en az 4 adet
pencere olmalidir.

Otomatik kademeli acik cerrahi klip aticisinin kullanim kolayligi agisindan ateslemeden sonra otomatik olarak
yuklemeyi gerceklestirmelidir.

Otomatik kademeli acik cerrahi klip aticisinin tutacg yapisi hem avug icinde hem de klemp tutus sekline uyumlu
olmalidir.

Otomatik kademeli agik cerrahi klip aticisinin istenildiginde kademeli kapanisa, istenildiginde serbest kullanima olanal
sunan teknolojiye sahip olmaldir.

Otomatik kademeli acik cerrahi klip aticisinin tutag tizerinde gripler olmali, vaka sayasinda avuc icerisinde kaymasini
engellemelidir.
Otomatik kademeli acik cerrahi klip aticisindaki klibin dokuda kapanmadan cene agiz acikligi 6.5 mm , kapandiktan

sonraki uzunlugu 11.0 mm olmalidir.

Otomatik kademeli agik cerrahi klip aticisinin icinde 15 adet titanyum buiyiik boy klip bulunmalidir.

Otomatik kademeli acik cerrahi klip aticisinin agzi, dokunun kaymasini 6nlemek icin klip kapanisi distal uctan baslayig
proksimale dogru olmalidir.

Otomatik kademeli acik cerrahi klip aticisi icerisindeki klipler bittiginde dokuda travma yaratmamasi icin, tutac
kilitlenerek agiz kismi calismamalidir ve kliplerin bittigini gosteren indikatore sahip olmalidir.

Otomatik kademli acik cerrahi klip aticindaki klipler MR,CT ve XR’a uyumlu olmalidir ve istenildiginde belgelenmelidir.
Steril paketli malzeme en az 1 yil miadli olmalidir.

Uretici firma teklif edilen malzemeye yazili olarak garanti vermelidir.
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