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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 10/12/2021 günü saat 11:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   
Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ KAN MERKEZİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	KAN IŞINLAMA İNDİKATÖRÜ
	1000
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3419 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 6-. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
[image: image1.jpg]KAN ISINLAMA ENDIKATORU TEKNIK SARTNAMESI

1. indikatorler bir plaka iizerine sekizer’ li halde yapistirilmis etiket seklinde olup radyasyona
duyarl 6zel bir film icermelidir. Kan isinlama endikatériine ait brosiir olmahdir.

2. Isinlanacak kan torbalarinin lizerine yapistirilmali ve isinlama prosesinin kontroliinii ve
Guvenilirligini gorsel olarak ispatlamalidir.

3. indikatér iizerinde isinlamadan énce “25 Gy indicator Not irradiated”” yazisi olmalidir. Kan
torbasi yeterli doz 1sin aldiginda, indikatoriin film bélimiinde yer alan “NOT” yazisi tam olarak
kararip renk degistirerek kaybolmalidir.

4. Yetersiz 1sin alan kan drdnlerinin ayirimi kullanici yorumuna gerek kalmadan net ve kolay bir
sekilde yapilabilmelidir.

5. Isinlama prosesi etiketin lGizerinden net bir sekilde okunabilmelidir.

6. indikator iizerlerinde belirtilen raf dmrii sonuna kadar, isinlanarak veya isinlanmadan saklama
asamasinda, isinlama disinda baska i1sik kaynaklarindan etkilenmemelidir.

7. indikatoriin yapiskan ozelligi yiiksek olmali torbanin iizerinden kolayca sokiilmemeli, kullanim
esnasinda nemden etkilenerek diismemelidir. Yapiskaninin kan torbasina direk temasinda kan
hiicrelerine zarar vermeyecegine dair FDA onayi olmalidir.

8. indikator lizerinde iirliniin markasi, operatdr, uygulama tarih béliimii, lot no, son kullanma tarihi
yazmalidir.

9. indikatorlerin ISBT 128 6zel barkodu bulunmalidir.

10. 200 adetlik kutu igerisinde indikatorlerin isidan etkilenip etkilenmedigini gosteren isi etiketi
olmalidir.

11. indikatorler sadece ortalama isinlama dozu olan 25Gy ile kontrol edilebilir olmahdir.

12. indikatorlerin raf omrii 3 yil olmalidir.

13. Yerli Grdinler TSE ve ISO 13485, ithal iiriinler FDA, ISO 9001 ve I1SO 13485 Kalite belgelerine sahip
olmalidir.

14. Ambalaj lizerinde iiretici firmanin adi, iletisim bilgileri, son kullanma tarihi, lot no, ISBT 128
ozel barkodu ve 200’liik kutu oldugu yaziimis olmahidir.

15. indikatorler tek kullanimlik olmali, kullaniciyi ikinci kez kullanmaya neden olacak karisikliga
sebep olmamalidir.

16. istenildiginde kan isinlama cihazinin doz dagilimini belirlemek icin akredite olmus kurumdan
(NIST) onayli doz haritalama islemi yapilmalidir. Doz dagilim brogiirii olmalidir.

17. Turkiye’de 5 Avrupa veya ABD ‘de 3 merkezde kullanildigina dair referans mektubu olmalidir.
18. ithalatgi firmalarin Apostil onayli yetki belgesi olmalidir.

19. Uriine ait her iretilmis lot igin analiz sertifikasi olmalidir.

Dr. Serdal KORKMAZ
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