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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 27/12/2022 günü saat 14:00’e kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

Prof. Dr. Emin SİLAY
   Başhekim 
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  - 59253- 6872
e-posta: kdhsatinal@hotmail.com - kdhsatinal@gmail.com
HASTANEMİZ ECZANESİNDE KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	ALÇI ALTI PAMUK  10 CM X 1,5 M
	5.000
	Adet
	
	

	2
	ALÇI ALTI PAMUK  15 CM X 1,5 M
	5.000
	Adet
	
	

	3
	ALÇI ALTI PAMUK  20 CM X 1,5 M
	3.000
	Adet
	
	

	4
	ANTİSEPTİKLİ (KLORHEKSİDİN) TÜL GRAS SARGI 10CM X 10CM
	300
	Adet
	
	

	5
	ASPİRASYON SONDASI NO:16
	15.000
	Adet
	
	

	6
	ŞEFFAF FLASTER  5(±1)CM X 5M
	200
	Adet
	
	

	7
	FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 18 F
	3.000
	Adet
	
	

	Kdv Hariç Genel Toplam
	

	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  3528 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
-VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 6-. Uhde kalan firmalar en geç 15 gün içerisinde ürünleri teslim etmek zorundadır. 
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Temel islevi: | 1. Siirtinmeye bagl olarak olusmasi muhtemel algi yaralanmasi riskini azaltarak
hastanin korunmasini saglamak amaci ile medikal pamuktan imal edilmis
olmahdar.

Malzeme 2. Uriiniin 5¢cm,10cm, 15¢m, 20 cm vb. en’lerde ve 1 mt, 1.5 mt, 2 mt, 2.5mt ve 3 mt

Tanimlama vb. uzunluklarda cesitlerinden herhangi birinden olmalidir.

Bilgileri:

Teknik 3. Medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmis olmalidir.

Ozellikleri: |4. Pamuklu ped gibi su emmemelidir.

5. Yumusak ve koruyucu tampon vazifesi gérmelidir.

6. Kolayca kopabilme 6zelligi olmalidir.

7. Hipoallerjik olmalidir.

8. Sentetik pamuk eksiz olmali kir, yag lekesi vb. kusurlar bulundurmamalidir.

9. Her bir al¢1 alti pamugu genisligine sarilmali ve bu rulo uygun bir malzeme ile
ambalajlanmalidir.

10. X 15111 gegirebilmeli rontgen gekilebilmelidir.

11. Rulo kagit ile sarilmig olmali ve/veya medikal posetle ambalajlanmig olmaldir.

Genel 12. Uriin UTS kayd: bulunmalidir.

Hiikiimler:
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SMT Temel 1. Uriin, yanik tedavileri, deri hastaliklari, deri greftleri, deri defektleri,
islevi: abrazyon yaralari, deri grefti-dondr alanlarinda kullanilmak {izere
tasarlanmis olmalidir.
SM Malzeme 7. Malzeme en az %90 beyaz yumusak parafin BP ile doyurulmus seyrek
Tamimlama dokunmus bir Leno bezinden veya kaprilik/Kaprik/Stearik trigliserid, Bis-
Bilgileri: digliseril-poliasiladipat-2. Macrogol2000 emdirilmis polyamid biikiilmiis
ipten meydana gelecektir.
3. Uriin, yarada antiseptik 6zelligi saglayacak madde i¢germelidir.
4. Uriin Leno Dokuma Gazli Beze parafin emdirilmis olmalidur.
5. Optimal su ve gaz gegirgenligini saglayan hydrofil yapida olmalidir.
Teknik 6. Uriin hypoallerjen, steril ve flexible olmalidir.
Ozellikleri: 7. Yara sekresyonunun emilmesine izin vermelidir.
8. Mikroplarin gegisini engellemeli, topikal ilag uygulamasina izin
vermelidir.
9. Agnyi azaltmali, dedistirme esnasinda doku hasari ve agr1 yapmamahdir.
10. Kendi kendine yaraya adapte olmalidir.
11. Gozenekli olup, yara gelisimi izlenebilmelidir.
12. Yeni epitele zarar vermemelidir.
Genel 13. Uriin steril paketlenmis olmalidur.
Hiikiimler: 14. Uriin paketi tizerinde son kullanma tarihi, UBB ve Lot bilgisi bulunmahdir.
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.SMT Temel 1. Agiz trakeas: ve bronsiyal borulardaki salgilarin giderilmesi igin dizayn
Islevi: o

edilmis olmalidir.
SM Malzeme 2. Seffaf, tahris etmeyen ve non-toksik tibbi PVC’den tiretilmis olmalidir.
Tanimlama
Bilgileri:
Teknik 3. Yiizeyi giris kolayligi saglamali, biikiilmeyi onleyen uygun sertlikte
Ozellikleri:

olmalidur.

4. Travma olusturmayan yuvarlatilmig, agik distal ug, doku emilmesini
onleyen capraz veya yan en az iki deligi olmaldir.

5. Numaralart kolayca ayirt edebilmek ig¢in renkler ile kodlanmig ve
standart aspirasyon ekipmanlarina kolayca baglanacak sekilde imal
edilmis bir konnektore tutturulmus olmali ve uzunlugu 50+10 cm.
olmalidir.Konnektor konik sekilde fiinnel disi girisli olmahdir.

6. Kataterendotrakeal tiip iginde ileri geri kolaylikla hareket edebilmelidir.

7. Uriin ebatlar1 4-22 F araliginda olmalidur.

8. Aspirasyon sonda ucu ¢am ucuna uygun olmalidir.

Genel 9. Steril ve Sterilizeyi bozmadan agilabilecek sekilde tek tek paketlenmis,
Hiikiimler: .
numarasi ve son kullanma tarihi olmalidir.
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SMT Temel 1. Katater, sarg1 bezi, yara ortiisii, vb malzemeleri sabitler iken Rontgen 1ginlarini
Islevi:
gecirebilmesi sayesinde yerinden sokiilmeden rontgen ¢ekilebilmesine imkan
verecek sekilde imal edilmis olmalidir.
SM Malzeme 2. Uriiniin 2.5 cm*5 mt—>Scm*Smt —10cm* 10mt vb. ebatlarda 6l¢li segenekleri
Tanimlama
Bilgileri: olmalidur.
Teknik 3. Hipoallerjik olmali cildi rahatsiz etmemelidir.
Ozellikleri: ) o o o
4. Gozenekli yapida olmali cildin hava almasina izin vermelidir.
5. Seffaf olmali bu sayede kullanildig alan gozlenebilmelidir.
6. x-ray gecirgenlik yapisinda olmalidir.
Genel 7. Uriin Uts kayith tekli ambalajda sunulmalidur.
Hiikiimler: ) ) ) o
8. Ambalaj iizerinde son kullanma ve iiretim tarihi olmahdir.
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SMT Temel 1. Mesane kateterizasyonu saglamak amagl tiretilmis olmahdir.

Islevi:

SM Malzeme 2. Sonda uzun siireli kullanimlarda sertlesmemesi ve tahris olmayi
Tanimlama L L

Bilgileri: engellemesi igin {iriin %100 silikondan ve/veya dogal lateksten ve/veya

slikolateksten yapilmis olmali ve dokuda travma olusturmamalidir.
3. Sondalar 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 F olarak degisik
boyutlarda olmalidir.

4. Pediatrik sondanin kilavuz teli olmalidir.

Teknik 5. Yuvarlatilmis kapali distal ucu ve travma olusturmayacak yumusaklikla

Ozellikleri: olmalidir.

6. Silikon sondalarda iiriiniin radyoopak dolgu ucu ve gdévdesinde
radyoopak ¢izgi bulunmalidir.

7 Balonun st smirt ile sonda alt deligi arasindaki mesafe kisa olmali,
biiyiik numarali sondalarda lem + 2 mm aralik olmali, balon
sisirildiginde mesane boynuna tam oturmalidir.

8. Balon kolay sisirilmeli, patlamamali, sonda gikarilirken balondaki su,
kolay ve tamamen bosaltilabilmelidir.

9. Balon sisirildiginde sonda balonun tam ortasinda kalmal, tek tarafa
dogru sismemelidir.

10. Balonu sisirme islemi sirasinda enjektorle sivi ileri dogru verilirken
kolayca sismeli, fazladan bir gii¢ gerektirmemelidir.

11. Balon sisirildikten sonra valf sonda da sabit kalmal, sondadan
ayrilmamali ya da valfi enjektore takilip geri ¢ikmamali, valf balonu
sisirme iglemini zorlastirmamahdir.

12. Sonda 2 yollu ve ucu 2 delikli olmalidir.

13. Balon kapasitesi sonda biiyiikligiine gore 1-50 cc olmali, balon tek
tarafli degil, liimen ¢evresinde simetrik sigmelidir.

14. Kilavuz tel uygun sertlikte olmahdir. Kirilip biikiilmemelidir.
Sonda takilip, c¢ikartilirken kilavuz  tel  kolay takilip

¢ikarilabilmeli, sonda ve mesaneye zarar vermemelidir.

15. idrar sondasimin  torbayla bagla \bpﬁﬁm lirometreye rahatJ
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16.

L7,

takilabilmelidir.

Sondanin hem dis hem i¢ paketi, steril teknigi bozmadan, kolay
acilabilir nitelikte olmahdir.

Sondanin ¢apr ve balonun hacim kapasite araligi sondanin “Y™

ucunda belirtilmis olmalidir.

Genel

Hiikiimler:

18.
19,

Uriinler steril, tek kullanimlik olmalidir.

Uriin ambalaji iizerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi

bulunmalidir.
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